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EVALUACION TECNICA

PROCESO DE CONTRATACION POR CONVOCATORIA PUBLICA No. $§521-073

OBJETO: CY)
R
SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LAS AREA DE INMUNOSEROLOGIA,
PROCESAMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO DEBIL POSITIVO DE
INMUNOSEROLOGIAS, INMUNOHEMATOLOGIA-SERVICIO TRANSFUSIONAL,
FRACCIONAMIENTO Y SELECCION DE DONANTES CON APOYO TECNOLOGICO PARA EL

BANCO DE SANGRE DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.

FECHA: FEBRERO 25 DE 2021
Se procede a revisar y constatar el cumplimiento de los requisitos legales de cada propuesta

presentada, determinados en el Estatuto Contractual de la Institucion (Acuerdo 011 de 1998}
y en los pliegos de condiciones.

PROPONENTE GRUPO N°1 INMUNOSEROLOGIA
ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A. NIT 860.002.134-8 REPRESENTADA
LEGALMENTE POR KATYA ELENA MARTINEZ MENDEZ, QUINTO SUPLENTE DEL GERENTE, '
IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA N°39.786.217 DE BOGOTA

ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS CUMPLE
PARA LOS EQUIPOS DADOS EN APCYO
TECNOLOGICO
INMUNOSEROLOGIA
1 Tecnclogia de Quimioluminiscencia y/o Electroquimioluminiscencia. SI
2 Que determine mediante reacciones antigenc-anticuerpo para SI

determinar: HIV Antigeno- Anticuerpo Combo, anticuerpoes contra el
virus de la hepatitis € {HCV), determinacién de antigeno de superficie
de la hepatitis B (HBsAg-Hep B), HBc total, Chagas, Sifitis, Virus
Linfotrépico humano (HTLV I/Il}, con capacidad de procesar ensayos
de un paso y de dos pasos simultineamente, capacidad de deteccién
de coagulo mediante sensores de presién.

3 Con capacidad de carga continua, manejo de tubo primario y que si
ofrezca minima contaminacidon por arrastre de las muestras con
identificacién por lector de ¢édiga de barra con un sistema randox.

a4 Que tenga una velocidad superior a 180 determinaciones por hora SI
que permitan mantener minime los tiempos de respuestas actuales
del Banco de Sangre.

5 Cue utilice sistema electronico para contrel de temperatura en su SI
compartimiento de procesamientc de muestras como de carga de
reactives y puedan ser colocados en cualguier sitio def carrusel del
compartimiento siendo identificados y diferenciades por medio de
un lector de cédigo de barras siende capaz de censar el nimerc de
pruebas dispenibles.

6 La estabilidad de los reactivos a bordo debe ser amplia, que se pueda sI
cargar y descargar al acabar la operacion parando ¢l tiempo a bordo
del reactivo

7 Que cuente con un software de control de calidad gue permita SI
atilizar varios niveles de control permitiende la visualizacién de
graficas.

8 Debe garantizar Gue todas las determinacicnes del grupo SI :
"Inmunoserotogia” sean procesadas en un solo analizader, i
garantizando eficiencia de reduccidn de tiempos, de mantenimiento,
manejo adecuado del espacio, tiempo de respuesta y flujo de trabajo i
en el Bance de Sangre, |

9 Debe garantizar que todos los reactivos, calibradores y controles SI
ofertados NG requieran ningun pretratamiento o recenstitucion y
sean listos para su uso, garantizando evitar posible errores con la
manipulacién indebida y unificacion de criterios can los diferentes
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usuarios de la tecnologia,

10 La cafibracién de reactivos debe ser por cambio de lote o minimo SI
cada 14 dias.

11 Debe incluir material de contrel de calidad interno, calibradores,
soluciones, copillas o cualquier otro elemento fundamental para el SI P
correcto funcionamiento de la prueba y del equipo. [ 2 .
12 Si requiere desionizador para el agua adecuada del equipo y sus S | R

mantenimientos deben ser por cuenta del proveedor, sin costo
alguno para la ESE HUEM.

13 Tiene un servicio de diagnostico remoto en tiempo real que mejora 3 §
la resclucion de los problemas, aumentando la productividad v
efectividad de lo procesado en Inmunoserclogia.

14 Las fichas técnicas son las correctas para lo solicitado y ofertado a SI
procesar en Inmunoserglogla.

SOFTWARE PARA BANCO DE
SANGRE

1 El programa debe aportar seguridad, celeridad, organizacion y SI

reduccién de costos para el trabajo en Banco de sangre, permitir {a
obtencidn de datos estadisticos, informacién sobre los donantes y
receptores, impresion de listas atiles para el control de trabajo
diario, semanal, mensual o anual de ficil operacién.

2 Debe tener la capacidad de interfazar fuera de inmunoseroiogia, las SI
areas de inmunohematologia, Unidad transfusional y separacién de
hemocomponentes con guienes debe realizar mediante un convenio.
3 Dar apoyo tecnoldgico minimo 7 computadores para las dreas del
Banco de Sangre que lo requieran junto con las impresoras, SI
impreseras zebra {3} para etiquetas de cddigo de barras que sean
negesarias en el servicio y sus stikers.

4 El software debe tener capacidad de generar sello de calidad para SI
todes los hemocomponentes con las especificaciones establecidas
por la norma.

REACTIVOS

codigo UNIDAD/
ITEM INYERNG | NOMBRE/ESPECIFICACION TECNICA MEDIDA CUMPLE NO CUMPLE
1 30769 CHAGAS- QUIMIDLUMINISCENCIA PARA LA
DETECCION CUALITATIVA DE ANTICUERPOS X
FRENTE AL TRYPANDSOMA CRUZI PRUEBA
2 30770 CORE- QUIMICLUMINISCENCIA PARA LA *
DETECCION CUALITATIVA DE ANTICUERPDS
FREWTE AL ANTIGENQ CORE DEL VIRUS DE LA
HEPATITIS B PRUEBA
3 30771 HCV- QUIMIOLUMINISCENCEA PARA LA %
BETECCION CUALITATIVA DE ANTICUERPOS
FRENTE AL VIRUS DE LA HEPATITIS C PRUEBA
4 30772 SIFILIS- QUIMIOLUMINISCENCIA PARA LA X
DETECCION CUALITATIVA DE ANTICUERFOS
FRENTE AL TREPONEMA PALLIDUM PRUEBA
5 30773 HasAg- CUIMIOLUMINISCENCIA PARA LA X
DETELCION CUAUTATIVA DEL ANTIGEND DE
SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PRUEBA
] 30774 HIV- QUIMIGLUMINISCENCIA PARA LA X
DETECCION CUALITATIVA DEL ANTIGENG P24
DELVIH ¥ DE ANTICUERPOS FRENTE AL VIRUS
DE INMUNGGEFICIENCIA HUMANA DE TIPOS 1
Y2 PRUEBA

HTLY I1l- Quimicluminiscencia para la
detection cualitativa de anticuerpos contra et
7 0908 wirus del HTLV |/l PRUEBA X

LA CALIFICACION TECNICA DE LA PROPUESTA EVALUADA ES "ADMITIDA” , GRUPO N°
1, POR CUMPLIR CON LO EXIGIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.
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PROPONENTE GRUPO N”2 INMUNOHEMATOLOGIA ¥ SERVICIO TRANSFUSIONAL
BIOCIENTIFICA LTDA CON NIT. NO. 860.065.795-6 REPRESENTADA LEGALMENTE POR ADLER ERNST
IDENTIFICADO CON CE N2 E152989

ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS PARA LOS CUMPLE
EQUIPQS DADOS EN APOYO TECNOLOGICO
INMUNCOHEMATOLOGIA f’j’“‘\l
1 Equipo totalmente automatizado para tinmunohematclogia que SI R

conste de un lector de cédigo de barras para identificacién de
muestras a partir del tubo primario, contrel de volumen de
reactivos y deteccién automética de coagulo en las muestras,
incluyendo nimerc de lote y fecha de expiracién de los
controles, garantizando la seguridad transfusional. Con
capacidad de realizar test en tarjetas y Microplacas al mismo
tiempo, siendo un instrumento flexible y con alto rendimiento.
2 Que integre perforacién, pipeteo, incubacion, centrifugacién
lectura e interpretacidn de Tarjetas vy Microplacas, Sl
garantizando la  maxima seguridad,  estandarizacién,
conveniencia y reduciendo al minimo fa intervencion manuat.

3 Equipc de alto rendimiento en el procesamiento ya que se Sl
pueden procesar 144 pruebas por hora, con unidad de
memoria incorporados para procesar Hemoclasificacion vy
Rastreo de Anticuerpos irregulares. Realiza lectura
automatizada de tarjetas y microplacas, transmitiendo sus
resultados con interpretacion al Software.

4 Todos los insumos (puntas y microtubos) deben ser sl
descartables y no reutilizables.

g Un Incubador para tarjetas y tubos de reaccién a 37°C con
capacidad minima de 24 tarjetas, con tiempo programable y |
monitoreo del procesamiento.

6 Centrifuga con capacidad para 12 tarjetas con tiempo SI
nrogramable y monitoreo.

7 Centrifuga con lector automatizade y agitacion de las
Microplacas. SI

8 Modular o semiautomatizado con lector de pruebas vy
aimacenamiento de datos. SI

9 Lector Automatizado para tarjetas Si

10 Dispensador para diluyentes SI
Una pipeta electrénica con dispensador del volumen requerido

11 parz las diluciones especiales en Inmunohematologia Sl
configurade, con capacidad de memorizar programas con back
up.

12 Debe incluir materiai de control de calidad interno, panel de
identificacion de anticuerpos {suspensién de eritrocitos para detectar Si

presencia o ausencia de anticuerpos irregulares a través de un panel de
11 células de perfiles seleccionados con anticuerpos de importancia
clinica en medicina transfusional), soluciones, copillas o cualquier otro
elemento fundamental para el correcto funcionamiente del equipe y

de ia prueba.
13 Las fichas técnicas son las correctas segun lo solicitado y lo ofertado Sl
para procesar en inmunghematologia.
EQUIPO SERVICIO
TRANSFUSIONAL
1 sI

Modular o semiaytomatizado con lector de pruebas ¥
aimacenamiento de datas.

Un Incubador para tarjetas y tubos de reaccion a 37°C con capacidad
minima de 24 tarjetas, con tiempo programable y monitoreo de!
procesamiento.

3 Una Centrifuga para tafjetas con capacidad para 12 tarjetas con tiempo SI
programable y monitareo,

Una pipeta electrénica con dispensador del volumen reguerido para
las diluciones especiales an Inmunohematologia configurade, con
capacidad de memorizar programas con back up.

Dispensador para diluyentes
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6 Debe incluir material de control de calidad interno, pane! de Sl
identificacién de anticuerpos, soluciones, copillas o cualquier otro
elemento fundamental para el correcto funcicnamiento del equipo y la
prueba.

7 Las fichas técnicas son las correctas segin lo solicitado para procesar SI
en Servicio Transfusional.

REACTIVOS
UM NO
PLE | CUM
PLE
REACTIVO UNIDAD
INMUNOHEMATOLOGI | DE
CODIGD | A MEDIDA ESPECIFICACIONES TECNICAS
Microplaca que permita obtener las determinaciones ofreciendo una
hemeclasificacién mds completa para Donantes: ¢con anticuerpos
monoclonales deshidratados y un control negativo (ctl), listas para usar.
Esta Hemoclasificacién directa e inversa debe contener pardmetros suficientes
para una determinacidn de grupo sanguineg de minimo 2 anti D e involucrar
la determinacién con células A2, con el fin de detectar variantes débiles y
HEMOCLASIFICACION parciales del antigeno D donantes de sangre, ademds de servir de orientacidn X
30760 | DONANTE PRUEBA | para la determinacién de subgrupos muy débiles de A,
X
Tarjeta para la determinacién de grupe sanguineo {directa e inversa). Factor
HEMOCLASIFICACION Rh, incluyendo et control de la misma, por sistema semiautomatizado
30761 | RECEPTCR PRUEBA
RASTRED OF AC EN Tarjeta de Coombs poliespecifica {igG+C3d) para el rastreo de anticuerpos
30983 RECEPTCOR PRUEBA | irregulares con célutas 1y I, Por sistema automatizado con control. X
RASTREC DE
ANTICUERPOS EN Tarjeta de Coombs poliespecifica (IgG+C3d) para el rastreo de anticuerpos %
310763 | DONANTES PrRUEBA | irrepulares con células en Pooi, por sisterna automatizado con control.
CONFIRMACION DEL Tarjeta para determinacion del Antigeno O débil, por sistema Automatizado X
30764 | ANTIGERO D PRUEBA | con control
FENOTIPO PARA Microplaca para determinacion de Fenotipe del Rh, que contenga €, ¢, E, g, ¥
30765 | DONANTES pRUERA | kell por sistema automatizado. X
Tarjeta para realizacién de pruebas de compatibilidad y rechequec de
PRUEBS CRUZADA CON grupos sanguinecs de donantes y pacientes en una misma tarjeta, por sistema X
30766 | RECHEQUEQR PRUEBA | automatizado.
Tarjeta para determinacién de Subgrupo de H, por sistema automatizado, X
30768 | LECTINASH PRUEBS | para obtener mayor trazabiiidad de la prueba.
Tarjeta para determinacién de Subgrupo de Al, por sisterna automatizado,
30767 LECTINAS A PRUEEA | para obtener mayor trazabilidad de la prueba. X
CONTROL DE CALIDAD
PARA - S ] . X
INMUNOHEMATOLOGLA Suspensian de eritrocitos y sueros para realizar control interno en pruebas
¥ SERVICIO consumI | cruzadas, rastreo de anticuerpos, hemaoclasificacion globular y sérica,
* TRANSFUSIONAL BLE fenctipo, por sistema automatizade y manual.
LA CALIFICACION TECNICA DE LA PROPUESTA EVALUADA ES "ADMITIDA” GRUPO N° 2,

POR CUMPLIR CON |.O DISPUESTO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.
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PROPONENTE GRUPO N°3 FRACCIONAMIENTO

TERUMO BCT COLOMBIA S.A. con Nit. No. 830074642-7 representada legalmente por fuan Camilo Duarte Pefia CC 80.503.468

y Claudia Patricia Rivera Castro CC 39.752.186

ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS PARA tOS EQUIPOS DADOCS EN APOYO | CUMPLE
TECNOLOGICO
FRACCIONA
MIENTO

1 Equipo para fraccionamiento semiautomatizado de componentes sanguineos con Sl
lector de codigo de barras y protocolos para fraccionamiento de giébulos rojos,
plasma y plaguetas; con software propio para almacenamiento y registro de los
datos del proceso de fraccionamiento. Con monitoreo del proceso en tiempo real.

2 Tres {3) Equipos de Fraccionamiento semiautomatizado que ofrezcan: 1) Menor s

contaminacién de tas diferentes capas por su sistema de presién angular superior.
2} Sistema de obturacion y sellado, facil, confiable y flexible. 3) Un manejo facil y
simple 4) Rastreabilidad completa del procesc por medio de su software interactive
5) Facilidad de exportacién e importacidn de informacién a sistemas centrales de
datos. 6) Estandarizacion del proceso de fraccionamiente de acuerdo a las buenas
pricticas de manufactura, 7} Con lectores de codigos de barras 8) Selladores de
tubuladuras que realiza el sellado y precorte, para la realizacién de pilotos en holsas
de recoleccidn de componentes sanguineos.

3 Conector estéril totalmente automatizado que garantice el sistema cerrado, con Sl
dispensacion automdtica de las cuchillas, evitando manipulacién par parte del
operador. El residuc biolégico de la cuchilla debe ser descartado directamente en
un contenedor para evitar riesgo biclégico del operador en su manipulacidén.

4 Interface con el Software del Banco de Sangre que instale lnmunoserologia y un <l
computador.

5 Una Centrifuga Refrigerada para 6 Bolsas con programas prealmacenados para la SI
produccién de hemocemponentes y la posibilidad del almacenamiento de hasta 50
prograrnas en mernoria.

6 Debe entregar tres balanzas mezcladoras de sangre con capacidad de S
almacenamiento Colecta y almacenamiento de informaciones: el nirmero de la
donacién, fecha v hora de la donacién, presién del flujo sanguineo, volumen
colectado e incidentes durante el proceso.

7 Debe garantizar tres selladores de 1a tubuladora de Ia Bolsa {area de Flebotomia, sl
fraccionamiento y otro para la Unidad Mévil).

g Las fichas técnicas son las correctas en bolsas e insumos segun lo solicitado para procesar en SI
Fraccionamiento.

9 Las fichas téenicas de los equipos son (as correctas segin lo solicitade y lo ofertado para SI
procesar en Fraccionamiento.

INSUMOS
UNIDAD NO
DE CUM | CUM
CODIGO DESCRIPCION MEDIDA ESPECIFICACIONES TECNICAS PLE | PLE
BOLSA CUADRUPLE PARA COLECTA DE SANGRE CON ANTICOGAGULANTE CPD CON DOS
BOLSAS SATELITES PARA PODER FRACCIONAR LA SANGRE EN GLOBULDS ROJOS, PLASMA | %
Y PLAQUETAS. CUENTA CON SISTEMA DE BIOSEGURIDAD PARA LA TOMA DE MUESTRA
DEL DONANTE AL VACIO { SEGMENTO APENDICE] Y CON PROTECTOR DE LA AGUJA CON
REFUERZO DEL SELLO DE ESTERILIDAD ENTREE LA AGUIA ¥ LA TAPA ELIMINANGO
30194 | BCiSA CUADRUPLES | UNID CUALQUIER FUGA DE ANTICOAGULANTE..
UNID BOLSA TRIPLE PARA COLECTA DE SANGRE CON ANTICOAGULANTE CPD CON TRES BOLSAS
SATEUTES PARA PODER FRACCIONAR La SANGRE EN GLOBULOS RQJOS, Y PLASMA,,
CUENTA CON SISTEMA DE BIOSEGURIDAD PARA LA TOMA DE MUESTRA DEL DONANTE %
AL VACIO (SEGMENTO APENDICE) ¥ COM PROTECTOR DE LA AGUJA CON REFUERZO DEL
SELLO DE ESTERILIDAD ENTREE L& AGUJA Y LA TAPA ELIMINANDO CUALQUIER FUGA DE
30195 |  BOLSAS TRIPLES ANTICOAGULANTE.
UNID X
Filtro de Globulos Filtro desleucocitador para Gldbulos Rojos de uso en Banco de sangre, Para
31064 Rojos con Bolsa una sola unidad de concentrado de hematies.
Bolsa transfer X
para alicuotas UNID
31065 pedidtricas Bolsa de Transferencia
X
Cuchilias de UNID Cuchillas para Conector Estéril, especialmente disefiadas para conducir altas
31066 | conector estéril temperaturas (320°C} en forma pareja.
LA CALIFICACION TECNICA DE LA PROPUESTA EVALUADA ES "ARPMITIDA” EN EL GRUPO

N° 3, POR CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.
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MARTHA

VITAL TECNOLOGIA MEDICA-VITAL LTDA con NIT. No. 830018323-4 representada legalmente por
LUCIA GUZMAN RODRIGUEZ  identificado con CC N9. 51.858.773 de Bogotd

ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS PARA LOS EQUIPCS DADOS CUMPLE
EN APOYO TECNOLOGICO ¥e,
EQUIPOS Ny
1 Tres equipos necesarios para la medicién de hemoglobina en donantes |
para asegurar la calidad de los resultados finales y dar cumplimiento con
los linearnientos del INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
yi Debe manejar insumos yfo reactivos para Determinacién de |
Hemoglobina en sangre total, compatibles con los equipos dados en
apoyo tecnolégico vy  calibrados teniendo en cuenta el método
internacional hemoglobincianuro  (HICN) o el métede de
Azidametahemoglobina.
3 Resultados menores e igual a 3 segundos. SI
Equipo que verifique automaticamente el desernpefio de la medicién.
5 Equipo posea dos longitudes de onda para mayor exactitud y precisién, Sl
eliminando !a interferencia de turbidez de la muestra.
Robusto, disefiado para altas ternperaturas y humedad. Sl
7 Insumos y/o reactivos, higiénico gue permita la absorcidn de la muestra SI
sin contacto con el donante, de uso tnico y exposicién minima a la
sangre.
8 Muestra menor 0 igual a 10 microlitros. SI
9 Facil de usar con poce entrenamiento y supervision SI
10 Portatil, que funcione con bateria, siendo Gtil para las campafias SI
extramurales de Donacién voluntaria.
11 Las fichas técnicas son las correctas segiin lo solicitado para procesar en Seleccidn SI
de Donantes.
INSUMOS Y REACTIVOS
UNIDAD NO
DE CUM | Cum
ITEM DESCRIPCION MEDIDA NOMBRE Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PLE | PLE
1 30255 Cubetas sensibilizadas para determinacién de hemogiobina en sangre
total para equipo hemoglokinometro. X
UNIDAD
2 30368 Limpiadores para fotémetro, aplicador especial con etanol al 20%
preservado en empaque hermeticamente sellado.(*)
UNIDAD X
3 30780 Controles de calidad hematolégicos, cuya composicién sea similarala| X
sangre humana, liquido para niveles bajo-normal-alto de
pRUEBA | hernoglobina,
4 30201 caja alfanumérica para almacenar criotubos dimensiones 14x14 X
UNIDAD material polipropileno (*)
s 30733 crioviales de 2.0 ml con tapa self standing (*} X
UNIDAD

LA CALIFICACION TECNICA DE LA PROPUESTA EVALUADA ES “ADMITIDA” EN EL GRUPO N® 4, POR
CUMPLIR CON LO DISPUESTC EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.
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PROPONENTES GRUPO N°5 REACTIVOS PROCESAMIENTO DEL CONTROL DE
CALIDAD DEBIL POSITIVO DE INMUNOSEROLOGIAS
LABCARE OF COLOMBIA LIMITADA, N.I.T 830056202-3 representada legalmente por CARLOS ALFREDO
TORRES LOPEZ, identificado con la €.C. N*91071937, expedida en San Gil.

REACTIVOS e

UNIDAD NO
DE CUM | CUM
ITEM DESCRIPCION MEDIDA NOMBRE Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PLE PLE
CONTROL POSITIVO DEBIL POSITIVO  Anti-HIV 1 ¥ 2, Anti- HTLV LIL; Anti-HCV,
1 HBsAg, Anti-HBe, Anti-CMV, Syphilis , es un control multimarcador interno X

disefado para equipas de bancos de sangre, este control , los cuales sen
estables hasta |a fecha de vencimiento impresa, poseen un rango positivo muy
cercano al punto de corte o cut-off, el cual hace que se compruebe el limite
30982 KIT minime de deteccién de la prueba. Presentacién de 6 frascos x 3.5ml.
CONTROL DEBIL POSITIVO PARA TRIPANOSOMA CRUZI {CHAGAS) .Un control
interno compuesto por particulas de antigeno-anticuerpo de Tripanoscma

2 cruzi disefiado para equipos en bancos de sangre, este control viene en una X
presentacion de 6 frascos x 3.5ml, los cuales son estables hasta la fecha de
vencimiento impresa, poseen un rangeo positivo muy cercana al punto de
corte ¢ cut-off, el cual hace que se compruebe el limite minimo de deteccidn
30779 KIT de la prueba.

Las fichas técnicas son las correctas segdn lo solicitado para procesar el
Control de Calidad Débil Positivo de Inmunoserclogia,

LA CALIFICACION TECNICA DE LA PROPUESTA EVALUADA ES “ADMITIDA” EN EL GRUPO N2 5, POR
CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.

M:%{QEL TRUJIfLOBOTELLO ELSIE ENTRENA MUTIS

Subgerente de Servicios de Sajud Directora Banco de Sang

V

HERNANDO/OTERO ROQRIGUEZ
Lider de Progiama Apoyo a fa Atencion
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