
GRUPO 1  
 

LABORATORIOS OFTALMICOS S.A.S
ANDREC CORPORATION 

S.A.

PUNTAJE MAXIMO PUNTAJE PUNTAJE

CARACTERISTICAS TECNICAS 50 0 0  

GARANTIA 10 10 10   

TONOMETRO DE 

APLANACION APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 0 0  
MESA ELECTRICA TOTAL 10 10

 

No cumple con una de las 

características solicitadas en las 

especificaciones técnicas (lámpara).  

Se solicitó luz LED.

No cumple con una de las 

características solicitadas en 

las especificaciones técnicas 

(lámpara).  Se solicitó luz 

LED.

GRUPO 2  
 

PUNTAJE MAXIMO QUIRURGICOS   

PUNTAJE   

ESTERILIZADOR CARACTERISTICAS TECNICAS 50 0

 GARANTIA 10 0

 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 0

TOTAL 0

No cuenta con la tecnología 

solicitada.

OBSERVACIONES:

HERNANDO OTERO RODRIGUEZ RICARDO  MARCUCCI VEGA

SUBGERENTE DE SALUD Coordinador de Oftalmología

 

INGENIERA BIOMEDICA

JESUS ELIAS ALVAREZ

TECNICO DE MANTENIMIENTO (EQUIPOS BIOMEDICOS)

LINA PAOLA  GRISALES RINCON MARIA LUISA OCHOA MEJIA

AGREMIADA PARTICIPE ACTISALUD - APOYO A 

 LAMPARA DE 

HENDIDURA  

EVALUACION PROCESO SS16-335  COMPRA EQUIPOS E INSTRUMENTAL PARA SERVICIO OFTALMOLOGIA

DESCRIPCION DE VARIABLE

DESCRIPCION DE VARIABLE

El propoponente REPRESENTACIONES OPTICAS COLOMBIANAS 

S.A. y/o ROCOL, allego fichas técnicas de manera 

extemporáneo, razón po la cual no fueron evaluadas.

ORIGINAL FIRMADO


