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INFORME EVALUACION FiCHA TECNICA
PROCESO No 8§817-21

ETO GONTRAGTUAL! _

uCOMPRA DE LAR!NGOSCOPIOS Y NEGAT OPIOS PARA LOS SERVIClOS DE CIRUGiA Y HOSPITALIZACION
DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

EVALUACIO) 1y :
Teniendo en cusnia el cronograma del proceso de la referencia se proceds a evatuar Ias propuestas recepcmnadas
oportunamente
Fegiten . |.-EVALUACION -
[ _ "~ GBSERVACION _ “"é’:f.ﬁéi‘“
Mango para
laringoscopio  de fibra Mangos de fibra
1 1 112010313 | optica tamafio mediano, | Bionexo Optica con luz Cumple
compatible con las hojas halégena HPX
ofertadas
Hoja de laringoscopio de
fibra optica, en acero Laringoscopib
2 | RIBIO 0011 r:rf\’giblzeygf";’:mcada Bionexo |  Meclntosh Cumple
en una pieza para
minimizar corrosion.
Hoja de laringoscopio de
fibra optica, en acero Ea——
3 | RIBIO 0156 ’r:‘:’r":‘:fobl:ey;‘f"gbﬁcada Bionexo Miller Cumple
en una pieza para
minimizar corrosion.
Hoja de laringoscopio de
fibra Optica, en acero o
4 |RIBIOQ013 | MO0y e a| BiOTEXO | Niler Cumple
en una pieza para
minimizar corosion.
Hoja de laringoscopio de Laringoscopios
5 | RIBIO 0014 | fibra optica, en acero| Bionexo Miller Cumple
inoxidable y recta
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numero de 0. Fabricada
en una pieza para
rinimizar comasion.
Hoia de laringoscopio de
fibra Opfica, en acero Laringoscoios
incxidable y recta , gosCopk
B; | ‘RIBIOAT numero de 1. Fabricada Bionexo Miller Cumple
en una pieza para
minimizar corrosion.
Hoja de laringoscopio de
fibra Oplica, en acero Latl .
inoxidable y recta , S
7 | RIBIOODI6 | o oo de 2. Fabricada Bionexo Miller Cumple
en una pieza para
minimizar corosion.
Negatoscopio de dos
cuerpos con luz Led, Negatoscopio de
8 | 1039001001 | pantalia en acrilico Bionexo dos cuerpos Cumpie
acabado en pintura
electrostatica
OBSERVACIONES GENERALES:
Se expide a los 06 dias de Junio de 2017
N\
Cam \\o /o?\e,z’: M
A CAMILA YANEZ MONDRAGON
SUBGERENTE DE SALUD INGENIERA BIOMEDICA

Av. 11E No. SAN-T1 Guaimaral - PBX: (57) 574-6688 Gobernacion
WWW harasMOMeoz. gov.co de Norte de
; ke Santander

Cliouta - Norte de Santander




