ESE Hospital Universilarig

ERASMO MEOZ

ADENDA No: 01 AL ANUNCIO PUBLICO
PROCESO No: $817-355

1. OBJETO CONTRACTUAL
COMPRA DE INSTRUMENTAL ESPECIALIZADO DE LAPAROSCOPIA para la E.S.E. HOSPITAL
UNIVERSITARIO ERASMO MEQZ
2, OBSERVACIONES
Publicado el Anuncio Plblico, dentro del plazo fijado en el cronograma se presentaron las siguientes
observaciones:
No: NOMBRE OBSERVACION RESPUESTA
En cuanto a la clase de material de las
canastillas o recipientes ({metalico
o plastico) estos equipos en nuestra
institucién se esterilizan a
sterrad, en bandejas perforadas que
se sometan a la presion y eyeccion del
perdxido de hidrégeno y que tengan en
cuenta las siguientes
caracteristicas:  El  sistema de
esterilizacién por plasma de peréxido
Segln el item recipiente para|de hidrogenc, utliza una sinergia
instrumental del grupo 3 este se | descubierta entre el perdxido de
solicita metalico y dice que para r;?nrggfa?tzray gaspagasma iﬁact?\?ﬁ
uso con sterrad, es necesaro microorganismos en forma rapida vy
aclarar que con sterrad nO e | emover residuos  peligrosos. Esta
recomiendan recipientes | tecnologia es particularmente util para
metalicos toda vez que pueden|la esterilizacion de instrumentos
1 ggfgﬁé::lgA%E causar cancelacion de ciclos | termolabiles y sensibles a la humedad

afectando el funcionamiento del|dado que la  temperatura  de
equipo, solicitamos se evalde la esterilizacion no excede los 50°C, y el

e proceso ocurre en un ambiente de baja
pog@hdad de . ysar los humedad. El tiempo total del proceso
recipientes plasticos Oles menor a una hora (45 a 55
recipientes fabricados en cristal | minutos). Por lo tanto teniendo en
liquido cuenta los conceptos emitidos por la
coordinadora de  Central  de
Esterilizacion y la Coordinadora de
instrumentacion Quirirgica de la ESE
HEUM se podran aceptar materiales
diferentes al metdlico  siempre y
cuando sean admitidos dentro de los
procesos de esterilizacion del Sterrad y
cumplan las medidas especificas
requeridas para el instrumental,
debiendo allegar al momento del cierre
las fichas técnicas que pemitan
evaluar dichas especificaciones.

1
Av. 11E No. 5AN-71 Guaimaral - PBX: (57) 574-6888 : ggbﬁg:t?igg
www.herasmomeoz.gov.co : Santander

Cucuta - Norte de Santander



ERASMO MEOZ

3. MODIFICACIONES

Teniendo en cuenta las observaciones planteadas se realizan las siguientes modificaciones:

Modificar el Acépite 2 Especificaciones Técnicas del Anuncio Publico, Adicionando el siguiente paragrafo

aclaratorio de la Descripcion Técnica del item Recipiente para instrumental identificado con el cadigo
1030400402, asi:

Grupo 3

DESCRIPCION
CODIGO ITEM ESPECIFICACIONES Cant. | ~reoNicA

s Recipiente con perforaciones para , .
1030400402 | Teclientepara i vental 610x203X51 +-10 mm| 5 | icha Técnica

instrumental compatible con Sterrad

4. ACLARACIONES

Se modifica el Anuncio Publico, teniendo en cuenta las observaciones planteadas, con el objeto de
salvaguardar los principios que rigen la contratacién estatal y ios fines de la E.S.E. HUEM. La presente
adenda forma parte integrante del contrato y deben tenerse en cuenta en las respectivas ofertas.

Se expide en San José de Cucuta, a los quince (15) dias del mes de agosto de 2017.

A PERQ;WREZ

ubgerente de Servicios de Salud

Aprobé: Judith Magaly Carvajal Ca%ﬂs Asesora Juridica Actisalud GARYS
Proyectd: Angelica Maria ChaparroKuintero, Abogada Actisalud GABYS
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