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ERASMO MEOZ

EVALUACION TECNICA

PROCESO DE CONTRATACION POR CONVOCATORIA PUBLICA No. $518-132

OBJETO: SUMNISTRO REACTIVOS DE INMUNOLOGIA-HEMATOLOGIA-COAGULACION-GASES
ARTERIALES, INMUNOLOGIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, INMUNOHEMATOLOGIA
ESPECIAL, QUIMICA-UROANALISIS-ELECTROLITOS, MICROBIOLOGIA CON APOYO
TEGNOLOGICO Y MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DE LA
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO

FECHA: Marzo 05-2018

Se procede a revisar y constatar el cumplimiento de los requisitos legales de cada propuesta
presentada, determinados en el Estatuto Contractual de la Institucion y en los pliegos de condiciones.

PROPONENTE UNO- GRUPO No. 1: INMUNOLOGIA- HEMATOLOGIA

QUINBERLAB S.A.
NIT. 800.005.736-7
R.L. VIVIANA ANDREA QUINTANA PEREA
C.C. No. 52.253.988 DE BOGOTA

ITEM REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ANEXO TECNICO DE CUMPLE
LOS PLIEGOS DE CONDICIONES.
INMUNOLOGIA
1 Equipo de Inmunoanalisis totalmente automatizado, que Sl

permita acceso aleatorio y continuo de muestras,
reactivos y consumibles, procesamiento de prioritarios
independiente del tiempo de las pruebas de rutina 6sea
RANDOM ACCESS y reanalisis automatico.

2 Tecnologia de Quimioluminiscencia mejorada o Sl
Electroquimioluminiscencia.
3 presion diferencial para la deteccion de coagulos, Sl

burbujas, espuma e insuficiencia de volumen en
muestra y reactivo que minimiza los errores analiticos,
que posea un sistema de control de arrastre para evitar
arrastre de reactivos y muestra., menor 0.1 ppm

4 que tenga indicador intuitivo de luces que permite Sl
controlar las muestras en proceso, muestras completas
0 que requieran atencion

5 Que realice de 100 a 170 pruebas por hora, que los Sl
tiempos de incubacion sean menores a 20 minutos, que
pueda cargar hasta 25 envases de reactivos con control
de temperatura,

6 Que los reactivos, muestras y consumibles puedan ser Sl
cargados y/o descargados en tiempo real sin necesidad
de pausar o parar el equipo, que sus Gradillas sean
Universales, 6sea que admita tubos de diferentes
dimensiones y copillas de muestra, sin necesidad de
adaptadores, que realice ensayos de un paso y de dos
pasos simultaneamente.

7 La estabilidad de los reactivos a bordo debe ser amplia, Sl
que se pueda cargar y descargar al acabar la operacion
parando el tiempo a bordo del reactivo

8 . El Software debe incluir médulos de control de calidad Sl
(graficas de Levey Jennings), manuales de
operaciones, inventario de reactivos y consumibles,
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archivos de historicos de calibradores y controles.
Manual de usuario en linea, ayuda en linea y registros
de mantenimiento de actualizacion automatica,
capacidad de diagnostico por control remoto. Capacidad
de interfase bidireccional de conexion de transmision de
datos al software del laboratorio Clinico, que facilite
realizar procedimientos de verificacion de resultados e
historicos. Capacidad de almacenamiento de resultados
ilimitada con opcion de hacer backup.

Debe incluir material de control de calidad interno,
calibradores, soluciones, copillas o cualquier otro
elemento fundamental para el correcto funcionamiento
de la prueba y del equipo.

Sl

EQUIPO BACKUP DE
INMUNOLOGIA

1

Ofrece equipo de Backup con la misma tecnologia

Sl

2

Debe incluir material de control de calidad interno,
calibradores, soluciones, copillas o cualquier ofro
elemento fundamental para el correcto funcionamiento
de la prueba y del equipo.

HEMATOLOGIA

1

Que cuente con 26 a 31 parametros, dispersogramas,
histogramas, diferencial minimo de cinco parametros
con recuento absoluto y en porcentaje, hemoglobina,
hematocrito, total de leucocitos, total de glébulos rojos,
indices eritrocitarios e indices plaguetarios, reticulocitos

Sl

Tener cargador automatico con capacidad de carga
continia de minimo 50 tubos, mezclado de la muestra
con rotacion vertical, sistema de tubo cerrado y abierto
de forma colectiva y de manera individual para el
manejo de urgencias o repeticiones. con capacidad
para procesar mas de 140 hemogramas por hora

Sl

Que realice conteo optico fluorescente de reticulocitos
y plaquetas, medicion de la hemoglobina libre de
cianuro, enfoque hidrodinamico y corriente eléctrica
para hematies y plaquetas, Tecnologia Citometria de
Flujo Fluorescente y/o Citometria de Flujo y enfoque
hidrodinamico que permita identificar cinco subtipos de
células blancas en estado natural, eritrocitos y
plaquetas de las anormales disminuyendo el nimero de
intervenciones manuales sin necesidad de utilizar
fjadores o finturas citologicas ni usar reactivos
adicionales, que identifique y clasifique celulas
inmaduras y substancias interferentes e identificacion
de pigmento malarico, que realice analisis clinico
integrales en sangre total y conteo reportables de
leucocitos y eritrocitos en fluidos corporales por
impedancia y citometria de flujo fluorescente.

Sl

Que permita facil acceso a archivos de datos y una
capacidad de almacenamiento de memoria de minimo
10000 resultados mas graficos.

Sl

Gestion de control de calidad interno con gréficos de
levey — Jennings, debe contar con interfase
bidireccional de conexion de transmision de datos al
software del laboratorio clinico, que facilite realizar

Sl
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procedimientos de verificacion de resultados historicos

Debe incluir material de control de calidad interno,
calibradores, soluciones, copillas o cualquier otro
elemento fundamental para el correcto funcionamiento
del equipo y de la prueba.

Sl

HEMATOLOGIA BACK
uP

1

Automatizado de tercera generacion, que de reportes
numeéricos y graficos igual o mayor a 18 parametros:
WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, VPM, IDE,
PLT, PCT, IDP, LYM, MON, GRA, LYM%, MON%,
GRA% e Histogramas; con sistema de muestreo
abierto, con capacidad para procesar mas de 60
cuadros hematicos por hora.

Si

Que utilice solo (3) tres reactivos y/o 2 reactivos, el
volumen de sangre total a utilizar debe ser de 30 a 50
ul.

Sl

Tener como metodologia la impedancia eléctrica y
fotometria que permita definir mediciones de cantidad,
tamario celular y de concentracion de hemoglobina en
sangre.

S|

Tener lector de codigo de barras opcional eliminando la
transcripcion y los errores de la entrada de datos.
Gestion de datos completa con el aimacenaje de datos
desde 300 ciclos con software y graficos. Debe tener
capacidad de realizar interfase de conexién de
transmision de datos bidireccional al software del
laboratorio clinico, que facilite realizar procedimientos
de verificacion de resultados historicos. Mantenimiento
minimo y facil de realizar por el operador.

Sl

Debe incluir material de control de calidad interno,
calibradores, soluciones, copillas o cualquier otro
elemento fundamental para el correcto funcionamiento
del equipo y de la prueba

Sl

GRUPO No. 2: COAGULACION - GASES
ARTERIALES

EQUIPO DE
COAGULACION

1

Procesamiento de pruebas de coagulacion ( PT-
Fibrinogeno, PTT, TT) incluido Dimero D cuantitativo,
Factor VIII, Heparina y resistencia a la Proteina C-
Leiden. Debe realizar pruebas coagulométricas,
cromogénicas e inmunoldgicas.

Sl

Su principio de lectura debe ser Nefelometria centrifuga
ylo Nefelometria, el volumen maximo de muestra debe
ser 75 ul, debe realizar identificacion de muestras con
codigo de barras intemo y externo (opcional), trabajar
con copilla pediatrica y/o tubo primario sin ciclo
dedicado, realizar dilucion automatica de las muestras,
dispensar automaticamente la muestra y el reactivo,
tener precalentador, su capacidad de procesamiento
debe ser igual o mayor a 170 pruebas por hora y
poseer impresora interna.

Sl

3

Debe tener capacidad de realizar interfase de conexion

Sl
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de transmision de datos bidireccional al software del
laboratorio clinico, que facilite realizar procedimientos
de verificacion de resultados historicos. |, poseer
programa de control de calidad con gréficas de Levey-
Jennings, tener capacidad para almacenamiento de
mas de 2000 resultados y memoria para control de
calidad de mas de 90 archivos. La informacién de datos
demograficos para cada paciente debe ser transmitida
por via interna

tener alarmas relacionadas con el sistema de
calentamiento, control de calidad fuera de rango y
mensajes de informacion.

Sl

Debe proporcionar revision de resultados por impresora,
o por funciones como lista de carga, estado,
identificacion, y otros criterios. Debe generar resultados
por muestra o acumulados usando una impresora
externa opcional. Debe tener Teclado alfanumérico que
Permita ingresar la identificacion de la muestra a traves
del teclado o del codigo de barras al igual que los datos
demograficos. Debe poseer cédigo de barras interno,
que permita la lectura automéatica de los tubos,
facilitando |a ldentificacion de las muestras.

Sl

Debe incluir material de control de calidad interno,
calibradores, soluciones, copillas o cualquier otro
elemento fundamental para el correcto funcionamiento
del equipo de la técnica

Sl

EQUIPO BACKUP DE
COAGULACION

1

Procesamiento de pruebas de coagulacion ( PT-
Fibrinogeno, PTT ) Debe realizar pruebas
coagulométricas, cromogeénicas.

Sl

Su principio de lectura debe ser Nefelometria centrifuga
ylo Nefelometria, el volumen maximo de muestra debe
ser 75 ul, debe realizar identificacion de muestras con
codigo de barras interno y externo (opcional), trabajar
con copilla pediatrica y/o tubo primario sin ciclo
dedicado, realizar dilucion automatica de las muestras,
dispensar automaticamente la muestra y el reactivo,
tener precalentador, su capacidad de procesamiento
debe ser igual o mayor a 170 pruebas por hora Y
poseer impresora interna.

Sl

Debe tener capacidad de realizar interfase de conexion
de transmision de datos bidireccional al software del
laboratorio clinico, que facilite realizar procedimientos
de verificacion de resultados histéricos. , poseer
programa de control de calidad con gréficas de Levey-
Jennings, tener capacidad para almacenamiento de
mas de 2000 resultados y memoria para control de
calidad de mas de 90 archivos. La informacion de datos
demograficos para cada paciente debe ser transmitida
por via interna.

Sl

Tener alarmas relacionadas con el sistema de
calentamiento, control de calidad fuera de rango vy
mensajes de informacion.

Sl

Debe proporcionar revision de resultados por impresora,
o por funciones como lista de carga, estado,
identificacion, y otros criterios. Debe generar resultados
por muestra o acumulados usando una impresora
externa opcional. Debe tener Teclado alfanumerico que
Permita ingresar la identificacion de la muestra a través

Sl
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del teclado o del codigo de barras al igual que los datos
demograficos.

Debe incluir material de control de calidad interno,
calibradores, soluciones, copillas o cualquier otro
elemento fundamental para el correcto funcionamiento
del equipo de la técnica

Si

EQUIPO DE GASES
ARTERIALES

1

Totalmente automatizado que tenga capacidad de
Analizar pH, Gases (p02, pCO2), Electrolitos (Na+, K+,
Cat++ y Cl-) Hematocrito, Metabolitos (Glucosa, Lactato)
, bilirrubina y parametros calculados, en sangre total
(arterial, venosa y capilar) en menos de 100 segundos,
amplio perfil de analisis con s6lo una muestra de menos
de 100 pL, para la evaluacion adecuada del paciente en
sangre total con heparina de sodio o litio, en jeringa o
capilar.

Sl

Que realice limpieza y control de calidad automatizado,
que sus sensores sean durables y libres de
mantenimiento, el contenedor de reactivos debe ser de
mas de 40 dias de vida y cambiables por el usuario

Sl

Que realice deteccion automatica de niveles de
reactivos.

S

Pantalla a color sensible al tacto e impresora termica y
lector interno y externo de cadigo de barras.

Sl

Control de calidad incluido, con estadisticas en tres
niveles.

Sl

Almacenamiento de 6000 datos de pacientes y control
de calidad, asi como la tendencia de resultados.
Grafica de LeveyJennings de Control de Calidad.

Sl

Debe realizar interfase de conexion de fransmision de
datos al software del laboratorio clinico, que facilite
realizar procedimientos de verificacion de resultados e
histéricos.

Sl

Debe incluir material de control de calidad interno,
calibradores, soluciones, copillas o cualquier otro
elemento fundamental para el correcto funcionamiento
del equipo. Que el sistema de gases este aprobado por
la FDA 510 K para realizar ensayos del ph en liquido
pleural.

Sl

El Backup seria garantizar |a realizacion de las pruebas
en caso de dafio en el equipo, sin costo para el
Hospital,

Sl

EQUIPO BACKUP DE
GASES ARTERIALES

Totalmente automatizado que tenga capacidad de
Analizar pH, Gases (p02, pCO2), Electrolitos (Na+, K+,
Ca++ y Cl-) Hematocrito, Metabolitos (Glucosa, Lactato)
, bilirrubina y parametros calculados, en sangre total
(arterial, venosa y capilar) en menos de 100 segundos,
amplio perfil de analisis con s6lo una muestra de menos
de 100 WL, para la evaluacion adecuada del paciente en
sangre total con heparina de sodio o litio, en jeringa o
capilar.

SI

Debe realizar interfase de conexion de transmision de
datos al software del laboratorio clinico, que facilite
realizar procedimientos de verificacion de resultados e
historicos

Sl

Debe incluir material de control de calidad interno,

Sl
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calibradores, soluciones, copillas o cualquier otro
elemento fundamental para el correcto funcionamiento
del equipo. Que el sistema de gases este aprobado por
la FDA 510 K para realizar ensayos del ph en liquido
pleural.

GRUPO No. 3: INMUNOLOGIA DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA

EQUIPO PARA
MICROELISA

1

Equipo Microelisa con Lector, Incubador-Agitador y
Lavador.

Sl

El lector debe aceptar todo tipo de tiras, con
transportador automatico de tira, Optica dicromatica,
con minimo (4) cuatro filtros, que imprima graficas,
calcule resultados automaticamente, memoria para
almacenar mas de 30 protocolos, que incluya un
transportador de tiras de 3x12 para pozos ' faciles de
partir y un transportador de tiras de 3x8 para pozos que
no se pueden partir. Que realice calibracién de un solo
punto, curva punto a punto, regresion lineal (logaritmica y
lineal), % absorbancia/cero absorbancia, Unico estandar,
multiple punto, cut off, Uptake.

S

Opcion de seis filtros para rango visible y ultravioleta
disponibles. Dry-Dyecheck tiras para verificar exactitud,
linealidad y reproducibilidad. Fotometricamente realice
rango lineal de medicion de -0.20 a 3.0 unidades de
absorbancia., claridad Fotométrica de mas o menos 1%
y Estabilidad de variacion de no mas de 0.005 Abs en 8
horas. Lampara de tungsteno con caracteristicas de
ahorro, longitud de onda: Estandar de 405, 450, 492 y
630 nm, 6 — VIS: 450, 545, 600 y 630 nmy 6— Uy: 340,
405, 450, 492, 545y 630 nm.

Sl

Que posea Display alfanumérica de 16 caracteres LCD,
impresora Térmica, 20 caracteres por linea, mas gréaficos.
Y teclado de 16 teclas. Requerimiento de poder 115V 0 230
V AC, 50-60 Hz (encendido seleccionable),

Sl

Microprocesador Z80A o Z180, Memoria Tipo RAM,
almacena aproximadamente 32 protocolos, Puerto serial
Produccion solamente por lo general disponible, 2400 baud,
1inicio, 8 datos, 1 para Calibracion de un solo punto,
curva punto a punto, regresion lineal (logaritmica y lineal),
% absorbancia/cero absorbancia, Unico estandar,
multiple punto, cut off, Uptake da, no digital. Software,
con velocidad de Leer, calcular e imprimir resultados de 12
pozos en 30 sequndos.

Sl

Incubador -agitador para dos microplacas de 96 pozos,
agitador para 8 velocidades controlado digitalmente, con
mezclador orbital, temperatura ajustable de temperatura
ambiente a 40°C con una resolucion de 0.1°C,
cronometro digital y con cubierta opaca que proporcione
proteccion y aislamiento de la luz.

S

Lavador de placa completa, con desempefio del fluido
con cabeza para 8 pozos, que maneje volumen residual
de 3 ul, con capacidad de dispensado de 3-300 ul,
tiempo de procesamiento (aspirado/dispensado 55
segundos placa llena, que posea un software de

Sl
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programas de lavado (aspirado, dispensado, mezcla y
remojo hasta por 99 minutos, 99 segundos. Memoria
para almacenar hasta 50 protocolos de lavados
especificos ingresados por el usuario.

Que realice ciclos de enjuague automaticos
programables, Debe incluir las botellas con su respectiva
sonda sensor de volumen, necesarias para la
realizacion de las pruebas programadas.

Sl

Debe incluir material de control de calidad interno,
calibradores, soluciones, copillas, o cualquier otro
elemento fundamental para el correcto funcionamiento
del equipo.

Sl

MEZCLADOR
BASCULANTE

1

Mezclador Basculante equipo especial para la
realizacién de pruebas de Western Blot.

Sl

EQUIPO
INMUNOHEMATOLOGIA

GRUPO NO. 4 INMUNOHEMATOLOGIA ESPECIAL

Equipo totalmente automatizado para
Inmunohematologia que conste de un lector de codigo
de barras para identificacion de muestras a partir del
tubo primario, control de volumen de reactivos y
deteccion automatica de coagulo en las muestras, con
capacidad de realizar test en tarjetas y un alto
rendimiento en el procesamiento.

Sl

Ademas los equipos para el laboratorio clinico seran
modulares automatizado con lector de pruebas y
almacenamiento de datos

Sl

Un Incubador para tarjetas y tubos de reaccién a 37°C
con capacidad minima de 24 tarjetas, con tiempo
programable y monitoreo del procesamiento

Sl

Una Centrifuga para tarjetas con capacidad para 24
tarjetas con tiempo programable y monitoreo

Sl

Una pipeta electronica con dispensador del volumen
requerido para las diluciones especiales en
Inmunohematologia configurado, tabla de trabajo para
tubos y tarjetas ID con capacidad de memorizar
programas con back up

SI

LA CALIFICACION TECNICA DE LA PROPUESTA EVALUADA ES “ADMITIDA" PARA GRUPOS N°
1,2,3Y 4 POR CUMPLIR CON LO EXIGIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES Y SUS ADENDAS.

GRUPO No.7 REACTIVOS MATERIALES E INSUMOS VARIOS

P
GRUPO | REACTIVOS MATERIALES E INSUMOS VARIOS CUMELE
1 o Sl
ASAS ESTERILES CALIBRADAS x 10 ul X 100
2| PORTAGERM AMIES ESTERILES X50 TUBOS o
3 | OXIDASA 50 AMPOLLAS X 0.75 ML ks
. * | TEST DE OPTOQUINA St
5 S

ISOVITALEX CAJA X 5 AMPOLLAS
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5 S
MEDIOS DE TRANSPORTE AMIES/ CARBON ACTIVADO X 50
" | REACTIVO DE HIDROXIDO DE POTASIO 10% S
g
SENSIDISCO DE CEFOTAXIME/ ACIDO CLAVULANICO S
9 |
SENSIDISCO DE CEFTAZIDIMA/ ACIDO CLAVULANICO 8
0| SENSIDISCO CEFTAZIDIMA X 50 -
" | SENSIDISCO CEFOTAXIME X 50 =)
12| SENSIDISCO IMIPENEM X 50 S|
13
SENSIDISCO MEROPENEM X 50 &
14 SENCIDISCO DE ERITROMICINA L
15| SENCIDISCO DE CLINDOMIGINA Bl
16
SENCIDISCO DE CEFOXITIN =
7| SENCIDISCO DE CIPROFLOXACINA 50 S
18 SENCIDISCO TRIMETROPIN + SULFAMETOXAZOL S|
® | SENCIDISCO DE CEFEPIME 8
20| 1EST DE BACITRACINA X 50 SENSIDISCOS o
21| bRUEBAS DE IDENTIFICACION DE INMUNOCROMATOGRAFIA o
IDENTIFICACION MYCOBACTERIUM-SDBIOLINE TB AH MPT64
22 | RAPIDEC CARBA NP X25 S
23 LAMINA MULTIPLE PARA UROANAL|S|S GLOBE CAJA X100 St
4
24| FRASCO RECOLECTOR ORINA BOLSA X 50 =l
2 CRIOVIALES DE 2.0 ML CON TAPA ROSCA SELF STANDING X Si
500 UNID
26| CAJA DE PETRI SENCILLA DESECHABLE 94X16X500 S
2
" | CAJA DE PETRI BIPLACA DESECHABLE 94X16X500 sl
& ACEITE DE INMERSION X 100 ML S
29 | COLORANTE DE WRIGTH X 1000 ML -
30" | A7UL DE CRESIL BRILLANTE X 100ML sl
3 FUSCHSINA FENlCADABA ZN FRASCO X1000 ML Sl
32 | ALCOHOL ACIDO X LITRO _S'
33 | REACTIVO AZUL DE LAGTOFENOL X 100ML Sl
3 | PAPEL FILTRO .
%5 | PAPEL GRAF S
3 | KT PARA TINCION DE HEMOPARASITOS EN GOTA GRUESA o
INCLUYE: -100 MLS DE AZUL DE METILENO
FOSFATADO - 100 MLS DE SOL FIELD A 100
MLS DE SOL FIELD B -500 MLS DE AGUA AMORTIGUADA
37 | LAMINAS PORTA OBJETOS X 50 i
38 | LAMINA CUBREOBJETO (LAMINILLAS) 22X22 UNID i
39| LANCETAS ESTERILES PARA SANGRIA X 200 Si
20 | PAPEL INDICADOR DE PH 1-14 S
41 | REACTIVO DE KOVAS X 100 ML S
42| PUNTAS AMARILLAS PARA PIPETA AUTOMATICA DE 5-50L X 500 S|
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43 PUNTAS AZULES PARA PIPETA AUTOMATICA DE 250- Sl
1000LANDAS X 500
44 AGUJA VACUTAINER MULTIPLE 21X11/2 X 100 UNDS S|
45 AZUL DE METILENO X 1000 ML S|
46 ALCOHOL ACETONA X LITRO S|
47 LUGOL PARASITOLOGIA X 500 ML S|
48 LUGOL DE GRAM X 500 ML gl
49 TUBO AL VACIO TAPA LILA CON EDTAK2 DE 2.0 ML X50 S|
UNIDADES
50 TUBO AL VACIO TAPA AZUL 2.7 ML X50UNIDADES Sl
51 TUBO AL VACIO CON GEL 4.0 ML TAPA AMARILLA S|
52 TUBO AL VACIO TAPA AMARILLA DE 5 ML CON GEL S|
53 TUBO AL VACIO TAPA ROJA 1,0 ML X100 UNID -MICROTAINER S
54 TUBO MICROTAINER CON EDTA TAPA LILA X 100 S|
55 TUBO TAPA VERDE 4,0 ML X 50 UND S|
56 TUBOS WINTROBE-VSG S|
57 LAMINA CON 12 ANILLOS EN CERAMICA PARA SEROLOGIA S|
58 AGAR XLD X 500 GRS S|
59 AGAR HECKTOEN X 500 GRS S|
60 AGAR MULLER HINTON X 500 GRS S|
61 AGAR BASE SANGRE X 500GR S|
62 AGAR MAC-KONKEY X 500 GR Sl
63 AGAR TCBS X 500 GRS S|
64 AGAR SS X 500 GRS S|
65 AGAR CALDO CASO X500 GR S|
66 CALDO VERDE BRILLANTE CON LACTOSA 2% x 500 gr S|
67 AGAR LOWESTEIN-JENSEN CULTIVO MICOBACTERIAS X TUBO S|
68 AGAR SABOREAUD X 500 GRS Sl
69 FOSFATO TRISODICO AL 10 % X 500 S|
70 FOSFATO TRISODICO AL 20 % X 500 S|
71 PRUEBA TOXICOLOGICAS RAPIDAS BARBITURICOS S|
72 PRUEBA TOXICOLOGICAS RAPIDAS BENZODIAZEPINAS Sl
73 PRUEBA TOXICOLOGICAS RAPIDAS COCAINA S|
74 PRUEBA TOXICOLOGICAS RAPIDAS THC MARIHUANA S|
75 MORFINA( OPIACEOQS) S|
76 GLUCOSA ANHIDRA X 25GRS X 50 SOBRES S|

LA CALIFICACION TECNICA DE LA PROPUESTA EVALUADA ES “ADMITIDA” PARA EL GRUPO

N°7 POR CUMPLIR CON LO EXIGIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES Y SUS ADENDAS

PROPONENTE DOS

REPRESENTACIONES LABIN COLOMBIA S.A.S
NIT. 900.564.491-8
R.L. JULIO ALBERTO GUERRERO VILLAGRAN

sistema abierto para procesamiento de muestras de urgencias tipo

LUIS HUGO GALINDO SEGURA
GRUPON. 5
’7 ITEM REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ANEXO TECNICO DE LOS CUMPLE
PLIEGOS DE CONDICIONES
QUIMICA -
UROANALISIS
1 Equipo para procesamiento de Quimica Clinica automatizado de S
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RANDOM ACCESS, multiparametrico, selectivo, con capacidad
para procesar mas de 300 Test /hora fotométricos y 200 o mas
test modulo ISE.

Deposito interno refrigerado de reactivos para 40 posiciones dobles

S|

Su sistema debe manejar el inventario de los reactivos a bordo,
identificacion por codigo de barras (lector incorporado), tener un
rotor de procesamiento con  cubetas de vidrio optico,
Termostatizado por sistema peltier (30 °C o 37 °C), realizar lavado
de cubetas con bajo consumo de agua (< 2 I/h

S

Lampara halégena de tungsteno con reflector dicroico (12V - 35W)
y duracion maxima: 2000hs (promedio 1500hs), con Filtros de
lectura: 340, 380, 405, 436, 480, 510, 546, 578, 630, 700 nm y
sensibilidad Fotométrica: 0,001 Abs. Sensor capacitivo de nivel de
liquido para muestra y reactivo

Sl

Rotor con mas de 70 posiciones programables totales, para
pacientes (rutina + urgencias) , calibradores y/o controles, para
copa ylo tubo primario, de carga continua e identificacion por
Cadigo de Barras (lector incorporado).

Sl

Software con capacidad de programacion: minima de 500 tests,
posibilidad de programar perfiles y urgencias, redilucion y
reprocesamiento automatico de muestras no lineales, repeticion
automatica de muestras patolégicas y predilucion de muestras
(sueros/orinas); grafico de todos los puntos de medicion, chequeos
y Alarmas automaticas durante la operacion, chequeo de
linealidad, limites de absorbancia y consumo de sustrato. Debe
realizar monitoreo de el volumen de muestra y reactivo “on line”

S

Tener programa de Control de calidad interno que permita
visualizar los datos en Gréficos de Levey-Jennings, estadisticos,
debe tener capacidad de interfase bidireccional de conexion de
transmision de datos al software del laboratorio Clinico, que facilite
realizar procedimientos de verificacion de resultados e historicos.
Capacidad de almacenamiento de resultados ilimitada con opcion
de hacer backup.

Sl

Consumo maximo de reactivo de 300ul, posibilidad de trabajar con
1 0 2 reactivos sin mezcla de estos por parte del operador.

Sl

Las metodologias a utilizar en los ensayos deben ser: Punto Final,
Dos puntos, Cinético. Mono o Bicromatico. Con blanco de reactivo
ylo muestra, Latex. Solo lectura y con Factor, Standard, Curvas
multipunto (lineal o no lineal), debe realizar analisis desde 1 UL de
muestra.

S

10

Debe incorporar al equipo destilador que garantice el consumo de
agua necesario para su funcionamiento. Debe incluir material de
control de calidad interno, calibradores, soluciones, copillas o
cualquier otro elemento fundamental para el correcto
funcionamiento de la técnica y el equipo.

Sl

EQUIPO BACKUP
QUIMICA -

| UROANALISIS

1

Equipo para procesamiento de Quimica Clinica automatizado de
sistema abierto para procesamiento de muestras de urgencias tipo
RANDOM ACCESS, multiparametrico, selectivo, con capacidad
para procesar mas de 300 Test /hora fotométricos y 200 o mas
test modulo ISE.

S

Deposito interno refrigerado de reactivos para 40 posiciones
dobles

Sl
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Su sistema debe manejar el inventario de los reactivos a bordo,
identificacion por cédigo de barras (lector incorporado), tener un
rotor de procesamiento con  cubetas de vidrio optico,
Termostatizado por sistema peltier (30 °C o 37 °C), realizar lavado
de cubetas con bajo consumo de agua (< 2 I/h

Lampara haldgena de tungsteno con reflector dicroico (12V -
35W) y duracion méaxima: 2000hs (promedio 1500hs), con Filtros
de lectura: 340, 380, 405, 436, 480, 510, 546, 578, 630, 700 nm y
sensibilidad Fotométrica: 0,001 Abs. Sensor capacitivo de nivel de
liquido para muestra y reactivo

S|

Rotor con mas de 70 posiciones programables totales, para
pacientes (rutina + urgencias) , calibradores y/o controles, para
copa ylo tubo primario, de carga continua e identificacion por
Cbdigo de Barras (lector incorporado).

Sl

Software con capacidad de programacion: minima de 500 test,
posibilidad de programar perfiles y urgencias, redilucion y
reprocesamiento automatico de muestras no lineales, repeticion
automatica de muestras patologicas y predilucion de muestras
(sueros/orinas); grafico de todos los puntos de medicion, chequeos
y Alarmas automaticas durante la operacion, chequeo de
linealidad, limites de absorbancia y consumo de sustrato. Debe
realizar monitoreo de el volumen de muestra y reactivo “on line"

Sl

Tener programa de Control de calidad interno que permita
visualizar los datos en Gréficos de Levey-Jennings, estadisticos,
debe tener capacidad de interfase bidireccional de conexion de
transmision de datos al software del laboratorio Clinico, que facilite
realizar procedimientos de verificacion de resultados e historicos.
Capacidad de almacenamiento de resultados ilimitada con opcion
de hacer backup.

S

Consumo maximo de reactivo de 300ul, posibilidad de trabajar con
1 0 2 reactivos sin mezcla de estos por parte del operador.

S|

Las metodologias a utilizar en los ensayos deben ser: Punto Final,
Dos puntos, Cinético. Mono o Bicromatico. Con blanco de reactivo
y/lo muestra, Latex. Solo lectura y con Factor, Standard, Curvas
multipunto (lineal o no lineal), debe realizar analisis desde 1 L de
muestra.

Sl

10

Debe incorporar al equipo destilador que garantice el consumo de
agua necesario para su funcionamiento. Debe incluir material de
control de calidad interno, calibradores, soluciones, copillas o
cualquier otro elemento fundamental para el correcto
funcionamiento de la técnica y el equipo.

S|

' EQUIPO DE

ELECTROLITOS
(Na,K, Cl)

1

Realizar (Na+, K+, Cl-) en suero, plasma u orina en solo 60
segundos, que utilice tecnologia ISE (Potenciometria directa).

Que puede procesar manual o con rotor adicional para posiciones
copa de muestra uso manos libres, pero que sea totalmente
automatico, controlado por un microprocesador programable por
el usuario
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r 3

los reactivos deben tener una presentacion en sistema “ Pack”,
que contenga todos los reactivos necesarios para el analisis y el
recipiente de desechos por maxima bioseguridad, debe utilizar
electrodos totalmente descartables,

Sl

la muestra debe ser aspirada por el analizador desde todos los
distintos dispositivos utilizados para la toma de la muestra, el
volumen méaximo de muestra a aspirar debe ser inferior a 90 ul

Sl

Debe contar con interfase de conexion de transmision de datos al
software del laboratorio clinico, que facilite realizar procedimientos
de verificacion de resultados e historicos. Debe tener teclado
numérico, impresora térmica y capacidad de almacenar mas de
1000 resultados

S|

Debe incluir material de control de calidad interno, calibradores,
soluciones, copillas o cualquier otro elemento fundamental para el
correcto funcionamiento del equipo y de la técnica.

S

EQUIPO BACKUP
DE
ELECTROLITOS

1

Realizar (Na+, K+, Cl-) en suero, plasma u orina en solo 60
segundos, que utilice tecnologia ISE (Potenciometria directa).

Sl

Que puede procesar manual o con rotor adicional para posiciones
copa de muestra uso manos libres, pero que sea totalmente
automatico, controlado por un microprocesador programable por
el usuario

S

los reactivos deben tener una presentacion en sistema * Pack o
cerrado ", que contenga todos los reactivos necesarios para el
andlisis y el recipiente de desechos por méaxima bioseguridad,
debe utilizar electrodos totalmente descartables,

S|

la muestra debe ser aspirada por el analizador desde todos los
distintos dispositivos utilizados para la toma de la muestra, el
volumen méaximo de muestra a aspirar debe ser inferior a 90 ul

Sl

Debe contar con interfase de conexion de transmision de datos al
software del laboratorio clinico, que facilite realizar procedimientos
de verificacion de resultados e historicos. Debe tener teclado
numérico, impresora térmica y capacidad de almacenar mas de
1000 resultados

Sl

Debe incluir material de control de calidad interno, calibradores,
soluciones, copillas o cualquier otro elemento fundamental para el
correcto funcionamiento del equipo y de la técnica.

Sl

EQUIPO DE
UROANALISIS

1

Equipo automatizado para el procesamiento de orinas con tiras de
11 parametros con una capacidad de procesar400- 600 pruebas
hora, debe procesar de manera colectiva o individual las
muestras. Los resultados obtenidos deben informar las
caracteristicas quimicas de la muestra como pH, densidad,
glucosa, cetonas, bilirrubinas, proteinas, urobilinégeno, leucocitos,
sangre, nitritos y acido ascorbico

S
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Debe incluir material de control de calidad interno, calibradores,
soluciones, copillas, o cualquier otro elemento fundamental para
el correcto funcionamiento del equipo.

A Capacidad de almacenamiento de 2000 resultados. Debe contar 2
con interfase bidireccional de conexion de transmision de datos al
software del laboratorio clinico, que facilite realizar procedimientos
de verificacion de resultados historicos.

3 S

LA CALIFICACION TECNICA DE LA PROPUESTA EVALUADA ES “ADMITIDA” PARA GRUPO N°5,

POR CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.

PROPONENTE TRES

LA CALIFICACION TECNICA DE LA PROPUESTA EVALUADA PARA EL GRUPO N. 6 “ NO ES

BIOMERIEUX COLOMBIA SAS
NIT. 830023844-1
R.L. ROCIO MENDEZ ALEMAN
CE. 623.954

GRUPO No. 6

ADMITIDA” POR NO CUMPLIR EN MEDIO FISICO NI CORREO ELECTRONICO CON
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS Y ALGUNOS REACTIVOS COMO LO DISPUESTO
EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.
GRUPOT | CEACTIVOS MATERIALES E INSUMOS VARIOS CUMFLE
1 OXIDASA 50 AMPOLLAS X 0.75 ML o
. PORTAGERM AMIES ESTERILES X50 TUBOS Sl
3
ETEST DE VANCOMICINA ( CONFIRMACION DE Al
RESISTENCIAS)X 100 TIRAS
s MEDIO LOWENSTEIN-JENSEN St
) RAPIDEC-CARBA NP i
9 TEST DE OPTOQUINA o

LA CALIFICACION TECNICA DE LA PROPUESTA EVALUADA ES “ADMITIDA” PARA GRUPO N°7,

POR CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.

PROPONENTE CUATRO

IMPORTADORA MEDICA LOS ANDES
NIT. 800239301-1
R.L. GERMAN CARRERO CONTRERAS

GRUPO No.7 REACTIVOS MATERIALES E INSUMOS VARIOS

GRUPO 7

REACTIVOS MATERIALES E INSUMOS VARIOS

CUMPLE

1

AGUJA RECOLECTORA DE SANGRE DE EXTRACCION
MULTIPLE

Sl
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TUBO MICROTAINER CON EDTA TAPA LILA X100

CAJAS PLASTICAS DE PETRI DESECHABLE ( 94X16X480) S

TUBO AL VACIO TAPA AZUL 2.7 ML X 50UNIDADES S|

TUBO AL VACIO TAPA ROJA 1,0 ML X100 UNID -MICROTAINER -

TUBO AL VACIO TAPA LILA CON EDTAK2 DE 20 ML X50 <

UNIDADES

TUBO TAPA VERDE 4,0 ML X 50 UND j
i

LA CALIFICACION TECNICA DE LA PROPUESTA EVALUADA ES “ADMITIDA” PARA GRUPO N°7,

POR CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.

PROPONENTE CINCO

LABOTEK COLOMBIA S.A.S

GRUPO No.7 REACTIVOS MATERIALES E INSUMOS VARIOS

1 ACEITE DE INMERSION ( ALBOL QUIMICOS) Sl
2 AGAR BASE SANGRE (SCHARLAU) Sl
3 AGAR TRIPTONA Y SOJA (TSA) (SCHARLAU) Sl
4 AGAR ENTERICO DE HEKTOEN Sl
5 MEDIO DE LOWESTEIN JENSEN (MICROGEN) Sl
6 AGAR MAcCKONKEY (SCHARLAU) Sl
7 | AGAR MUELLER HINTON (SCHARLAU) Sl
8 AGAR SABOURAUD DEXTROSADO (SCHARLAU) Sl
9 AGAR SALMONELLA SHIGELLA (AGAR SS) (SCHARLAU) S|
10 AGAR TCBS (SCHARLAU) S|
1 AGAR XLS MODIFICADO (SCHARLAU) S|
12 ETANOL CETONA (ALBOR QUIMICOS) S|
13 ALCOHOL ACIDO (ALBOR QUIMICOS) S
14 ALCOHOL ETILICO(ALBOR QUIMICOS) Sl
15 ASA CALIBRADA (BIOLIFE) S|
16 AZUL DE CRESIL BRILLANTE (ALBOR QUIMICOS ) Sl
17 AZUL DE METILENO ZN (ALBOR QUIMICQS) S|
18 OXIDASA S
19 AZUCARES REDUCTORES (LABSAR) Sl
20 WRIGHT (ALBOR QUIMICOS) Sl
21 FOSFATO TRISODICO 20% (ALBOR QUIMICOS ) Sl
22 FRASCO RECOLECTOR DE ORINA ( INVERFARMA) Sl
23 FUCSINA FENICA ZN (ALBOR QUIMICOS) Sl
24 | GLUCOSA ANHIDRA (ALBOR QUIMICOS) Sl
25 KIT PARA TINCION DE HEMOPARASITOS EN GOTA GRUESA INCLUYE: | SI
-100 MLS DE AZUL DE METILENO FOSFATADO - 100 MLS DE SOL
FIELD A 100 MLS DE SOL FIELD B -500 MLS DE AGUA
AMORTIGUADA
- (ALBOR QUIMICOS)
26 LUGOL DE GRAM (ALBOR QUIMICQS) S|
27 LUGOL PARASITOLOGICO (ALBOR QUIMICOS) S|
28 MEDIOS DE TRANSPORTE AMIES (TECHNICAL SERVICE) Sl
29 ALCOHOL METILICO 8 ALBOR QUIMICQS) Sl
30 TEST DE GUAYACO-SANGRE OCULTA EN HECES POR | Sl
INTERMEDIACION DE HEMOGLOBINA DE COMPONENTES FENOLICOS
DE LA RESINA DE GUAYACO X 90 PBAS ( HUMAN)
31 CEPAS ATCC E.COLI 25922 S
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32 | CEPAS ATCC STAPHYLOCOCCUS AERUS 29213 S
33 CEPAS ATCC ENTEROCOCUS FAECALIS 29212 S
34 CEPAS ATCC PSEUDOMONAS AERUGINOSA 27853 Sl
B 35 CEPAS ATCC CANDIDA ALBICANS 14053 Sl
36 CEPAS ATCC ENTEROBACTER HORMANECHE! 700603 S|
37 CEPAS ATCC KLEBSIELLA PNEUMONIE 700603 S| o5
38 | CEPAS ATCC STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA 17666 s
39 CEPAS ATCC ENTEROCOCUS CASSELIFLAVUS 700327 Sl
40 BARBITURICOS ( ALERE) S
41| BENZODIAZEPINAS ( ALERE) S
42 COCAINA ( ALERE) Sl
43 THC MARIHUANA ( ALERE) S
44 | MORFINA( OPIACEOS) ( ALERE) S
45 AZUL LACTOFENOL (ALBOR QUIMICOS) S
46 | HIDROXIDO DE POTASIO 10% (ALBOR QUIMICOS) S
47 | REACTIVO DE KOVAC (ALBOR QUIMICOS) S
48 REACTIVO DE N ACETIL L CISTEINA ( MERCK KGAA) S
49 SENSIDISCO EDTA (BRITANIA) Sl
50 SENSIDISCO DE ACIDO BORONICO (BRITANIA) Sl
51 TUBO TAPA VERDE 4,0 ML X 50 UND ( VACUETTE) Sl
52 TUBO TAPA AMARILLA ( VACUETTES S
53 | TUBO AL VACIO TAPA AZUL 2.7 ML X50UNIDADES ( VACUETTE) Sl
54 TUBO AL VACIO TAPA LILA CON EDTAK2 DE 2.0 ML X50 UNIDADES | SI
(VACUETTE)
55 TUBO MICROTAINER CON EDTA TAPA LILA X 100 (VACUETTE) Sl

LA CALIFICACION TECNICA DE LA PROPUESTA EVALUADA ES “ADMITIDA” PARA GRUPO N°7,
POR CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.

PROPONENTE SEIS
HOSPICLINIC DE COLOMBIA
NIT 900.309.444-1

GRUPO No.7 REACTIVOS MATERIALES E INSUMOS VARIOS

1| OXIDASA X 50 AMPOLLAS (REMEL) Si
2 | TEST DE OPTOQUINA (OXOID) i
3 | ISOVITALEX CAJA X 4 AMPOLLAS (OXOID) sl
4 | ETEST DE VANCOMICINA (OXOID) sl
5 | MEDIOS DE TRANSPORTE AMIES7 CARBON ACTIVADO X50 (OXOID) | S
6 | REACTIVO DE HIDROXIDO DE POTASIO AL 10% (LABSAR) sl
7 | SENCIDISCO DE CEFEPIME (OXOID) Si
8 | SENCIDISCO TRIMETROPIN + SULFAMETOXAZOL (OXOID) sl
9 | SENCIDISCO DE CIPROFLOXACINA 50 (OXOID) S
10| SENCIDISCO DE CEFOXITIN (OXOID) sl
11__| SENCIDISCO DE CLINDOMICINA (OXOID) sl
12| SENCIDISCO DE ERITROMICINA (OXOID) sl
13| SENSIDISCO MEROPENEM X 50 (OXOID) sl
14| SENSIDISCO IMIPENEM X 50 (OXOID) i sl
15| SENSIDISCO CEFOTAXIME X 50 (OXOID) Sl
16| SENSIDISCO CEFTAZIDIMA X 50 (OXOID) sl
17| TEST DE BACITRACINA X50 (OXOID) sl
18| FRASCO RECOLECTOR DE ORINA (CEPILAB) sl
19 | CRIOVIALES DE 2.0 ML CON TAPA ROSCA SELF STANDING X 500 UNID | S|
(BIOLIFE)
20 | CLINITEST (AZUCARES REDUCTORES) X 25 (LABSAR) Si
21| ACEITE DE INMERSION (LABSAR) sl
22| COLORANTE WRIGTH X 1000 ML (LABSAR] sl
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23 | AZUL DE CRESIL BRILLANTE (LABSAR) Si
24 | FISCINA FENICADA ZN (LABSAR) S|
25 | ALCOHOL ACIDO (LABSAR) Sl
26 PUNTAS AMARILLAS PARA PIPETA AUTOMATICA DE 5-50L X 500 | SI
(BIOPLAST)

27 | PUNTAS AMARILLAS PARA PIPETA AUTOMATICA 1000Stpcs 200 ul | S
(BIOLPLAST)

28 | PUNTAS AZULES PARA PIPETA AUTOMATICA DE 250-1000LANDAS X | SI
500 (BIOPLAST)

29 | KIT PARA TINCION DE HEMOPARASITOS EN GOTA GRUESA INCLUYE: | S
-100 MLS DE AZUL DE METILENO FOSFATADO - 100 MLS DE SOL
FIELD A 100 MLS DE SOL FIELD B -500 MLS DE AGUA
AMORTIGUADA
(LABSAR)

30 | AGUJA VACUTAINER MULTIPLE 21X11/2 X 100 UNDS (VACUETTE) S|

31| AZUL DE METILENO (LABSAR) Sl

32 | ALCOHOL ACETONA (LABSAR) sl

33 | LUGOL PARASITOLOGICO (LABSAR) S|
34 | LUGOL DE GRAM X500 ML (LABSAR) S|
35 | ALCOHOL ETILICO INDUSTRIAL AL 96% (LABSAR) sl
36 | TUBO AL VACIO TAPA ROJA 1,0 ML X100 UNID -MICROTAINER | S

(VACUETTE)
37 | TUBO AL VACIO TAPA AZUL 2.7 ML X50UNIDADES (VACUETTE) S|
38| TUBO AL VACIO CON GEL 4.0 ML TAPA AMARILLA (VACUETTE) S|
39 | TUBO AL VACIO TAPA AMARILLA DE 5 ML CON GEL (VACUETTE) S|
40 | TUBO MICROTAINER CON EDTA TAPA LILA X 100 (VACUETTE) Sl
41 | TUBO AL VACIO TAPA LILA CON EDTAK2 DE 2.0 ML X50 UNIDADES | S

(VACUETTE)
42| TUBO TAPA VERDE 4,0 ML X 50 UND (VACUETTE) sl
43| AGARXLD X500 GRS (OXOID) S|
44 | AGAR HECKTOEN X 500 GRS (OXOID) Sl
45 | AGAR MULLER HINTON X 500 GRS (OXOID) R
46 | AGAR BASE SANGRE X 500GR (OXOID) sl
47 | AGAR MAC-KONKEY X 500 GR (OXOID) S|
48 | AGAR TCBS X500 GRS (OXOID) sl
49 | AGARSS X500 GRS (OXOID) S|
50 | AGAR CALDO CASO X500 GR (OXOID) sl
51 | CALDO VERDE BRILLANTE CON LACTOSA 2% x 500 gr (OXOID) S|
52 | AGAR SABOREAUD X 500 GRS (OXOID) S|

LA CALIFICACION TECNICA DE LA PROPUESTA EVALUADA ES “ADMITIDA” PARA GRUPO N°7,

POR CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.

OBSERVACIONES

El oferente ALMACENADORA DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS MEDICOS S.A.S., no presento
fichas técnicas para su correspondiente evaluacion, en consecuencia su propuesta se rechaza, por ser

este un aspecto evaluable y no subsanable, que sirve de comparacion con las demas ofertas.
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El oferente DISQUIMICOS presento fichas técnicas el dia 2 de marzo de 2018 a las 3:14 de la tarde a
un correo de la entidad no autorizado para tal fin, ya que los correos facultados para recibir propuestas

se encontraban enunciados en el Anuncio Publico y/o pliego de condiciones. En consecuencia su
propuesta se considera extemporanea y la entidad procede a rechazarla, en virtud del principio de
igualdad, trasparencia y seleccion objetiva.

En san José de Cucuta, a los siete (7) dias del mes de Marzo de 2018.

ANA IA PEREZ Z NCY BUSTOS SOSA

Subgerente de Salud oordinadpra Laboratorio Clinico
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