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EL SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD
CERTIFICA

Que en la fecha, lugar y hora indicados en el cronograma del proceso No: SS18-242, se realizé el chat de
grupo GABYS ESE HUEM, Cuenta Skype: ESE HUEM, con el objeto de recepcionar y absolver
observaciones.

Que en constancia se adjunta pantallazo junto con las respectivas comunicaciones:
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019087018

[09:08:38 a.m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: buenos dias siendo las 9:05 a.m.
del dia 19/06/2018 se da inicio al chat para absolver observaciones sobre el proceso SS18-242
dispositivos médicos

[09:09:42 a.m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: se pide disculpas, se presentaron
inconvenientes al intentar ingresar al chat

[09:10:07 a.m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: por lo tanto, cerraremos el chat a
las 10:05, agradecemos su comprension

[09:11:59 a.m.] Laura Villamil: Buenos dias, una vez revisado los términos de condiciones del proceso
en mencion, respetuosamente me permito solicitar que se establezca un rango adicional a la medida
de la aguja para biopsia, de tal forma que quede establecido un rango de 16g x 15 cm hasta 16 g x 20
cm ; lo anterior permite la participacion de pluralidad de oferentes
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[09:12:03 a.m.] Nubia Urrego Calderon: Pharmeuropea de Colombia: Buenos Dias solicitamos favor
aclarar el Item 23 Equipo Macrogoteo sin aguja en Y con fotoprotector. Solicitamos aclararar si el quipo
solicitado es un macrogoteo standar o si el que requieren es un equipo macrogoteo fotosensible que
serviria para uso de Bomba de Infusion.

[09:13:30 a.m.] HOSPICLINIC DE COLOMBIA SAS: Buenos dias, favor aclarar en item 25 codigo
21114 guia hidrofilica reusable 0.035mm para endoscopia, por favor aclarar de cuantos centimetros se
necesita

[09:13:46 a.m.] ** ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ ha agregado a Sandra
Hernandez ***

[09:15:28 a.m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: laura villamil, no es posible
acceder a su peticion, toda vez, que dichos estandares son los que se han manejado
institucionalmente ya que son los requeridos por los cirujanos

[09:15:48 a.m.] HOSPICLINIC DE COLOMBIA SAS: item 26 y 27 codigos 21011 y 21012 kit de tubos
de usos individual para conexion de respirador (Circuito Adulto FLIGHT 60 Desechable) se solicitan
fichas técnicas de los Kits pero al ser accesorios de un equipo los importadores afirman que no existe
ficha técnica del accesorio en si, sino una ficha técnica de todo el equipo.

[09:15:53 a.m.] Laura Villamil: Gracias.

[09:16:15 a.m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: hospiclinic se requiere un equipo
con macrogoteo fotosensible

[09:17:06 am.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: se requiere un equipo con
macrogoteo fotosensible, aclaro que esta respuesta es para pharmeuropea

[09:17:56 a.m.] HOSPICLINIC DE COLOMBIA SAS: En el item 30 codigo 20286 kit paquete QX
neurocirugia esteril con barrera se solicita que cumpla con la norma 13797 norma de origen europeo
aplicable solo en ese pais, solicitamos se reevalue esta solicitud y se solicite que cumplan con las
normas colombianas, pues este requerimiento limita los oferentes de fabricacion nacional que cumplen
con la normatividad vigente en nuestro pais, se solicita apoyo a la industria nacional.

[09:18:21 a.m.] HOSPICLINIC DE COLOMBIA SAS: Las caracteristicas del grupo 2 estan
direccionadas a una marca especifica limitando los oferentes.

[09:19:38 a.m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: hospiclinic en cuanto a la medida
deben aportar ficha técnica para ser evaluada, no tenemos un rango de medida, salvo que se ajuste a
la especificacion de 0.035 mm

[09:25:29 a.m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: hospiclinic, item 26 y 27 en este
caso se recomienda aportar la ficha técnica del equipo, en la cual, necesariamente debera contener el
detalle del kit y en el item 27 conste el nimero de reusos permitidos

[09:28:43 a.m.] *** ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ ha agregado a saidy maria
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[09:28:56 a.m.] saidy maria alfaro: Buenos dias

[09:29:35 a.m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: hospiclinic tienes forma de
enviarnos a través de este chat la norma 13797 para consultar y pronunciamnos al respecto

[09:32:18 a.m.] saidy maria alfaro: Tenemos una pregunta
[09:32:40 a.m.] saidy maria alfaro: La bolsa de orina que solicitan item, 7 es adulto o pediatrica?

[09:33:29 a.m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: buen dia saidy la bolsa del item 7
es pediatrica

[09:34:14 a.m.] saidy maria alfaro: En cuanto al item 31 LINEA DE MUESTREO, se puede ofertar
cualquier de las cuatro marcas que enuncian?

[09:38:30 a.m.] saidy maria alfaro: Para el item 54 Reservorio para Ambu Adulto Pediatrico, cuando
dicen Ambu, se refieren a la Marca o se puede ofertar cualquier marca para este item?

[09:39:53 a.m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: item 31 tenemos monitores de las
4 marcas que se mencionan en el anuncio, por lo tanto, los oferentes pueden ofertar cualquiera de
dichas marcas

[09:40:31 a.m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: Hospiclinic item 30 norma 13797
es una referencia de calidad, exigida por los cirujanos especialistas, que son quienes asumen la
responsabilidad médico legal de los procedimientos y por ende, requieren el cumplimiento de dicha
normatividad

[09:41:16 a.m.] saidy maria alfaro: En cuanto a los item 55 y 56 Sensores Bis, Estos los solicitan para
algun equipo de marca puntual o podemos ofertar cualquier marca

[09:42:19 a.m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: Se recomienda distinguir que
ambu no es una marca para equipo resucitador manual

[09:42:43 a.m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: el ambu es resucitador manual

[09:43:36 a.m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: saidy agradeceria que
manifestaras cual empresa representas

[09:44:10 a.m.] saidy maria alfaro: Lo preguntamos porque AMBU, si es una marca de Resucitadores
Manuales, en conclusion no se estan refiriendo a la marca, OK

[09:44:25 a.m.] saidy maria alfaro: Que pena no me presente, LA MUELA S.A.S.
[09:45:01 a.m.] *** Sandra Hemandez ha agregado a marcela palencia ***

[09:46:18 a.m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: no requerimos una marca
especifica, solo el cumplimiento de las condiciones minimas establecidas en el acapite 3
especificaciones técnicas del anuncio publico vistos a folios 2-5
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[09:46:23 a.m.] marcela palencia: Buenos dias, soy Marcela Palencia Represento a Medtronic
Colombia

[09:46:53 a.m.] saidy maria alfaro: Para el Grupo 2 Tratandosen los tres primeros items de la linea de
Apositos Antimicrobianos, favor confirmar si los tres items son de apoyo tecnologico o solo es el primer
item?

[09:48:44 a.m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: es importante que para los items
55 y 56 incluyan fichas técnica para apoyo tecnolégico de un cable de conexion al equipo

[09:49:01 a.m.] ** ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEQZ ha agregado a Eliana Modena

Kk

[09:50:25 a.m.] Eliana Modena: Hola buenos dias a todos los participantes de este chat

[09:50:44 a.m.] saidy maria alfaro: es decir que los item 55 y 56 se deben entregar con un cable, y
podriamos saber que cable es, referencia y para que equipo?

[09:50:56 a.m.] Eliana Modena: Seria porible que enviaran o dijeran por este medio las
especificaciones del KIT PAQUETE QX NEUROCIRUGIA ESTERIL CON BARRERA .

[09:52:04 a.m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: grupo 2 oferta por grupo, se
requiere ficha técnica tanto del item como del equipo para apoyo tecnolégico

[09:53:18 a.m.] marcela palencia: Pregunta, cuantos cables serian? Cuantos equipos BIS tienen en la
institucion?

[09:53:25 a.m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: para los items 55 y 56 el equipo
con el que cuenta la institucion es de marca covidien

[09:54:29 a.m.] marcela palencia: Para el item 9 por favor indicanos si es peditrica 0 adulta

[09:54:46 a.m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: la especificacion técnica del KIT
PAQUETE QX NEUROCIRUGIA ESTERIL CON BARRERA es general, como esta en el anuncio, lo
que permite la plralidad de ofertas, el oferente debe aportar las fichas técnicas para ser objeto de
evaluacion

[09:55:03 a.m.] marcela palencia: Y para el item 10 por favor indicanos si es fenestrada o no
[09:55:37 a.m.] saidy maria alfaro: Para los dos grupos podemos presentar oferta parcial por item??

[09:56:43 a.m.] marcela palencia: Si, los equipos BIS son marca COVIDIEN ahora MEDTRONIC pero
queria tener claridad de cuantos cables necesitan

[09:56:48 a.m.] Eliana Modena: Disculpa la pregunta nuevamente, pero no da ninguna especificacion
del contenido. Uds tienen esas especificaciones?

[09:57:44 a.m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: item 9 la especificacion es que
sea # 4 con balén, generalmente es para uso pediatrico
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[09:58:27 a.m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: saidy por favor tener en cuenta
que en el anuncio se indicd la forma de ofertar folio 7 grupo 1 por item grupo 2 por grupo

[09:58:47 a.m.] Sandra Hernandez: Buen Dia, Sandra Hemandez de Medtronic, Con el fin de tener
claridad en cuanto a la presentacion de la oferta, quisiera confirmar si la propuesta economica se
presentara el dia 21 de Junio solo a través de la plataforma Bionexo, y este mismo dia se deben hacer
llegar solo las fichas técnicas en fisico de los productos ofertados? y en caso de ser preseleccionados
se enviaran los documentos legales hasta el dia 26 de Junio?

[09:59:32 a.m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: para lo de equipos bis se cuenta
con 1 equipo en la institucion

[10:00:31 a.m.] saidy maria alfaro: Ok, en cuaanto al Grupo 2 de apoyo tecnologico, podriamos saber
que cantidad de equipos de vacio necesita la entidad?

[10:00:51 a.m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: sandra, es correcto el jueves 21
hasta las 10 deben quedar registrado en bionexo la oferta economica y allegarse en fisico las fichas
técnicas solo de los productos asi indicados en el anuncio publico

[10:01:26 a.m.] Sandra Hernandez: Gracias.

[10:01:40 am.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: eliana modena las
especificaciones son exclusivamente las detalladas en el anuncio folios 2 al 5

[10:02:08 a.m.] marcela palencia: A manera de tener claridad, es necesario entregar muestras de
cada producto a ofertar?

[10:02:27 a.m.] Eliana Modena: Muchas gracias...

[10:02:57 a.m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEQZ: el unico que requiere muestra es
item 64 grupo 1

[10:03:06 a.m.] marcela palencia: Gracias

[10:03:16 a.m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: del resto deben verificar cuales
requieren ficha técnica

[10:03:27 a.m.] marcela palencia: Ok gracias

[10:04:04 am.] marcela palencia: El criterio de eleccion de las suturas de hilo esta basado en que
aspectos?

[10:05:07 a.m.] saidy maria alfaro: [10:00 a.m.] saidy maria alfaro:

<<< Ok, en cuaanto al Grupo 2 de apoyo tecnologico, podriamos saber que cantidad de equipos de
vacio necesita la entidad?
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[10:05:22 a.m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: grupo 2 apoyo tecnoldgico
equipos de vacio, se requieren en promedio 5 equipos, pero dicho numero dependera del consumo
institucional

[10:05:49 a.m.] Sandra Hernandez: Para este proceso no se tendran en cuenta los indicadores
financieros?

[10:06:51 a.m.] saidy maria alfaro: La informacion tecnica el dia 21 de Junio se podria entregar via
correo electronico??

[10:07:11 a.m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: por la cuantia del proceso se
prescinden de la evaluacion de indicadores financieros

[10:07:41 a.m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: en cuanto a los aspectos para
evaluar las suturas deben ser aportadas las fichas técnicas para que sean analizadas por los
especialistas del area

[10:07:51 a.m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: Siendo las 10:07 a.m. se da por
terminado el chat del proceso ss18-242

[10:07:59 a.m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: gracias por la participacion
[10:08:15 a.m.] saidy maria alfaro: Ok muchas gracias

[10:08:21 a.m.] Sandra Hernandez: Gracias por la atencion prestada.

[10:08:27 a.m.] Eliana Modena: gracias

[10:08:35 a.m.] marcela palencia: Muchas gracias

Se expide a los 19 dias del mes de junio de 2018
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