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VERSION DEL .
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INFORME EVALUACION TECNICA
PROCESO No: $518-314

OBJETO CONTRACTUAL

SUMINISTRO DISPOSITIVOS MEDICOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO - GRUPO 1 GENERALES -

EVALUACION

Teniendo en cuenta el cronograma det proceso de la referencia se procede a evaluar las propuestas recepcionadas oportunamente.

CODIG PROPONENTES
GRUPO 1 DESCRIPCION
o HOSPICLINIC

CUMPLE NO CUMPLE

LAB GOTHAPLAST TBOIECT TECNOMEDICA
CUMPLE CUMPLE | NOCUMPLE | CUMPLE c

BATA DESECHABLE : o e
1 20064CI { MANGA LARGA EN | X DISPROMED “NOFICHA ‘NOFICHA - NOFICHA | X MEDICALES
TELA SMS 35GR ‘

CANULA DE
2 20101 | TRAQUEOTOMIA 3.5 - NOFILHA NO FICHA " NO FICHA NO FICHA

S/BALON

CANULA DE .
3 20103 | TRAQUEOTOMIA 5.0 NO FICHA NO'FICHA - NO FICHA NO FICHA
C/BALON

CANULA DE o
4 20104 | TRAQUEOTOMIA 6.0 NO FICHA
C/BALON

CANULA DE
5 20105 | TRAQUEOTOMIA 6.5
C/BALON

CANULA DE
6 20107 | TRAQUEOTOMIA 7.5
C/BALON

| 'NO FICHA " NOFICHA

~ NOFICHA | NOFICHA
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CANULA DE ey o :
7 20110 | TRAQUEOTOMIA 9.0 NOFICHA - " NOFICHA © | . “NOFICHA
C/BALON ot ;
CATETER CENTRAL ~ , ;
8 20119 | '\ as110 Noryncmy _NOFICHA.
CATETER CENTRAL oicia ]
9 20120 | {'\yA S220 HORCHA. (MORCHA. -
CINTA PARA
INCONTINENCIA ;
10 20001 | URINARIA X ETHICON X ETHICON NO FICHA
TRANSOBTURADOR -
TOT :
CISTOFLO X
11 | 20190 | pepiatRICO GOTHAPLAST |
EQUIPO NUTRICION
12 | 20260 | CtERAL
13 20973 Sﬁgﬁgfg ;E(%"‘ X UM X ZIBOJECT X MH CARE
GASA X VITAL .
14 | 20293 | yospITALARIA MEDIC ] XMnoam
INDICADOR
15 | 20333 | g5 0GICO VAPOR
JERINGA
16 20343 DESECHABLE 10 ML X NIPRO X MH-CARE
JERINGA
17 | 20345 | hESECHABLE 20 ML X ETERNA
JERINGA
18 | 20348 | hEgECHABLE 50 mi X ETERNA
KIT DE
19 | 20352 |GAsTROSTOMIAN

20




ESE ool Unersato

ME(L

3.10.2 INFORME EVALUACION

FICHA TECNICA

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

CODIGO DEL
FORMATO

ABS-FO-BS-

ELABORO

VERIFICO

APROBO

VERSION DEL
FORMATO: 01

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION:

Coordinador
Adquisicion Bienes y Servicios-JMC

Coordinador
GABYS

Gerencia

Pagina 3 de 14

20

20708

KIT PARA
LIGADURA DE
VARICES
ESOFAGICAS -
MULTIBANDA
DIAMETRO
EXTERIOR DEL
ENDOSCOPIO 80,6 -
9,2 mm

NO FICHA

NO FICHA

“NO FICHA

X G-FLEX

21

21085

KIT SISTEMA DE
CPAP

MINIFLOW TALLA
XS-S-M

- NO FICHA

NO FICHA

'NOFICHA

NO FICHA

22

21070

MASCARA PARA
VENTILACION
MECANICA NO
INVASIVA

X MINERVA

NO FICHA

NOFICHA

NOFICHA

23

21097

POLAINAS
DESECHABLES NO
ESTERIL EN TELA
SMS 35GR

X DISPROMED

NO FICHA

NO FICHA

NO FICHA

24

20975

RECARGA PARA
GRAPADORA
LINEAL CORTANTE
AUTOAJUSTABLE
DE 55 mm

X JHONSON

X ETHICON

11+ NO FICHA

NO FICHA

NO FICHA

NO FICHA

25

20329

RESERVORIO
VENOSO
SUBCUTANEO 85 F
AD

 NO FICHA

NOFICHA

NO FICHA -

26

20181

SOLUCION
DESINFECTANTE
DE ALTO NIVEL A
BASE DE
ORTOFTALALDEHID
(8]

" ‘NOFICHA
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et FICHATECNICA FORMATO
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27

20605

TAPON PARA
CATETER
HEPARINIZADO

X ZIBOJECT

GRUPO 1

copiG

DESCRIPCION

PROPONENTES

B BRAUN

JHONSON

MEDTRONIC

UCHIPHARMA

ANDES

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO

CUMPLE

20064ClI

BATA DESECHABLE
MANGA LARGA EN
TELA SMS 35 GR

20101

CANULA DE
TRAQUEOTOMIA
3.5 S/BALON

20103

CANULA DE
TRAQUEOTOMIA
5.0 C/BALON

20104

CANULA DE
TRAQUEOTOMIA
6.0 C/BALON

X

MEDTRONIC

X

MEDTRONIC

X

MEDTRONIC

20105

CANULA DE
TRAQUEOTOMIA
6.5 C/BALON

X

1 MEDTRONIC

20107

CANULA DE
TRAQUEOTOMIA
7.5 C/BALON

20110

CANULA DE
TRAQUEOTOMIA
9.0 C/BALON

20119

CATETER CENTRAL
1VIA S110

X B BRAUN

20120

CATETER CENTRAL
1 VIA S220

X B BRAUN

X

MEDTRONIC

X

MEDTRONIC

X MEDICALES

X BBRAUN

X BBRAUN




3.16.2 INFORME EVALUACION

FICHA TECNICA

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

CODIGO DEL
FORMATO

ABS-FO-BS-

VERIFICO

APROBO

VERSION
FORMATO: 01

DEL

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION:

Coordinador
Adquisicion Bienes y Servicios-JMC

Coordinador
GABYS

Gerencia

Pagina 5 de 14

10

20001

CINTA PARA
INCONTINENCIA
URINARIA
TRANSOBTURADO
RTOT

" NOFICHA

NOFICHA

‘NOFICHA

11

20190

CISTOFLO
PEDIATRICO

NOFICHA

12

20260

EQUIPO NUTRICION
ENTERAL

NO FICHA

NO FICHA

13

20973

GASA ESTERIL
PAQUETE X 5

: NOFICHA

X 2IBOJECT

14

20293

GASA
HOSPITALARIA

NOFICHA

X MEDISPO

15

20333

INDICADOR
BIOLOGICO VAPOR

NOFICHA

16

20343

JERINGA
DESECHABLE 10
ML

NOFICHA

MEDISPRO/NIP |

RO

17

20345

JERINGA
DESECHABLE 20
ML

NO FICHA

NO FICHA

* NO FICHA

MEDISPRO/NIP | N

RO

18

20348

JERINGA
DESECHABLE 50 ml

NO FICHA

NOFICHA

NOFICHA

NIPRO/MEDISP | .

RO

19

20352

KIT DE
GASTROSTOMIA N
20

NOFICHA

-~ 'NOFICHA

- NOFICHA

20

20708

KIT PARA
LIGADURA DE
VARICES
ESOFAGICAS -
MULTIBANDA
DIAMETRO
EXTERIOR DEL
ENDOSCOPIO 80,6 -
9,2 mm

NOFICHA

7 NO FICHA
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VERSION DEL _
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21

21085

KIT SISTEMA DE
CPAP

MINIFLOW TALLA
XS-S-M

22

21070

MASCARA PARA
VENTILACION
MECANICA NO
INVASIVA

23

21097

POLAINAS
DESECHABLES NO
ESTERIL EN TELA
SMS 35 GR

24

20975

RECARGA PARA
GRAPADORA
LINEAL CORTANTE
AUTOAJUSTABLE
DE 55 mm

NO/|

25

20329

RESERVORIO
VENOSO
SUBCUTANEO 8.5F
AD

X B BRAUN

26

20181

SOLUCION
DESINFECTANTE
DE ALTO NIVEL A
BASE DE
ORTOFTALALDEHID
O

27

20605

TAPON PARA
CATETER
HEPARINIZADO

X 8 BRAUN

X LIFE CARE




3.10.2 INFORME EVALUACION
FICHA TECNICA
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

CODIGO DEL ABS-FO-BS-
FORMATO

VERSION DEL

VERIFICO APROBO FORMATO: 01

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION:

Coordinador Coordinador

Adquisicion Bienes y Servicios-JMC GABYS Gerencia Pagina 7 de 14

CODIG PROPONENTES

GRUPO 1 o DESCRIPCION pr— p——

CUMPLE | NMOCUMPLE | CUMPLE | NOCUMPLE

INTRAMEDICA ARPA MEDICAL
CUMPLE | HOCUMPLE |  CUMPLE

BATA DESECHABLE :
1 20064C! | MANGA LARGA EN NOFICHA | X DISPROMED X ALFASAFE
TELA SMS 35GR

X
DISPROMED

CANULA DE : ,
2 20101 | TRAQUEOTOMIA NO FICHA NO FICHA - NOFICHA NO FICHA
3.5 S/BALON i

CANULA DE
3 20103 | TRAQUEOTOMIA
5.0 C/BALON

‘NO FICHA

CANULA DE
4 20104 | TRAQUEOTOMIA

 NOFICHA
6.0 C/BALON o

CANULA DE
5 20105 | TRAQUEOTOMIA
6.5 C/BALON

“NOFICHA * NOFICHA - NOFICHA

CANULA DE ‘ .
6 20107 | TRAQUEOTOMIA NO FICHA NO FICHA NOFICHA NOFICHA
7.5 C/BALON :

CANULA DE
7 20110 | TRAQUEOTOMIA NO FICHA NO FICHA - NOFICHA T NOFICHA
9.0 C/BALON

8 20119 | CATETER CENTRAL - NOFICHA  NOFICHA NOFICHA NOFICHA
1VIAS110 , o i i

9 20120

CATETER CENTRAL gy ] N ’ V
1 VIA 5220 (NOFICHA | XBBRAUN | NO FICHA || noFicHA
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10

20001

CINTA PARA
INCONTINENCIA
URINARIA
TRANSOBTURADO
RTOT

X DIPROMED

11

20190

CISTOFLO
PEDIATRICO

12

20260

EQUIPO NUTRICION
ENTERAL

13

20973

GASA ESTERIL
PAQUETE X 5

X ZIBOJECT

14

20293

GASA
HOSPITALARIA

X M&H CARE

15

20333

INDICADOR
BIOLOGICO VAPOR

X ALFASAFE

X ALFASAFE

16

20343

JERINGA
DESECHABLE 10
ML

X MEDISPO

17

20345

JERINGA
DESECHABLE 20
ML

X LIFE CARE

18

20348

JERINGA
DESECHABLE 50 ml

X LIFE CARE

19

20352

KIT DE
GASTROSTOMIA N
20

X BOSTON

20

20708

KIT PARA
LIGADURA DE
VARICES
ESOFAGICAS -
MULTIBANDA
DIAMETRO
EXTERIOR DEL
ENDOSCOPIO 80,6 -
9,2 mm

X BOSTON

X ALFASAFE

X ALFASAFE

X ALFASAFE
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21

21085

KIT SISTEMA DE
CPAP

MINIFLOW TALLA
XS-S-M

“FICHA
- TECNICA
“PRESENTEAD
“ANO
CORRESPOND
EALITEM
SOLICITADO

22

21070

MASCARA PARA
VENTILACION
MECANICA NO
INVASIVA

X MINERVA T NQ FICHA

X MIVERVA

23

21097

POLAINAS
DESECHABLES NO
ESTERIL EN TELA
SMS 35GR

NO FICHA . NOFICHA

X ALFASAFE

X
DISPROMED

24

20975

RECARGA PARA
GRAPADORA
LINEAL CORTANTE
AUTOAJUSTABLE
DE 55 mm

" NOFICHA

25

20329

RESERVORIO
VENOSO
SUBCUTANEO 8.5 F
AD

NOFICHA X B BRAUN

26

20181

SOLUCION
DESINFECTANTE
DE ALTO NIVEL A
BASE DE
ORTOFTALALDEHID
o

NO FICHA - NOFICHA

27

20605

TAPON PARA
CATETER
HEPARINIZADO

X LIFE CARE X ETERNA

X ALFASAFE




o 3.10.2 INFORME EVALUACION
ESE Hosptl nietaro FICHA TECNICA
OZ ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

CODIGO DEL ABS-FO-BS-
FORMATO

VERSION DEL

FORMATO: 01 FECHA ULTIMA ACTUALIZACION:

ELABOROQ VERIFICO APROBO

Coordinador Coordinador
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c6DIG PROPONENTES

cRupo1 | T DESCRIPCION CURURGICOS SURGICON PROH

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

BATA DESECHABLE
1 20064C| | MANGA LARGA EN

NOFICHA
TELA SMS 35GR e

CANULA DE
2 20101 | TRAQUEOTOMIA 3.5
S/BALON

CANULA DE
3 20103 | TRAQUEOTOMIA 5.0
C/BALON

CANULA DE
4 20104 | TRAQUEOTOMIA 6.0
C/BALON

CANULA DE
5 20105 | TRAQUEOTOMIA 6.5
C/BALON

CANULA DE
6 20107 | TRAQUEOTOMIA7.5
C/BALON

CANULA DE
7 20110 | TRAQUEOTOMIA 9.0
C/BALON

CATETER CENTRAL
1VIAS110

8 20119 X BBRAUN

CATETER CENTRAL

1 VIA S220 X BBRAUN

9 20120

CINTA PARA
INCONTINENCIA
10 20001 | URINARIA X DIPROMED
TRANSOBTURADOR
TOT

X
HERNIAMESH

CISTOFLO

11| 20190 | gepiaTRICO
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12

20260

EQUIPO NUTRICION
ENTERAL

13

20973

GASA ESTERIL
PAQUETE X 5

XOPTIMALQ |75

14

20293

GASA
HOSPITALARIA

XOPTIMALQ |

15

20333

INDICADOR
BIOLOGICO VAPOR

X TERRAGENE

16

20343

JERINGA
DESECHABLE 10 ML

- NOFICHA

17

20345

JERINGA
DESECHABLE 20 ML

18

20348

JERINGA
DESECHABLE 50 mi

19

20352

KIT DE
GASTROSTOMIAN
20

X COOK

X MEDISURG

20

20708

KIT PARA
LIGADURA DE
VARICES
ESOFAGICAS -
MULTIBANDA
DIAMETRO
EXTERIOR DEL
ENDOSCOPIO 80,6 -
9,2 mm

“NOFICHA

. 'NOFICHA

X

INDUSMEDIC |0

AL

1 NO FICHA

21

21085

KIT SISTEMA DE
CPAP

MINIFLOW TALLA
X8-§-M

NO FICHA

22

21070

MASCARA PARA
VENTILACION
MECANICA NO

INVASIVA

11
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FICHA TECNICA FORMATO
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23

21097

POLAINAS
DESECHABLES NO
ESTERIL EN TELA
SMS 35 GR

24

20975

RECARGA PARA
GRAPADORA
LINEAL CORTANTE
AUTOAJUSTABLE
DE 55 mm

25

20329

RESERVORIO
VENOSO
SUBCUTANEO 8.5 F
AD

26

20181

SOLUCION
DESINFECTANTE
DE ALTO NIVEL A
BASE DE
ORTOFTALALDEHID
o

27

20605

TAPON PARA
CATETER
HEPARINIZADO

X BBRAUN

X
NORPORT/NO
RFOLK

X ANIOS

X OPTIMALQ

NO FICHA

GRUPO 1

cdpiGo DESCRIPCION

PROPONENTES

BIQPLAST

LM INSTRUMENT

CUMPLE

20064ClI

BATA DESECHABLE MANGA
LARGA EN TELA SMS 35 GR

20101

CANULA DE TRAQUEOTOMIA
3.5 S/IBALON

20103

CANULA DE TRAQUEOTOMIA
5.0 C/BALON

CUMPLE

X TRACOE

TECNOLOGIAS MEDICAS

CUMPLE

12
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CANULA DE TRAQUEOTOMIA S

4 20104 60 C/BALON NO FICHA X TRACOE NOHCHA
CANULA DE TRAQUEOTOMIA

5 20105 65 C/BALON NO FICHA NO FICHA
CANULA DE TRAQUEOTOMIA .

6 20107 75 C/BALON NO FICHA NO FICHA
CANULA DE TRAQUEOTOMIA

7 20110 9.0 C/BALON NO FICHA X TRACOE NO FICHA

8 20119 ngETER CENTRAL 1 VIA NO FICHA NO FICHA

9 20120 CATETER CENTRAL 1 VIA NO FICHA N FHCHA
$220
CINTA PARA INCONTINENCIA

10 20001 URINARIA NO FICHA X BOSTON
TRANSOBTURADOR TOT

11 20190 CISTOFLO PEDIATRICO NO FICHA  NOFICHA

12 20260 ES&.J‘IE';?\PUTRICION NOFICHA NO FICHA

13 20973 GASA ESTERIL PAQUETE X 5 X VITALMED . ~ NOFICHA

14 20293 | GASA HOSPITALARIA NO FICHA . NOFicHA
INDICADOR BIOLOGICO

15 20333 VAPOR NO FICHA

16 290343 .’:AELRINGA DESECHABLE 10 NO FICHA

17 20345 .’:AELRINGA DESECHABLE 20 o i

18 20348 JERINGA DESECHABLE 50 ml NO FICHA

19 20352 KIT DE GASTROSTOMIA N 20 NO FICHA X BOSTON

13
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KIT PARA LIGADURA DE R
VARICES ESOFAGICAS -

20 20708 MULTIBANDA DIAMETRO NO FICHA X BOSTON
EXTERIOR DEL
ENDOSCOPIO 80,6 - 9,2 mm
KIT SISTEMA DE CPAP

21 21085 | \NIFLOW TALLAXS - S - M NO FICtiA
MASCARA PARA

22 21070 | VENTILACION MECANICA NO NO FICHA
INVASIVA
POLAINAS DESECHABLES

23 21097 | NOESTERIL EN TELA SMS NO FICHA
35GR
RECARGA PARA
GRAPADORA LINEAL .

24 20975 | CORTANTE AUTOAJUSTABLE NO FICKA
DE 55 mm
RESERVORIO VENOSO

25 20329 | SUBCUTANEO 8.5 F AD NO FICHA
SOLUCION DESINFECTANTE

26 20181 DE ALTO NIVEL A BASE DE NO FICHA
ORTOFTALALDEHIDO
TAPON PARA CATETER

27 20605 HEPARINIZADO X HARSORIA NO FICHA

CODIGO 20001 EVALUADO POR GINECOOBSTETRICIA

03 0CT. 2018

SUBGERENTE ,W

CARGO JEFE DE AREA \’. l/!l{@ﬂ%(\/ @JJJJJ//J> //WJ"

/

14



3.10.2 INFORME EVALUACION CODIGO DEL ABSFO-BS-
FICHATECNICA FORMATO
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
VERSION DEL ]
VERIFICO APROBO FORMATO: 01 FECHA ULTIMA ACTUALIZACION:
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Adquisicién Bienes y Servicios-JMC GABYS agina 1 de

PROCESO No: $518-314

INFORME EVALUACION TECNICA

OBJETO CONTRACTUAL

SUMINISTRO DISPOSITIVOS MEDICOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO - GRUPO 2 NEURO -

EVALUACION

Teniendo en cuenta el cronograma del proceso de la referencia se procede a evaluar las propuestas recepcionadas oportunamente.

GRUPO 2

coDIG

DESCRIPCION

PROPONENTES

MEDICLINICOS

- LAB GOTHAPLAST

. - ZIBQIECT

TECNOMEDICA

NO CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

20861

ESPONJA ESTERIL
DE GELATINA
PORCINA
ABSORBIBLE DE 7
X5X1cm

X JHONSON

NO FICHA

NO FICHA

- NO CUMPLE -

NO FICHA

20600

HEMOSTATICO DE
CELULOSA
OXIDADA
REGENERADA
ABSORBIBLE
PRESENTACION
FIBRILAR O CAPAS
DE 2,5 X5 cms

XJHONSON

NO FICHA

NOFICHA ~

NO FICHA

20599

HEMOSTATICO DE
CELULOSA
OXIDADA
REGENERADA
ABSORBIBLE
PRESENTACION
FIBRILAR O CAPAS
DE 5 X 10 cms

X JHONSON

NO FICHA

. “NOFICHA

“NO FICHA

| NOCUMPLE

NOFICHA

NO FICHA




3.10.2 INFORME EVALUACION
FICHA TECNICA
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

CODIGO DEL ABS-FO-BS-
FORMATO

VERSION DEL

VERIFICO APROBO FORMATO: 01

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION:

Coordinador Coordinador

Adquisicion Bienes y Servicios-JMC GABYS Gerencia Pagina2de

IMPLANTE DE
4 20326 DURAMADRE X CODMAN

NOFICHA NOFICHA NOFICHA -

CODIG PROPONENTES

GRUPO 2 DESCRIPCION
o 8 BRAUN JHONSON MEDTRONIC UCHIPHARMA ANDES

cumpte | NOcumpe | cumpLe CUMPLE | NGCUMPLE | cCumPLE | NOCUMPE | cumpe | NocumPpLE

ESPONJA ESTERIL
DE GELATINA S
1 20861 | PORCINA  NOFICHA
ABSORBIBLE DE 7 Lo

X5X1cm

HEMOSTATICO DE
CELULOSA
OXIDADA
REGENERADA
ABSORBIBLE
PRESENTACION
FIBRILAR O CAPAS
DE25X5cms

X BAXTER

HEMOSTATICO DE
CELULOSA
OXIDADA
REGENERADA
ABSORBIBLE
PRESENTACION
FIBRILAR O CAPAS
DE S X 10cms

3 20599 X BAXTER

IMPLANTE DE

4 20326 | b ;RAMADRE




3.10.2 INFORME EVALUACION CODIGO DEL ABS-FOBS-
FICHA TECNICA FORMATO
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VERSION DEL !
VERIFICO APROBO FORMATO: 01 FECHA ULTIMA ACTUALIZACION:
Coordinador Coordinador . -
Adquisicion Bienes y Servicios-JMC GABYS Gerendia Pagina 3 de 5
NOS
PROPONENTES
coDIG
GRUPO 2 DESCRIPCION
o STRAPHARMA DISPROFARM ALFA TRADING INTRAMEDICA ARPA MEDICAL
CUMPLE | NOCUMPLE | CUMPLE | NOCUMPLE | CUMPLE | NOCUMPLE | CUMPLE | NOCUMPLE | CUMPLE | NOCUMPLE
ESPONJA ESTERIL . S ’
DE GELATINA ns:;{:: e ¥ ; .
1 20861 | PORCINA TRABAJO D | X'HONSON NO FICHA NO FICHA NO FICHA
ABSORBIBLE DE 7 CAMPO s
X5X1cm s
HEMOSTATICO DE ¥
CELULOSA X REPORTE DE
OXIDADA NO
REGENERADA CONFORMIDA SR ; g
2 20600 ABSORBIBLE b PoR NO FICHA NOFICHA | NO FICHA
PRESENTACION NEUROCIRUGH :
FIBRILAR O CAPAS A
DE 2,5 X 5 cms
HEMOSTATICO DE
CELULOSA X REPORTE DE
OXIDADA NO | ,
REGENERADA CONFORMIDA : X ) L
3 20599 ABSORBIBLE D POR NOFICHA NO FICHA NOFICHA NO FICHA
PRESENTACION NEUROCIRUGI
FIBRILAR O CAPAS A
DE 5 X 10 cms
IMPLANTE DE L R , :
4 20326 | HURAMADRE NO FICHA Noﬁem\ | NO n’cm;’
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3.10.2 INFORME EVALUACION
FICHA TECNICA
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

CODIGO DEL
FORMATO

ABS-FO-BS-

ELABORO

VERIFICO

APROBO

FORMATO: 01

VERSION DEL

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION:

Coordinador
Adquisicion Bienes y Servicios-JMC

Coordinador
GABYS

Gerencia

Pagina 4 de 5

cODIG
GRUPO 2

DESCRIPCION

PROPONENTES

QUIRURGICOS

SURGICON

PROH

TECNOSTENT

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1 20861

ESPONJA ESTERIL
DE GELATINA
PORCINA
ABSORBIBLE DE 7
X5X1cm

CUMPLE

CUMPLE

2 20600

HEMOSTATICO DE
CELULOSA
OXIDADA
REGENERADA
ABSORBIBLE
PRESENTACION
FIBRILAR O CAPAS
DE 25 X5cms

3 20599

HEMOSTATICO DE
CELULOSA
OXIDADA
REGENERADA
ABSORBIBLE
PRESENTACION
FIBRILAR O CAPAS
DE 5 X 10 cms

4 20326

IMPLANTE DE
DURAMADRE

GRUPO 2

c6DIGO

DESCRIPCION

PROPONENTES

CUMPLE

LM INSTRUMENT

1 20861

cm

ESPONJA ESTERIL DE
GELATINA PORCINA
ABSORBIBLE DE7 X5X1

CUMPLE

TECNOLOGIAS MEDICAS
CUMPLE




>

3.10.2 INFORME EVALUACION CODIGO DEL ABSFOBS.
FICHA TECNICA o DE
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
VERIFICO APROBO VERSION DEL FECHA ULTIMA ACTUALIZACION:
FORMATO: 01 :
Coordinador Coordinador . -
Adquisicién Bienes y Servicios-JMC GABYS Gerencia Pégina 5 de 5
HEMOSTATICO DE
CELULOSA OXIDADA !
2 20600 | REGENERADA ABSORBIBLE | noFKHA
PRESENTACION FIBRILAR O
CAPAS DE 2,5 X 5¢cms o
HEMOSTATICO DE
CELULOSA OXIDADA |
3 20599 | REGENERADA ABSORBIBLE  NOFiCHA
PRESENTACION FIBRILAR O i
CAPAS DE 5 X 10 cms
4 20326 | IMPLANTE DE DURAMADRE

NOTA; REVISION REALIZADA EN CONJUNTO CON NEUROCIRUJANO

03 0CT. 2018

M(gpffjv Gﬁlfﬂﬂb //'2,44)\

SUBGERW CARGO JEFE DE A




— 3.10.2 INFORME EVALUACION CODIGO DEL ABSFOBS.
g FICHA TECNICA FORMATO
MO MEOZ ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
VERSION DEL .
ELABORO VERIFICO APROBO FORMATO: 01 FECHA ULTIMA ACTUALIZACION:
Coordinador Coordinador , -
Adquisicion Bienes y Servicios-JMC GABYS Gerencia Pagina 1 de 11

INFORME EVALUACION TECNICA
PROCESO No: S$S18-314

OBJETO CONTRACTUAL
SUMINISTRO DISPOSITIVOS MEDICOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO - GRUPO 3 SUTURAS -
EVALUACION
Teniendo en cuenta el cronograma del proceso de la referencia se procede a evaluar las propuestas recepcionadas oportunamente.
CODIG PROPONENTES
GRUPO3 DESCRIPCION
(0] HOSPICLINIC MEDICLINICOS LAB GOTHAPLAST ZIBOJECY
CUMPLE ND CUMPLE | NO - CUMPLE CUMPLE

POLIGLACTINA 910
1 AGUJA REDONDA

1 20888 | 1/2 CIRCULO 35- NOF
38mm HEBRA DE
90cms O MAS
POLIGLACTINA 910
2/0 AGUJA
REDONDA 1/2 e

2 | 20889 | CiRCULO 25-27mm MO nOHEH
HEBRA DE 70cms O =
MAS
POLIGLACTINA 5/0
S$14 DOBLE AGUJA .

3 | 20686 |14 DE CIRCULO 8 e
mm




3.10.2 INFORME EVALUACION

ESE fost et FICHA TECNICA o e ABS-FO-BS-
MEUZ ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
ELABORO VERIFICO APROBO }’g';,s"g;‘o. o1 DEL FECHA ULTIMA ACTUALIZACION:
Coordinador Coordinador . ..
Adquisicion Bienes y Servicios-JMC GABYS Gerencia Pagina 2 de 11

20899

POLIPROPILENO
MONOFILAMENTO
5/0 AGUJA
REVERSO
CORTANTE 3/8
CIRCULO 19mm
HEBRA 45cms O
MAS

20527

SEDA NEGRA
TENZADA 0 AGUJA
REDONDA 1/2
CIRCULO 35-38 mm
HEBRA 75cms O
MAS

. NOFICHA

20531

SEDA NEGRA
TENZADA 2/0
AGUJA REDONDA
1/2 CIRCULO 35-38
mm HEBRA 75cms O
MAS

20170

CATGUT CROMADO
0 AGUJA REDONDA
1/2 CIRCULO DE
35-38 mm HEBRA 90
cms O MAS

X ETHICON

20172

CATGUT CROMADO
2/0 AGUJA
REDONDA 1/2
CIRCULO DE 35-38
mm HEBRA 90 cms
O MAS

X ETHICON

20476

POLIDIOXANONA
6/0 DOBLE AGUJA
REDONDA 3/8
CIRCULO 13mm
HEBRA 75cms O
MAS




3.10.2 INFORME EVALUACION CODIGO DEL ABSFOBS.
FICHA TECNICA ORWAYS
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
VERSION DEL ,
VERIFICO APROBO Fo 0 01 FECHA ULTIMA ACTUALIZACION:
Coordinador Coordinador . .
Adquisicién Bienes y Servicios-JMC GABYS Gerencia Pagina 3 de 11

10

20475

POLIDIOXANONA
MONOFILAMENTO
VIOLETA 3/0 AGUJA
REDONDA 1/2
CIRCULO 25-27 MM
- HEBRA DE 70 cms
O MAS

NOFICHA

NO FICHA . :

11

20474

POLIDIOXANONA
MONOFILAMENTO
VIOLETA 4/0 DOBLE
AGUJA RED 1/2
CIRC 26 MM - 70 CM

12

20680

POLIGLACTINA 910
0 AGUJA REDONDA
1/2 CIRCULO 35-
38mm HEBRA DE
90cms O MAS

NOFICHA

NO FICHA

NO FICHA

GRUPO 3

coéoiG

DESCRIPCION

PROPONENTES

B BRAUN ‘ ’__J

JHONSON

MEDTRONIC

UCHIPHARMA

ANDES

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMI

CUMPLE

NO CUMPIE

CUMPLE

NOCUMPLE"'

20888

POLIGLACTINA 910
1 AGUJA REDONDA
1/2 CIRCULO 35-
38mm HEBRA DE
90cms O MAS

X ETHICON

X MEDTRONIC

NOFICHA . -

NOFICHA

20889

POLIGLACTINA 910
2/0 AGUJA
REDONDA 1/2
CIRCULO 25-27mm
HEBRA DE 70cms O
MAS

X ETHICON

X MEDTRONIC




3.10.2 INFORME EVALUACION
FICHA TECNICA
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

CODIGO DEL
FORMATO

ABS-FO-BS-

VERIFICO

APROBO

VERSION
FORMATO: 01

DEL

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION:

Coordinador
Adquisicion Bienes y Servicios-JMC

Coordinador
GABYS

Gerencia

Pagina 4 de 11

3 20686

POLIGLACTINA 5/0
S14 DOBLE AGUJA
1/4 DE CIRCULO 8
mm

3 NOF . ’

X ETHICON

NO 5 AGUIA
s

4 20899

POLIPROPILENO
MONOFILAMENTO
5/0 AGUJA
REVERSO
CORTANTE 3/8
CIRCULO 19mm
HEBRA 45¢cms O
MAS

X ETHICON

XMEDTRONIC | -+

5 20527

SEDA NEGRA
TENZADA 0 AGUJA
REDONDA 1/2
CIRCULO 35-38 mm
HEBRA 75cms O
MAS

X ETHICON

X MEDTRONIC

6 20531

SEDA NEGRA
TENZADA 2/0
AGUJA REDONDA
1/2 CIRCULO 35-38
mm HEBRA 75cms O
MAS

X ETHICON

‘NOFICHA

7 20170

CATGUT CROMADO
0 AGUJA REDONDA
1/2 CIRCULO DE
35-38 mm HEBRA 90
cms O MAS

X ETHICON

1

X MEDTRONIC

8 20172

CATGUT CROMADO
2/0 AGUJA
REDONDA 1/2
CIRCULO DE 35-38
mm HEBRA 90 cms
O MAS

X ETHICON

X MEDTRONIC

9 20476

POLIDIOXANONA
6/0 DOBLE AGUJA
REDONDA 3/8
CIRCULO 13mm
HEBRA 75¢cms O

X ETHICON

1 X MEDTRONIC




3.10.2 INFORME EVALUACION CODIGO DEL ABS.FOBS.
FICHA TECNICA e
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
VERSION DEL .
VERIFICO APROBO FoRAN: 01 FECHA ULTIMA ACTUALIZACION:
Coordinador Coordinador . .
Adquisicién Bienes y Servicios-JMC GABYS Gerencia Pagina 5 de 11

MAS

POLIDIOXANONA
MONOFILAMENTO
VIOLETA 3/0 AGUJA . S

10 20475 | REDONDA 1/2 NOFICHA. | XETHICON [/ .. | XMEDTRONIC o NOFICHA NOFICHA *
CIRCULO 25-27 MM B o B

- HEBRA DE 70 cms

OMAS Nae |
POLIDIOXANONA L R
MONOFILAMENTO
11 | 20474 |VIOLETA 4/0 DOBLE

AGUJARED 1/2
CIRC 26 MM - 70 CM

X ETHICON g i X MEDTRONIC Y NO FICHA. . NO FICHA

POLIGLACTINA 910
0 AGUJA REDONDA
12 20680 | 1/2 CIRCULO 35-
38mm HEBRA DE
90cms O MAS

X ETHICON X MEDTRONIC

PROPONENTES
copIG .

GRUPO 3 DESCRIPCION
(6] STRAPHARMA DISPROFARM ALFA TRADING INTRAMEDICA ARPA MEDICAL

NO CUMP

cumpLe CUMPLE CUMPLE | NOCUMPLE | cUMPLE | NOCUMPLE | CUMPLE | NOCUMPLE -

POLIGLACTINA 810
1 AGUJA REDONDA
1 20888 | 1/2 CIRCULO 35- XTAGUM
38mm HEBRA DE
90cms O MAS

XFCV NOFICHA - | X DEMETECH

POLIGLACTINA 910
2/0 AGUJA
REDONDA 1/2

2 20889 | CIRCULO 25-27mm | XTAGUM
HEBRA DE 70cms O

MAS

XFCV XDEMETECH %




ESE Hosgll e

ME(Z

3.10.2 INFORME EVALUACION
FICHATECNICA
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

CODIGO DEL
FORMATO

ABS-FO-BS-

ELABORO

VERIFICO APROBO

VERSION
FORMATO: 01

DEL

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION:

Coordinador
Adquisicion Bienes y Servicios-JMC

Coordinador

GABYS Gerencia

Pagina 6 de 11

POLIGLACTINA 5/0
S14 DOBLE AGUJA
1/4 DE CIRCULO 8
mm

20686

'NO €5 AGUIA

o1 NOFICHA

NOFICHA

NOFICHA

POLIPROPILENO
MONOFILAMENTO
510 AGUJA
REVERSO
CORTANTE 3/8
CIRCULO 19mm
HEBRA 45cms O
MAS

20899

XTAGUM

NO FICHA

NO FCHA

NOFICHA | XDEMETECH |

SEDA NEGRA
TENZADA 0 AGUJA
REDONDA 1/2
CIRCULO 35-38 mm
HEBRA 75cms O
MAS

20527

XTAGUM

X FCV

~NoficHA | x pEMETECH

SEDA NEGRA
TENZADA 2/0
AGUJA REDONDA
1/2 CIRCULO 35-38
mm HEBRA 75cms 0
MAS

20531

XTAGUM

XFCV

. NOFICHA

- NOFICHA X DEMETECH

CATGUT CROMADO
0 AGUJA REDONDA
1/2 CIRCULO DE
35-38 mm HEBRA 90
cms O MAS

20170

XTAGUM

X BBRAUN

 NoFicHA

. NOFICHA | X DEMETECH

CATGUT CROMADO
2/0 AGUJA
REDONDA 1/2
CIRCULO DE 35-38
mm HEBRA 90 cms
0O MAS

20172

XTAGUM

X BBRAUN

X DEMETECH




3.10.2 INFORME EVALUACION CODIGO DEL ABS-FO8S-
FICHA TECNICA FORMATO
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
VERSION DEL )
VERIFICO APROBO FORMATO: 01 FECHA ULTIMA ACTUALIZACION:
Coordinador Coordinador . "
Adquisicion Bienes y Servicios-JMC GABYS Gerendia Pagina 7 de 11

POLIDIOXANONA
6/0 DOBLE AGUJA
REDONDA 3/8
CIRCULO 13mm
HEBRA 75cms O
MAS

9 20476 NOFICHA | XDEMETECH |

NOFICHA'

POLIDIOXANONA
MONOFILAMENTO
VIOLETA 3/0 AGUJA
10 20475 | REDONDA 1/2
CIRCULO 25-27 MM
- HEBRA DE 70 cms
O MAS

NOFICHA - NOFICHA | X DEMETECH

POLIDIOXANONA
MONOFILAMENTO
1 20474 | VIOLETA 4/0 DOBLE
AGUJA RED 172
CIRC 26 MM - 70 CM

NO FICHA" | X DEMETECH

POLIGLACTINA 910
0 AGUJA REDONDA
12 20680 | 1/2 CIRCULO 35-
38mm HEBRA DE

X DEMETECH

90cms O MAS
CODIG PROPONENTES
GRUPO3 DESCRIPCION
o QUIRURGICOS SURGICON PROH TECNOSTENT
CUMPLE | Nocu CUMPLE NOCUN CUMPLE ‘

CuMPLE | Nocu

POLIGLACTINA 910
1 AGUJA
REDONDA 1/2
CIRCULO 35-38mm
HEBRA DE 90cms O
MAS

X ASSUT
SUTURE

1 20888 XFCV
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3.10.2 INFORME EVALUACION

FICHATECNICA
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

CODIGO DEL
FORMATO

ABS-FO-BS-

ELABORO

VERIFICO

APROBO

VERSION
FORMATO: 01

DEL

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION:

Coordinador
Adquisicion Bienes y Servicios-JMC

Coordinador
GABYS

Gerencia

Pagina 8 de 11

20889

POLIGLACTINA 910
2/0 AGUJA
REDONDA 1/2
CIRCULOQO 25-27mm
HEBRA DE 70cms O
MAS

NO FICHA

NO FICHA

XFCV

20686

POLIGLACTINA 5/0
S$14 DOBLE AGUJA
1/4 DE CIRCULO 8
mm

. NOFICHA

NO FICHA

- NOFICHA

20899

POLIPROPILENO
MONOFILAMENTO
5/0 AGUJA
REVERSO
CORTANTE 3/8
CIRCULO 19mm
HEBRA 45cms O
MAS

NO FICHA

" NOFICHA

X BBRAUN

20527

SEDA NEGRA
TENZADA 0 AGUJA
REDONDA 1/2
CIRCULO 35-38 mm
HEBRA 75¢cms O
MAS

NO FiICHA

“NO FICHA

X BBRAUN

20531

SEDA NEGRA
TENZADA 2/0
AGUJA REDONDA
1/2 CIRCULO 35-38
mm HEBRA 75cms 0
MAS

NO FICHA

foa
X ASSUT i
SUTURE S|
GARANTIA EL
DESPACHO DE |
LAS
CANTIDADES
REQUERIDAS
EN EL
ANUNCIO

X BBRAUN

20170

CATGUT CROMADO
0 AGUJA
REDONDA 112
CIRCULO DE 35-38
mm HEBRA 90 cms
O MAS

. NOFICHA

X BBRAUN




3.10.2 INFORME EVALUACION
FICHATECNICA
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

CODIGO DEL ABS-FO-BS-
FORMATO

VERSION DEL

FORMATO: 01 FECHA ULTIMA ACTUALIZACION:

ELABORO VERIFICO APROBO

Coordinador Coordinador
Adquisicion Bienes y Servicios-JMC GABYS

Gerencia Pagina 9 de 11

CATGUT CROMADO
2/0 AGUJA i P
REDONDA 1/2

CIRCULO DE 35-38 HO P NOFICHA | XBERAUN 1
mm HEBRA 90 cms A
mm HE : o

8 20172

POLIDIOXANONA
6/0 DOBLE AGUJA
REDONDA 3/8
CIRCULO 13mm
HEBRA 75cms O
MAS

9 20476

NO FICHA NOFICHA

POLIDIOXANONA
MONOFILAMENTO
VIOLETA 3/0 AGUJA
10 20475 | REDONDA 1/2
CIRCULO 25-27 MM
- HEBRA DE 70 cms
O MAS

POLIDIOXANONA
MONOFILAMENTO
11 20474 | VIOLETA 4/0 DOBLE
AGUJA RED 1/2
CIRC 26 MM - 70 CM

POLIGLACTINA 910

0 AGUJA
REDONDA 1/2 X ASSUT
12 20680 CIRCULO 35-38mm SUTURE XFov
HEBRA DE 90cms O
MAS
PROPONENTES
GRUPO3 €oDIGO DESCRIPCION BIOPLAST LM INSTRUMENT TECNOLOGIAS MEDICAS
CUMPLE CUMPLE : cumpie | o




3.10.2 INFORME EVALUACION

FICHA TECNICA i ABS-FO-BS-
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
VERSION DEL .
VERIFICO APROBO FORMATO: 01 FECHA ULTIMA ACTUALIZACION:
Coordinador Coordinador . -
Adquisicion Bienes y _Servicios-JMC GABYS Gerencia Pagina 10 de 11

1 20888

POLIGLACTINA 9101 AGUJA
REDONDA 1/2 CIRCULO 35-
38mm HEBRA DE 90cms O
MAS

2 20889

POLIGLACTINA 910 2/0
AGUJA REDONDA 1/2
CIRCULO 25-27mm HEBRA
DE 70cms O MAS

3 20686

POLIGLACTINA 5/0 S14
DOBLE AGUJA 1/4 DE
CIRCULO 8 mm

4 20899

POLIPROPILENO
MONOFILAMENTO 5/0
AGUJA REVERSO CORTANTE
3/8 CIRCULO 19mm HEBRA
45cms O MAS

5 20527

SEDA NEGRA TENZADA 0
AGUJA REDONDA 1/2
CIRCULO 35-38 mm HEBRA
75cms O MAS

6 20531

SEDA NEGRA TENZADA 2/0
AGUJA REDONDA 1/2
CIRCULO 35-38 mm HEBRA
75cms O MAS

- NOFICHA

7 20170

CATGUT CROMADO 0
AGUJA REDONDA 1/2
CIRCULO DE 35-38 mm
HEBRA 90 cms O MAS

8 20172

CATGUT CROMADO 2/0
AGUJA REDONDA 1/2
CIRCULO DE 35-38 mm
HEBRA 90 cms O MAS

9 20476

POLIDIOXANONA 6/0 DOBLE
AGUJA REDONDA 3/8
CIRCULO 13mm HEBRA
75cms O MAS

10



3.10.2 INFORME EVALUACION

FICHA TECNICA CODIGO DEL ABSFOBS-
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
VERSION DEL _
VERIFICO APROBO FORMATO: 01 FECHA ULTIMA ACTUALIZACION:
Coordinador Coordinador . }
Adquisicion Bienes y Servicios-JMC GABYS Gerencia Pégina 11 de 11
POLIDIOXANONA
MONOFILAMENTO VIOLETA
10 20475 | 3/0 AGUJA REDONDA 1/2 NO FICHA
CIRCULO 25-27 MM - HEBRA
DE 70 cms O MAS
POLIDIOXANONA
MONOFILAMENTO VIOLETA
i 20474 | 410 DOBLE AGUJA RED 1/2 NO FICHA
CIRC 26 MM - 70 CM
POLIGLACTINA 9100 AGUJA
REDONDA 1/2 CIRCULO 35-
12 20680 | 38mm HEBRA DE 90cms O NO FicHA
MAS
g # )
- 4H ¥.. ~ /
SUBGERENTE m CARGO JEFE DE AREA M/é@ﬁ%/ (JJIJ’&U.Q(/(/ Cuga

/

11



3.0.2 INFORME EVALUACION .
ESE s b FICHA TECNICA O aare: ABS-FOBS
MO MECT ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
ELABORO VERIFICO APROBO :g:f"f;‘o. o F FECHA ULTIMA ACTUALIZACION:
Coordinador Coordinador . -
Adquisicion Bienes y Servicios-IMC GABYS Gerencia Pagina 1 de 2

PROCESO No: S518-314

INFORME EVALUACION TECNICA

OBJETO CONTRACTUAL
SUMINISTRO DISPOSITIVOS MEDICOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO - GRUPO 4 BOMBAS -
EVALUACION
Teniendo en cuenta el cronograma del proceso de la referencia se procede a evaluar las propuestas recepcionadas oportunamente.
PROPONENTES
coniG
GRuPO4 0 DESCR’PClON HOSPICLINIC MEDICLINICOS I ZIBOJECY TECNOMEDICA
CUMPLE CUMPLE otimpe A CUMPLE 0 CUMPLE

EQUIPO PARA

1 20259 | BOMBA DE X B BRAUN
INFUSION
EQUIPO PARA
BOMBA DE

2 | 20876 | \\FUSIONOPACO | XBERAUN
FOTOSENSIBLE

PROPONENTES
coDIG
GRuPO4 (o] DESCRIPCION 8 BRAUN JHONSON MEDTRON| UCHIPHARMA
CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE 10 CUMPLE

EQUIPO PARA R

1 20259 | BOMBA DE
INFUSION
EQUIPO PARA
BOMBA DE

2 | 20878 | \\FUSION OPACO
FOTOSENSIBLE




3.10.2 INFORME EVALUACION CODIGO DEL ABS-FOBS-
FICHA TECNICA FORMATO
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
: VERSION DEL .
VERIFICO APROBO FORMATO: 01 FECHA ULTIMA ACTUALIZACION:
Coordinador Coordinador . -
Adquisicion Bienes y_Servicios-JMC GABYS Gerencia Pégina 2 de 2
GRuPO4 o DESCRIPCION STRAPHARMA DISPROFARM ] ALFA TRADING INTRAMEDICA ARPA MEDICAL
CUMPLE NOCUMPLE | cumpLe NOCL | cumete NOCUMPLE | CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE -
EQUIPO PARA : e o N
1 20259 | BOMBADE NO FICHA NOFICHA NOFICHA - NOFICHA
INFUSION - )
EQUIPO PARA , ,
BOMBA DE " e o ,
2 20876 INFUSION OPACO NO FICHA & NO FICHA NOFICHA .| NO FICHA
FOTOSENSIBLE
PROPONENTE
GRUPO 4 coniG DESCRIPCION ® >
o . QUIRURGICOS SURGICON ] PROH | MEM TECNOSTENT
CUMPLE | NOCUMPLE | CUMPLE CUMPLE | Nocumpte | cumpie | Nocumme | cumpLe - NO CUMPLE
EQUIPO PARA . ¥y e :
1 20259 | BOMBADE NOFICHA - NO FICHA NOFICHA NOFICHA =
INFUSION i : o
EQUIPO PARA :
BOMBA DE . , L A
2 20876 | \FUSION OPACO NO FICHA - 4 NO FICHA : NO FICHA NO FICHA NO FICHA
FOTOSENSIBLE
PROPONENTES
GRUPO 4 coDIGO DESCRIPCION BIOPLAST LM INSTRUMENT TECNOLOGIAS MEDICAS
CUMPLE CUMPLE o CUMPLE NOCU
EQUIPO PARA BOMBA DE
1 20259 | \NFUSION
£QUIPO PARA BOMBA DE
2 20876 INFUSION OPACO
FOTOSENSIBLE ~ L
Y
03 0CT. 2018
el (4 Ve
- Yol "y 3
SUBGERENTE ~ CARGO JEFE DE AREA" [k CLO) Vet

~




3.10.2 INFORME EVALUACION
ESE sl e FICHA TECNICA a0 DEL ABSFOBS-
MECT ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
ELABORO VERIFICO APROBO ‘F’gzﬂ%"o: o O FECHA ULTIMA ACTUALIZACION:
Coordinador Coordinador : o
Adquisicion Bienes y ServiciosJMC GABYS Gerencia Pagina 1 de7
INFORME EVALUACION TECNICA
PROCESO No: $S18-314
OBJETO CONTRACTUAL
SUMINISTRO DISPOSITIVOS MEDICOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO - GRUPO 5 LAPAROSCOPIA -
EVALUACION

Teniendo en cuenta el cronograma del proceso de la referencia se procede a evaluar las propuestas recepcionadas oportunamente.

CODIG PROPONENTES
GRUPO S o DESCRIPCION . HOSPICLINIC MEDICLINICOS LAB GOTHAPLAST ZIBOJECT TECNOMEDICA
CUMPLE | NOCUMPLE |  cumpLe UNOCUMPLE | CUMPLE | NOCUMPLE | CUMPLE | NOCUMPLE | CUMPLE | NOCUMPLE
DISECTOR CURVO ~ L . T
DESECHABLE 5MM , - , o -
1 20985 |\ 5 MM CAUTERIO | XETHICON |- NO FICHA - NOFICHA NO FICHA NO FiCHA
MONOPOLAR -
- X ETHICON
.- REQUIERE
"~ OTRO
MANGO TIPO | DISPOSITIVO L P
2 20992 | PISTOLA LAPIZ - PARA SU NO FICHA -+’ NO FICHA NO FICHA NOFICHA -
TIPO TROMPETA FUNCIONAMI E
- _ENTO
- (CANULA DE
. SUCCION)
PINZA '
DESECHABLE &
3 20747 GRASPER 5 X 35 X ETHICON ;{m FICHA
MM




3.10.2 INFORME EVALUACION CODIGODEL ABS.FOBS-
FICHA TECNICA A
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
VERSION DEL _
VERIFICO APROBO T 01 FECHA ULTIMA ACTUALIZACION:
Coordinador Coordinador . .
Adaquisicion Bienes y_Servicios~JMC GABYS Gerencia Pagina2de7

RECARGA PARA
ENDOCORTADORA
45 TEJDO
GRUESO-
INTERMERDIO -
REGULAR Y
VASCULAR Y
DELGADO

4 20945 X ETHICON

RECARGA PARA
ENDOCORTADORA
60 TEJIDO
GRUESO-

5 20116 EXTRAGRUESO - X ETHICON
INTERMERDIO -
REGULAR Y
VASCULAR

TIJERA
DESECHABLE DE
5mmX35mm REF:
CB030

6 20611 X ETHICON

TROCAR ROSCADO
5 X 35mm

7 20733 | DESECHABLE
CORTO
PEDIATRICO

TROCAR ROSCADO

8 20617 | pE 11 X 100mm

X ETHICON

TROCAR ROSCADO
9 20616 | e 5%100 mm X ETHICON

CODIG PROPONENTES
GRUPO S DESCRI PCION 8 BRAUN JHONSON MEDTRONIC UCHIPHARMA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

DISECTOR CURVO
DESECHABLE 5MM
X 35 MM CAUTERIO
MONOPOLAR

1 20985 X APPLIED




3.10.2 INFORME EVALUACION
FICHATECNICA
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

CODIGO DEL ABS-FO-BS-
FORMATO

VERSION DEL
FORMATO: 01

VERIFICO APROBO FECHA ULTIMA ACTUALIZACION:

Coordinador Coordinador
Adquisicion Bienes y Servicios-JMC GABYS

Gerencia Pagina 3de 7

MANGO TIPO
20992 | PISTOLA LAPIZ

NOFICHA .|  xAPPLIED cL NO FICHA
TIPO TROMPETA :

PINZA
DESECHABLE
GRASPER 5 X 35
MM

20747 NOFICHA | X APPLIED : NO FICHA

RECARGA PARA
ENDOCORTADORA
45 TEJIDO
GRUESO-
INTERMERDIO -
REGULAR Y
VASCULAR Y
DELGADO

20945 NO FICHA - NOFICHA - NO FICHA

RECARGA PARA
ENDOCORTADORA
60 TEJIDO
GRUESO-
EXTRAGRUESO -
INTERMERDIO -
REGULAR Y
VASCULAR

20116 NOFICHA ©* NOFICHA. NO FICHA

TIJERA
DESECHABLE DE
5mmX35mm REF:
CB030

20611 NO FICHA NO FICHA " NOFICHA | X APPLIED NO FICHA NO FICHA

TROCAR ROSCADO
5 X 35mm i
20733 | DESECHABLE NOFICHA |

CORTO :
PEDIATRICO

NO FICHA . : X APPLIED NO FiCHA NO FICHA

TROCAR ROSCADO

20817 1 bE 11 X 100mm

X APPLIED NOFICHA - NOFICHA ..

TROCAR ROSCADO

20616 | bE 5X100 mm

X APPLIED NOFICHA - - NOFICHA .




3.10.2 INFORME EVALUACION
FICHA TECNICA
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

CODIGO DEL -
FORMATO

ABS-FO-BS-

VERIFICO

APROBO

VERSION
FORMATO: 01

DEL

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION:

Coordinador
Adquisicion Bienes y_Servicios-JMC

Coordinador
GABYS

Gerencia

Paginadde7

GRUPO S

cODIG
o

DESCRIPCION

PROPONENTES

ALFA TRADING

CUMPLE

CUMPLE

DISPROFARM

CUMPLE

CUMPLE

ARPA MEDICAL

CUMPLE

20985

DISECTOR CURVO
DESECHABLE 5MM
X 35 MM CAUTERIO
MONOPOLAR

20992

MANGO TIPO
PISTOLA ILAPIZ
TIPO TROMPETA

20747

PINZA
DESECHABLE
GRASPER 5 X 35
MM

20945

RECARGA PARA
ENDOCORTADORA
45 TEJIDO
GRUESO-
INTERMERDIO -
REGULAR Y
VASCULAR Y
DELGADO

20116

RECARGA PARA
ENDOCORTADORA
60 TEJIDO
GRUESO-
EXTRAGRUESO -
INTERMERDIO -
REGULAR Y
VASCULAR

20611

TIWERA
DESECHABLE DE
smmX35mm REF:
CB030




3.10.2 INFORME EVALUACION

FICHATECNICA

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

CODIGO DEL
FORMATO

ABS-FO-BS-

VERIFICO

APROBO

VERSION
FORMATO: 01

DEL

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION:

Coordinador
Adquisicion Bienes y Servicios-JMC

Coordinador
GABYS

Gerencia

Pagina 5 de 7

20733

TROCAR ROSCADO
5 X 35mm
DESECHABLE
CORTO
PEDIATRICO

NOFICHA"

NO FICHA

NO FiCHA

“NOFICHA

| NOFICHA

20617

TROCAR ROSCADO
DE 11 X 100mm

NO FICHA

NO FICHA

NO FiCHA

- NOFICHA

- NOFICHA

20616

TROCAR ROSCADO
DE 5X100 mm

NO FICHA

NO FiICHA

NO FICHA

NOFICHA

NO FICHA

GRUPO 5

DESCRIPCION

PROPONENTES

QUIRURGICOS

SURGICON

PROH

ME&M

TECNOSTENT

CUMPLE

CUMPLE | NOCUMPLE -

CUMPLE NO CUMPLE

CUMPLE

cumPLE | NOcumPLE

20985

DISECTOR CURVO
DESECHABLE 5MM
X35 MM CAUTERIO
MONOPOLAR

- NO FICHA

NO FICHA

" NOFICHA

20992

MANGO TIPO
PISTOLA /LAPIZ
TIPO TROMPETA

NOFICHA

NO FICHA

NO FICHA

NO FICHA

20747

PINZA
DESECHABLE
GRASPER 5 X 35
MM

NOFICHA

‘NO FICHA

NO FICHA

FICHA

| NOFicHA

20945

RECARGA PARA
ENDOCORTADORA
45 TEJIDO
GRUESO-
INTERMERDIO -
REGULAR Y
VASCULAR Y
DELGADO

NOFICHA

.. NOFICHA

- NOFICHA




ESE Hosptal Lonersro

ME(L

FICHATECNICA

3.10.2 INFORME EVALUACION

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

CODIGO DEL
FORMATO

ABS-FO-BS-

ELABORO

VERIFICO

APROBO

VERSION DEL
FORMATO: 01

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION:

Coordinador

Adquisicion Bienes y Servicios-JMC

Coordinador
GABYS

Gerencia

Pagina 6 de 7

5 20116

RECARGA PARA
ENDOCORTADORA
60 TEJIDO
GRUESO-
EXTRAGRUESO -
INTERMERDIO -
REGULAR Y
VASCULAR

" NOFICHA

worca

6 20611

TIJERA
DESECHABLE DE
5mmX35mm REF:
CB030

NO FICHA

7 20733

TROCAR ROSCADO
5 X 35mm
DESECHABLE
CORTO
PEDIATRICO

8 20617

TROCAR ROSCADO
DE 11 X 100mm

9 20616

TROCAR ROSCADO
DE 5X100 mm

NOFICHA

GRUPO 5

c6DIGO

PROPONENTES

DESCRIPCION

LM INSTRUMENT

TECNOLOGIAS MEDICAS

CUMPLE

CUMPLE

“NOCUMPLE

CUMPLE

1 20985

DISECTOR CURVO
DESECHABLE 5MM X 35 MM
CAUTERIO MONOPOLAR

NO FICHA

2 20992

MANGO TIPO PISTOLA /LAPIZ
TIPO TROMPETA

3 20747

PINZA DESECHABLE
GRASPER 5 X 35 MM




3.10.2 INFORME EVALUACION
ESE gl et FICHA TECNICA a0 DL ABSF0-85-
ME ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
ELABORO VERIFICO APROBO xgsf"f;‘o, o O FECHA ULTIMA ACTUALIZACION:
Coordinador Coordinador . .
Adquisicion Bienes y Servicios-JMC GABYS Gerencia Pégina7de7
RECARGA PARA
ENDOCORTADORA 45
4 20945 | TEJIDO GRUESO- NO FICHA
INTERMERDIO - REGULAR Y
VASCULAR Y DELGADO
RECARGA PARA
ENDOCORTADORA 60 .
5 20116 E)E(":’IIESGSS gggo_' NOFICHA NO FICHA
INTERMERDIO - REGULAR Y
VASCULAR
TIJERA DESECHABLE DE
6 20611 | 5rmx35mm REF: CB030 NO FICHA
TROCAR ROSCADO 5 X
7 20733 | 35mm DESECHABLE CORTO NO FICHA
PEDIATRICO
3 20617 I‘l)?ocr)ncr:R ROSCADO DE 11X .
9 20616 ;E%%":EmROSC‘ DO DE NOFICRA NO FICHA
!
SUBGERENTE %/ ¢ CARGO JEFE DE A “a bef(L C(JM/O(/,(/O A




3.10.2 INFORME EVALUACION o
ESE sl Ui FICHA TECNICA CODIGO DEL ABS-FO-BS
NE(T ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
ELABORO VERIFICO APROBO xng"f;‘o, o1 DEL FECHA ULTIMA ACTUALIZACION:
Coordinador Coordinador . .
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PROCESO No: SS18-314

INFORME EVALUACION TECNICA

OBJETO CONTRACTUAL
SUMINISTRO DISPOSITIVOS MEDICOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO - GRUPO 6 EQUIPO PARA SISTEMA DE ESTERILIZACION POR PLASMA DE PEROXIDO
DE HIDROGENO -
EVALUACION
Teniendo en cuenta el cronograma del proceso de la referencia se procede a evaluar las propuestas recepcionadas oportunamente.
coDIG ‘ PROPONENTES
GRUPO6 o DESCRIPCION - HOSPICLINIC MEDICLINICOS LAB GOTHAPLAST TECNOMEDICA
CUMPLE LNOCUMPLE | Ccumpte | NOCUMPLE | cumpie | Nocu
CASSETTE
1 20118 | STERRAD- 100S - X JHONSON Y FICHA X STERIS
REF. 10113 .
CINTA TESTIGO .
2 20185 gEIE\ESRL/J\gE REF X JHONSON ; m FICHA X STERIS
14202
INDICADOR e
3 20332Cl | BIOLOGICO CYCLE X JHONSON ~-NO FICHA X STERIS
SURE :
INDICADOR
QUIMICO STRIP
4 20590 | CAJA X 1000 UNID X JHONSON X KIMS
PARA EQUIPO
STERRAD - 100
5 20454 ngﬁ&%\/%smz X JHONSON X STERICLIN
6 20455 fgg&&%\ﬁSSDE X JHONSON X STERICLIN




3.10.2 INFORME EVALUACION
ESF ol e FICHA TECNICA CoDIGO et ABSFOBS-
ME ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

VERSION DEL R
ELABORO VERIFICO APROBO FORMATO: 01 FECHA ULTIMA ACTUALIZACION:

Coordinador Coordinador . .
Adquisicion Bienes y Servicios-JMC GABYS Gerencia Pagina 2de 4

CODIG PROPONENTES
GRUPO 6 DESCRIPCION B BRAUN JHONSON MEDTRONIC UCHIPHARMA
AP CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CASSETTE
1 20118 | STERRAD- 100S -
REF. 10113

X JHONSON

CINTA TESTIGO
STERRAD
SEALSURE REF
14202

2 20185 X JHONSON

INDICADOR
3 20332Ci | BIOLOGICO CYCLE
SURE

X JHONSON

INDICADOR
QUIMICO STRIP

4 | 20590 |CAJAX 1000 UNID
PARA EQUIPO
STERRAD - 100

X JHONSON

PAPEL TYVEK DE

10CM X 70 MTS X JHONSON

PAPEL TYVEK DE

40CM X 70 MTS X JHONSON

6 20455

PROPONENTES
DISPROFARM ALFA TRADING INTRAMEDICA ARPA MEDICAL
CUMPLE CUMPLE | CUMPLE A CUMPLE

croros | OP6 | pEsCRIPCION

CASSETTE
1 20118 | STERRAD- 100S -
REF. 10113

CINTA TESTIGO
STERRAD
SEALSURE REF
14202

2 20185




3.10.2 INFORME EVALUACION

FICHA TECNICA

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

CODIGO DEL
FORMATO

ABS-FO-BS-

ELABORO

VERIFICO

APROBO

VERSION
FORMATO: 01

DEL

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION:

Coordinador
Adquisicion Bienes y Servicios-JMC

Coordinador
GABYS

Gerencia

Pagina 3 de 4

20332CI

INDICADOR
BIOLOGICO CYCLE
SURE

“NOFICHA -

20590

INDICADOR
QUIMICO STRIP
CAJA X 1000 UNID
PARA EQUIPO
STERRAD - 100

NO FICHA

NOFICHA

20454

PAPEL TYVEK DE
10CM X 70 MTS

NOFICHA

| NOFICHA

20455

PAPEL TYVEK DE
40CM X 70 MTS

“NOFICHA

NOFICHA

GRUPO 6

copiG

DESCRIPCION

PROPONENTES

QUIRURGICOS

MEM

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

20118

CASSETTE
STERRAD- 100S -
REF. 10113

20185

CINTA TESTIGO
STERRAD
SEALSURE REF
14202

< NO FICHA

20332Ci

INDICADOR
BIOLOGICO CYCLE
SURE

20590

INDICADOR
QUIMICO STRIP
CAJA X 1000 UNID
PARA EQUIPO
STERRAD - 100

20454

PAPEL TYVEK DE
10CM X 70 MTS

20455

PAPEL TYVEK DE
40CM X 70 MTS




3.10.2 INFORME EVALUACION CODIGO DEL ABS-FO-BS-
FICHA TECNICA FORMATO
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
VERSION DEL .
VERIFICO APROBO FORMATO: 01 FECHA ULTIMA ACTUALIZACION:
Coordinador Coordinador : .
Adquisicion Bienes y_ Senvicios-JMC GABYS Gerencia Pagina 4 de 4
PROPONENTES
GRUPO 6 c6DIGO DESCRIPCION LM INSTRUMENT TECNOLOGIAS MEDICAS
CUMPLE CUMPLE : CUMPLE . NO CUMPLE
CASSETTE STERRAD- 100S -
1 20118 REF. 10113 NOFICHA
CINTA TESTIGO STERRAD L
2 20185 | SEAISURE REF 14202 - NOFICHA
INDICADOR BIOLOGICO
3 20332ClI CYCLE SURE NO EICHA
INDICADOR QUIMICO STRIP N
4 20590 | CAJAX 1000 UNID PARA L NOFICHA
EQUIPO STERRAD - 100
5 20454 "PA/:}l;EL TYVEK DE 10CM X 70
6 20455 “PAATI;EL TYVEK DE 40CM X 70

NOTA: LOS NUMEROS DE CICLOS DEBEN SER EQUIVALENTES CON EL PRECIO OFERTADO OFERTAS REVISADAS CON COORDINADORA DE CENTRAL DE

ESTERILIZACION

03 OCT. 2018

SUBGERENTEW

CARGO JEFE DE AREA

N
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3.10.2 INFORME EVALUACION _
FICHA TECNICA cggg&?gl. ABSFO-8S
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
VERIFICO APROBO }’ng"f;"o: o DEL FECHA ULTIMA ACTUALIZACION:
Coordinador Coordinador . ,
Adgquisicion Bienes y Servicios-JMC Gerencia Pagina 1 de2
INFORME EVALUACION TECNICA
PROCESO No: S$S18-314
OBJETO CONTRACTUAL

| SUMINISTRO DISPOSITIVOS MEDICOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO - GRUPO 7 MALLAS -

EVALUACION

Teniendo en cuenta el cronograma del proceso de fa referencia se procede a evaluar las propuestas recepcionadas oportunamente.

GRUPO 7

cODIGO

DESCRIPCION

PROPONENTES

MEDTRONIC

INTRAMEDICA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

20379

MALLA MULTICAPAS
SEPARADORA DE TEJIDOS.
COMPOSICION
POLIGLECAPRONE,
POLIDIOXANONA Y
POLIPROPILENO DE BAJA
DENSIDAD 15 X 25 CM

X ETHICON

XMEDTRONIC

X BARD

20377

MALLA MULTICAPAS
SEPARADORA DE TEJIDOS.
COMPOSICION
POLIGLECAPRONE,
POLIDIOXANONA Y
POLIPROPILENO DE BAJA
DENSIDAD 20 X 30 CM

X ETHICON

X MEDTRONIC

X BARD

20381

MALLA DE BAJA DENSIDAD
PARCIALMENTE
ABSROBIBLE - 15 X 15 CM

X ETHICON

X MEDTRONIC

X BARD




) o 3.10.2 INFORME EVALUACION y
ESE ol ket FICHA TECNICA oo et ABSFOBS
MEOZ ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
VERSION DEL .
ELABORO VERIFICO APROBO FORMATO: 01 FECHA ULTIMA ACTUALIZACION:
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MALLA DE BAJA DENSIDAD X MEDTRONICNO
4 20378 PARCIALMENTE X ETHICON TIENE MEDIDA X BARD
ABSROBIBLE -6 X 11 CM SIMILAR
MALLA DE MEDIANA
5 20866 DENSIDAD 7.6 X 15 CM X ETHICON X MEDTRONIC X BARD
MALLA DE MEDIANA
6 20383 DENSIDAD 36,5 X 30 CM X ETHICON X MEDTRONIC X BARD
MALLA DE MEDIANA
7 20883 DENSIDAD 15 X 15 CM X ETHICON X MEDTRONIC X BARD
DISPOSITIVO FIJADOR DE
MALLA ANCLAJE
8 20988 ABSORBIBLE X 12 STRAPS X ETHICON X MEDTRONIC X BARD
{CIRUGIA CERRADA)
DISPOSITIVO FIJADOR DE
MALLA ANCLAJE
9 20982 ABSORBIBLE X 20 STRAPS X ETHICON X MEDTRONIC X BARD
(CIRUGIA ABIERTA)

NOTA: FICHAS TEACNICAS REVISADAS CON LOS CIRUJANOS DEL GRUPO DE PARED ABDOMINAL INSTITUCIONAL

03 0CT. 2018

SUBGERENTE /%( /: z

CARGO JEFE DE AREA ’/ZQQ)Qﬂ( UOUMJUD (/044/\
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