E.S.E. Hospilal Universitar

ERASMO MEO/

PROCESO No: $518-351

ADENDA No: 01 AL ANUNGIO PUBLICO

1. OBJETO CONTRACTUAL
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA QUIROFANOS PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO
ERASMO MEOZ.
2. ~__ OBSERVACIONES

Publicados el anuncie publico, dentro del plazo fijado en el cronograma se presentaron las siguientes
cbservaciones dentro de chat las cuales no pudieron ser resueltas en el mismo

No

NOMBRE

OBSERVACION

RESPUESTA

PHARMEUROPEA DE
COLOMBIA

1. Solicitamos a la entidad ampliar
las cerfificacicnes de experiencia y
los afics, ya que los procescs de
equipos biomédicos no se hacen
cada afio, ya que esfos mismos
tienen una vida Gtil mayoer a cinco (5)
afos, para fo cual solicitc que por
favor acepten certificaciones de
experiencia de los dlimos cinco (5}
aflos y cuyo valor sea igual o
superior al presupuesto de los
equipos a ofertar.

Solicitamos a la enfidad favor poder
ampliar la fecha de cierre, teniendo
en cuenta que por la magnitud de
los equipos a solicitar se requiere de
mas fiempo para su elaboracién y
adicional a eso para aquellos
proponentes que estan ubicados
fuera de la ciudad de Clcuta se le
hace un tiempo muy minimo
teniendc en cuenta que la
pubiicacién de! proceso fue el
Viernes 16 de Noviembre, el cierre
del proceso es el 21 de noviembre y
para nosotros que estamos ubicados
en la ciudad de Bogotd tenemos
practicamente 2 dias para la
elaboracién de la propuesta, tiempo
muy corto para preparar |a
propuesta y enviarla.

1.Con el fin de obtener mayor recepeion de
ofertas, se procede a ampliar la
expetiencia a denire de los tres afios
antericres al cierre.

2. Con el fin de obiener mayor recepcién
de ofertas, se procede a ampliar el cierre
del procese para el dia 22 de noviembre de
2018 hasta fas 03:00 P.M.

JOMEDICAL 8.A.S.

1. Solicitamos a la entidad aclarar el
fipo de proceso que se celebrard
para la compra de estos equipos, ya
que no existe la suficiente claridad al
respecto y no esta especificado en
el cronograma lo que describen en
el numeral 12 y sus paragrafos
correspondientes.

2. Asi mismo, si se adopta un
proceso por subasta inversa
electrénica, cual sera la plataforma
oara desarrollar la misma.

1.Conforme al articulo 38 de la resotucion
No. 001236 de sepfiembre 13 de 2013
(Manual de Contratacion} vy en
concordancia con el articulo doce (12) del
acuerdo 008 de 2013 (Estatuto de
Contratacion} de la ESE HUEM, la
modalidad a aplicar es contratacion
electrénica.

2. Se acepta su observacion y se procede
a aclarary eliminar la descripcidon vista a
folio 14- “'subasta electrénica “ya que el
presente  proceso, conforme  a
cronograma, no $& mangjard subasta
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3. Solicitamos se aclare el puntaje
real a otorgar para el término de
garantia, no es claro cudl de los dos
se va a calificar. Por otro lado y
teniendo en cuenta que se trata de
un factor que oforga puntaje, se
aclare el concepto de: “se tendra en
cuenta con la extensién de garantia
dei fabricante” , con e fin de incluir
el documento idéneo para obtencidn
de puntaje.

4 Solictamos a la entidad considere
ampliar el plazo de presentacién de
las ofertas en por lo menos dos a
tres dias habiles mas teniendo en
cuenta que dos dias habies para
elaborar y enviar una oferta fisica al
HUEM en la ciudad de Cicuta,
requiere de un tiempo minimo
logistico, indistinto si se presenta de
forma electrénica en la plataforma
de Bionexo. Adicicnalmente es de
entender que algunas empresas
estamos en la ciudad de Bogotd y
tenemos la  intencidbn  de
participacion, pero por le tiempo tan
corlo es imposible hacer llegar una
oferta acerde a lo requerido

5.Solicitamos se amplie el plazo de
ejecucion del contrato derivado de
esta contratacion a por lo mengs 80
dias, ya que no se cuenta con el
tiempo  establecide para Ja
importacion de los equipos que
como bien se sabe son de alta
complejidad como por ejemple el
ARCO EN C e cual por sus
dimensiones y peso de minimo 90
dias para su importacién, es
imposible que una empresa cuente
con los equipos practicamente para
entrega inmediata generando un
riesgc de promoga del contrato
apenas se adjudique.

6.Para mayor claridad sugerimos se
puedan enviar las observaciones a
los comeos efectrbnicos que
aparecen en el pliego.

7 Especificacién:  Capacidad  de
almacenamiento calérico. mayor a
270KHU

Observacion: Al respecto de esta
especificacidn es importante se
aclare si la entidad reflere a la

electronica.

3.se procede a aclarar e puntaje:

TIEMPQO DE GARANTIA 10 PUNTOS

Se calificard con puntaje de 10 a aquellas
ofertas que presenten el mayor tiempo de
garantia en los productos. Este tiempo de
garantia es diferente a la péliza de calidad
y se tendra en cuenta con la extensién de
garantla del fabricante. Se calificara con
cero (0) a las propuestas que no detallen
ninguna claridad respecte a este punto o
cuya garantia sea igual a fa minima
exigida, es decir un (1) afio.

4. Tal como se indico previamente, con el
fin de obtener mayor recepcién de ofertas,
se procede a ampliar el cierre del proceso
para el dia 22 de noviembre de 2018 hasta
las 03:00 P.M.

5. Tal como se respondié en el chat :Los
recursos destinados para fa compra de
equipos de quircfanos, fueron girados por
el Ministerio de Salud y Proteccién Social
para ser ejecutados en la presente vigencia
fiscal 2018, por tal razén, no es viable
acceder a su solicitud de ampliar el plazo
de ejecucién, ya que fa entidad requiere de
todos los equipos so pena de ser devueltos
los recursos al ministerio,

6. No es posible acceder a su observacion,
toda vez gque ia etapa procesal pertinente
para realizar las observaciones, conforme
al cronograma del proceso, es &l chat.

7.En este caso se requiere a la capacidad
de almacenamiento térmico del mono-
bloque.

capacidad de  almacenamiento
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térmico del monoblogue en donde
estd inserto el fubo de Rx, el cuat
tiene unas condiciones especiales
para que el tubo pueda trabajar
constantemente y el
almacenamiento es mucho mas
amplio de lo aqui requeride ef cual
es de aproximadamente BOOKHU,
pero si la entidad hace referencia a
la capacidad anddica del fubo, ésta
normalmente en los 200KHU, que es
la capacidad maxima de este tipo de
tubos.

ET SERVICES S.AS.

1. Tiempe de ejecucién se amplié
hasta el 31 de enero de 2019, en
razon que son equipos importados ¥
se debe realizar todo el proceso.

2. Que los equipos se oferten por
item en razon que existe mayor
especigidad en los  equipos
solicitados.

3. Que el capital de trabajo sea
mayor o igual a 1.200 millones.

4. Que €l pago sea a 30 dias.

5. Que se amplié el plazo de
presentacién de la oferta al 23 de
noviembre de 2018. Con el fin que
exista mayor pluralidad de oferentes.
En espera de su respuesta accja
nuestras solicitudes

1y 2.Tal como se respondié en el chat
:Los recursos destinados para la compra
de equipos de quiréfanos, fueron girados
por el Ministerio de Salud y Proteccidn
Social para ser ejecutados en la presente
vigencia fiscal 2018; por tal razén, no es
viable acceder a su solicitud de ampliar el
plazo de ejecucién, ya que la entidad
requiere de todos Jos equipos so pena de
ser devueltos los recursos al ministerio.

3. No es posible acceder a su solicitud ya
que los incicadores financieros son
utilizados para  conccer la situacidn
econbmica y financiera de cada
proponente teniendo en cuenta la cuantia
del proceso y son estandarizados para
todos los procesos electrénicos que
efectie la entidad, en consecuencia no es
viable medificarlos para un caso especifico.

4. 8e accede a su observacion y se
procede a adendar {a forma de pago.

5. Tal como se indicd previamente, con el
fin de obtener mayor recepcion de ofertas,
se precede a ampliar el cierre del proceso
para el dia 22 de noviembre de 2018 hasta
las 03:00 P.M.

SURGIPLAST TDA

N°1. Lampara quirGrgica

1 Solicitamos a la entidad nos
indiquen las medidas de piso a
techo falso y de piso a placa o
concreto de las salas donde se
instalaran las l&mparas, esto con el
fin de poder ofertar la configuracion
correcta del equipo de acuerdo a
esta medidas y con esto evitar
incurrir en inconvenientes durante la
instalacion.

2.-"Vida Ot Mas de 50.000 h"
solicitamos a la entidad sea
modificada esta especificaciones

1.Las medidas son:
- Ce piso a techo falso; 2.80m

- De pisc a vigueta: 3.65m
- De piso a placa: 4.15m

2.Se acepta vida (il de 50.000h o mas.

Se elimina esta especificacién.
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para que firalmente quede "Vida
Otil 50.000 h 6 més®,

- *Didmetro de luz Mayor a 1 m"
solicitamos a la entidad aclarar si
esta especificacién hace referencia
a la profundidad de campo, teniendo
en cusnta que el didmetro mide la
circunferencia (circulo) del el campo
de luz que ofrece una lampara y en
el mercado no existen lamparas cen
un circunferencia igual o mayor a 1
metre, En caso de estar solicitado Ja
profundidad del campo de Iz
solicitamos sea modificada para
que finalmente quede “profundidad
de campe de luz igual 0 mayor a
50cm”.

- "Temperatura del color Mayor a
4,500 K" sclicitamos a la entidad sea
modificada esta especificaciones
para que finamente quede
"Temperatura del color igual o
mayor a 4,400 K".

3Intensidad  ajustable  Minimo
desde 48.000 Lx', solicitamos a la
enfidad sea modificada esta
especificaciones para que
finamente  quede  “Intensidad
ajustable de 48.000 Lx en adelante y
hasta 160.000lux", de esta manera
todo lo que este dentro este rango
se determine come cumple,

N°5. Mesa de cirugia ginecoldgica

4, "Dimensiones minimas 50*200",
solicitamos a fa enfidad sea
modificada esta especificacicnes
para que finalmente quede
“Dimensiones minimas 50*200cm
+- 5em”,

-Ajuste de altura 66 - 103 ¢m,
solictames a la  entidad sea
medificada  esta especificaciones
para que finalmente quede “Ajuste
de altura 66 - 103 cm, +/- 10cm"

-"Inclinacién lateral hasta 20°",
solicitamos a [a entidad sea
modificada esta especificacicnes
para que finamente quede
"Inclinaciéon lateral hasta 20° o
mayor”,

- "Desplazamiento longitudinal min.
hasta 34 cm", solicitamos a la
entidad sea refirado este movimiento
teniendo en cuenta que es poco
utlizado parel servicio aue lo

Las  especificaciones  fiéonicas se
determinaron feniendo en cuenta las
observaciones de los especialistas los
cugles generaron los  requerimientos
minimos y para el estudio se tuvieron en
cuenta las especificaciones entregadas por
multiples oferentes dentro de las cuales se
enconfraron famparas con el rango
solicitado por lo tanto no se acepta la
observacion referente a la temperatura de
color.

3. Se acepta la observacion con respecto a
intensidad ajustable Minimo desde 48.000
Lx. Sin embargo debe cubrir los 160,000
Luxes

4. Se aceptar ampliar las dimensiones
minimas y &l ajuste de altura +/ 5 cm.

Se acepta modificar la inciinacién lateral.

Se acepta modificar el movimiento

longitudinal,

8e acepta eliminar este parametro en la
mesa de cirugia ginecoldgica.

Se acepta modificar Placa posterior (arriba
- abajo) 80°/ 40° a 80°/ 40° +/- 5°

Se acepta modificar Apoya cabeza {arriba -
abajo) 60° / 90° a 60°/ 90° +/- 5°

Se acepta eliminar la inclinacion hacia
arriba de! panel piermeras.

No se acepta la capacidad maxima minima
ya que en la institucion se afienden
pacientes con estas caracteristicas.

Con_la_cubeta de drenaje se suple la
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solicitan, o en su defecto sea
modificada esta especificaciones
para que finalmente quede
"Desplazamiento  longitudinal - min.
25cm o mayor”.

-"Flex [/ re-flex 220° - 100*"
solicitamos a la entidad dejar este
movimiento sin un rango de medida
teniendo en cuenta que todas las
marcas manejan medidas diferentes
dependiendo del Angulo que se
tome, adicional este movimiento es
poco utilizado casi que nule para el
senvicio que es requeride.

-"Placa posterior (arriba - abajo}
80°f 40°°, solicitamos a la entidad
sea modificada esta
especificaciones para gue
finaimente quede "Placa posterior
(arriba - abajo) 80%/ 40° +/- 5em",

- "Apoya cabeza (ariba - abajo) 60°

/ 80°", solicitamos a la entidad sea

modificada esta especificaciones

para que finalmente quede “Apoya

cabeza (arriba - abajo) 60° 1 80° +-
10cm”

- "Panel de piernas {amiba - abajo)
15° 1 90°", sclicitamos a la entidad
sea modificada esta
especificaciones para que
finalmente quede "Pangt de piernas
(abajo} 90°, opcional 15° hacia
arriba"

-"Capacidad maxima min 270 Kg",
solicitamos a la entidad sea
modificada esta especificacion para
que finaimente quede "Capacidad
maxima min 150 Kg", teniendo en
cuenta €l servicio para donde va
hacer utilizada

-" set recolector de liguidos y
fluidos*, solicitamos por favor aclarar
a que hace referencia con este
accesorio teniendo en cuenta que ya
se esta solicitando la cubeta de
drenaje que cumple esta misma
funcion,

N°7. Mesa de cirugia

- Dimensiones minimas 50*200",
solicitamos a la entidad sea
modificada esta especificaciones
para que finamente quede
"Cimensiones minimas  50*200cm

especificacion.
Se aceptar ampliar ias dimensiones
minimas y el ajuste de altura +/- 5 cm.

Se acepta modificar la inclinacion lateral.

No se acepta modificar ¢f desplazamiento
longitudinal, el flex — re flex, placa
posterior, apoya cabeza, panel de piemas
y capacidad méxima (min) por el tipo de
especialidades para las que se utilizaran
las mesas.

Se aceptar ampliar las dimensiones
minimas y el ajuste de altura +/- 5 cm.

Se acepta modificar ia inclinacién lateral.

Se acepta modificar el movimiento

longitudinal.

Se acepta eliminar este parametre en la
mesa de cirugia urclogica.

Se acepta modificar Placa posterior (arriba
- abajo} 80°/ 40° a 80°/ 40° +/- 5°

Se acepta modificar Apoya cabeza (arriba -
abajo) 60° / 90° a 60°/ 90° +/- 5°

Se acepta eliminar la inclinacion hacia
arriba del panel pierneras.

No se acepta la capacidad maxima minima
ya que en la institucibn se atienden
pacientes con estas caracteristicas.

Con la cubeta de drenaje se suple la
especificacién.
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+{- 5cm”.

-Ajuste de altura 66 - 103 cm,
solicitamos a 2 entided sea
modificada esta especificaciones
para que finalmente quede "Ajuste
de altura 86 - 103 cm, +/- 10cm”

~"Inclinacidon lateral hasta 20°"
solictamos a la entidad sea
modificada esta especificaciones
para que finaimente quede
"Inclinacion lateral hasta 20° o
mayor”,

- "Desplazamiento longitudinal min.
hasta 34 cm"® solicitamos a la
entidad sea modificada esta
especificaciones para que
finalmente quede "Desplazamiento
longitudinal min. 25¢m o mayor”,

-"Flex [/ re-flex 220° - 100>
solicitamos a la entidad dejar este
movimiento sin un rango de medida
teniendo en cuenta que todas las
marcas manejan medidas diferentes
dependiendo del Angule que se
tome.

-"Placa pesterior (arriba - abajo)
B0°/ 40°°, solicitamos a la enfidad
sea modificada esta
especificacicnes para que
finalmente quede "Placa posterior
{arriba - abajo) 80°/ 40° +/- Scm”,

- "Apoya cabeza (amiba - abajo) 60°

{ 90*", solicitamos a la entidad sea

modificada esta especificaciones

para que finalmente quede “Apoya

cabeza (arriba - abajo) 60° / 90° +/-
10cm"

-"Panel de piemnas {arriba - abajo)
15° 7 90°", solicitamos a la entidad
sea modificada esta
especificaciones para que
finaimente quede "Panel de piernas
(abajo) 20°, opcional 15° hacia
arriba"

- "Capacidad maxima min 270 Kg",
solicitamos a la entidad sea
medificada esta especificacion para
que finalmente quede "Capacidad
maxima min 180 Kg".

N®B. Mesa de cirugia para urologia

- "Dimensiones minimas 50*200",
solicilamos a la entidad sea
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modificada  esta especificaciones
para que finalmente  quede
"Dimensiones minimas 50*200cm
+- Gem'”.

- Ajuste de altura 68 - 103 cm,
solicitamos a la entidad sea
modificada esta especificaciones
para que finalmente quede "Ajuste
de altura 66 - 103 cm, +/- 10cm®

-"Inclinacion lateral hasta 20°°
solicitamos a la entidad sea
modificada esta egpecificaciones
para que finalmente quede
"Inclinacién lateral hasta 20° o
mayor”,

- "Desplazamiente longitudinal min.
hasta 34 cm", solicitamos a la
enfidad sea modificada  esta
especificaciones para que
finamente quede "Desplazamiento
longitudinal min, 25cm o mayor”.

-"Flex [ reflex 220° - 100°"
solicitamos a la entidad dejar este
movimiento sin un rango de medida
teniendo en cuenta que todas las
marcas manejan medidas diferentes
dependiendo del Angule que se
tome.

- "Placa posterior {arriba - abajo)
80°/ 40°", solicitamos a la entidad
sea modificada esta
especificaciones para que
finalmente quede "Placa posterior
{arriba - abajo) 80°/ 40° +/~ Scm",

- "Apoya cabeza (arriba - abajo) 60°

£ 90°", solicitamos a la entidad sea

modificada esta especificaciones

para gue finalmente quede "Apoya

cabeza (ariba - abaje) 60° / 90° +-
10¢m”

-"Panel de piemnas (arriba - abajc)
16° 1 890°", solicitamos a la entidad
sea modificada esta
especificaciones para que
finalmente quede "Panel de piernas
{abajo} 90°, opcional 15° hacia
arriba”

- "Capacidad méxima min 270 Kg*,
solicitamos a la enfidad sea
modificada esta especificacidn para
que finalmente quede "Capacidad
méxima min 180 Kg".

-"1 set recolector de liquidos vy
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fluidos", solicitamos por favor actarar
a que hace referencia con este
acoesorio teniendo en cuenta que ya
se estd solicitando la cubeta de
drenaje que cumple esta misma
funcion,

Solicitamos a la entidad sea
medificado y ampliade el plazo de la
presentacion de la oferta para la
semana del 26 de noviembre,
teniendo en cuenta que es
demasiado corto €l tismpo para el
alistamiento y envio a la ciudad de
Clcuta y mas cuando algunos
proveedores ylo oferentes estan
fuera de la ciudad.

Solicitamos a la entidad modificar el
plazo de ejecucién para que
finalmente quede a 90 dias,
teniendo en cuenta que muchos de
los equipos no se encuentra e stock
y deben ser importando siendo este
plazo el minime en un proceso de
importacion.

Cronograma:  Tal come se  indicd
previamente, con el fin de obtener mayor
recepeion de ofertas, se procede a ampliar
el cierre del proceso para el dia 22 de
noviembre de 2018 hasta Jas 03:00 P.M.

Plazc de ejecucion: Tal como sé respondié
en el chat: Los recursos destinados para la
compra de equipos de quiréfancs, fueron
girados por el ministerio de salud para ser
ejecutados en la presente vigencia fiscal
2018, por tal razon, no es viable acceder a
su solicitud de ampliar el plaze de
ejecucion, ya que la entidad requiere de
todos los equipos so pena de ser devueltos
los recursos al ministerio.

HOSPICLINIC DE
COLOMB!A SAS

1En el numeral 8 criterios de
seleccién el puntaje por tiempo de
garantia se tendra en cuenta con la
extension de garantia del fabricante,
solicitamos que sea vélida la
certificacion emitida por parte del
oferente teniende en cuenta que la
garantia del fabricante viene con el
equipo.

2. Para la mesa de mayo item 6, se
requieren ruedas de 3 o 4 pulgadas
solicitamos ampliar el rango de 2 2 4
pulgadas, por ofra parte en las
dimensiones minimas solicitamos se
nos permita ofrecer alternativa de
42x34cm.

3. En Relacién al micrescopio para
cirugia oftaimelégica item 12 me
permitc presentar las siguientes
observaciones:

« Para el co-observador se solicita
foco y zoom: en los equipos del
mercado Los sistemas de c¢o-
cbservacion no cuentan con zoom
independiente; esta funcién depende
del tubo principal.

» Para los ocutares granangulares se
requiere 12.5x graduables con
anteojeras, solicitamos se nos
permita  oferftar equipo  con
granangular de  i0x  con
acoplamiento magnético.

1. Tal como se respondid en el chai: La
garantia se puede acreditar con la
certificacién firmada por el representanie
legal la cual debe incluirse dentrc de la
propuesta y allegarse para el cierre, ya que
esta es objefo de evaluacian.

2. Se acepta modificar a +/- 1" el didmetro
de las ruedas.

3. En relacion al zoom y al foco la
especificacién se refiere a que este sea
aplicade para el co-observador mas no
manipulado por el mismo,
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4. Finalmente en relacién al
aumento se requiere 4.3x - 25.5x
solicitamos se eval(e la posibilidad
de recibir la oferta de una equipo
con 3,4x - 20,6x (con objetivo de f =
200 mm y oculares de gran angular
10x}-Factor de aumento y = 0,4x -
2,4

5. Con respectc al item Estados
Financieros, en Ja  siguiente
expresion:  "Tanto los estados
financieros solicitados como  sus
notas deben ser elsborados vy
presentados conforme al Decreto
2649 de 1993, por el cual se
reglamente  la  contabilidad en
general y se expiden los principios o
normas de contabilidad
generalmente acepladas en
Colombia" para el caso de entidades
de naturaleza privada..." Me permito
presentas las siguientes
observaciones:

El 13 de julic de 2008, se expidié la
Ley 1314, por fa cual se regulan los
principios y normas de contabilidag
e informacion financiera {NIIF) y de
aseguramiento de informacién en
Colombia {NIA), se sefalan las
autoridades competentes, el
procedimiento para su expedicion y
se determinan  las  entidades
responsables de  vigilar  su
cumplimiento. La accidn del Estado
se dirigird hacia la convergencia de
tales normas de contabiidad, de
informacién  financiera y de
aseguramiente de la informacion,
con estandares internacionales de
aceptacion mundial

En viriud de la Ley 1314 de 2009 se
expidieron los decretos
reglamentarics  para  entidades
clasificadas en los Grupe 1 {Decreto
2784 de 2012}, Grupo 2 (Cecreto
3022 de 2013} y Grupo 3 (Decreto
2706 de 2012}, que aplicarian NIIF
plenas, NIIF para Pymes y
contabilidad  simplificada  para
Microempresas, respectivamente.

lLa vigencia de Jos decretos
reglamentarios, compiladcs en el
Decreto  Unico  Reglamentario
No.242¢ de 2015, establecieron que
a partir de fa fecha de aplicacion de
los marcos técnicos normativos, no
seguirian aplicande lo dispuesto en
ips Decretos 2649 v 2650 de 1993 y

4.8e acepta modificar la observacion de
oculares gran angulares y al aumento en
base al concepto de los especialistas
(oftalmdlogos)

5. De Conformidad con la respuesta
emanada del Lider Financiero, dentro det
procesc SS818-351 es admisible la
informacién financiera presentada acorde a
la Ley 1314 de 2009 donde se obliga a
flavar dichos estados conforme a los NIIF,
En consecuencia, es dable para la
Institucion aceptar estados financieros con
sus respectivas notas  presentados
conforme dicha normatividad.

9

Av. 11E No. 5AN-71 Guaimaral - PBX: (57} 574-6888
WWW.herasmomeoz.gov.co
Cucuta - Norte de Santander

Gob

nacién

de Norte de
Santander



E.SE. Hospital Universitar

ERASMO MEO;

las normas que los modifiquen o
adicionen y demas normatividad
contable vigente sobre la materia
para ese entonces.

Los Ultimos Estados Financieros
preparados conforme a los Decretos
2649 y 2650 de 1893 fue con corte a
31 de Diciembre de 2014 para el
Grupe 1y 3, y a 31 de Diciembre de
2015 para el Grupo 2

6. En el numeral 7 de requisitos
habilitantes el contratista debe
aportar  experiencia  acreditada
mediante el certificado de inscripcion
en el RUP expedido por la cadmara
de comercio, de coniratos
ejecutados con  codigos  que
pertenezcan a la familia 42180000,
42190000,42290000, 42270000,
durante los dos afios anteriores al
ciesre y cuyo valor sea igual o
superior al presupuesto oficial. Con
el fin de que se cumpla el principio
de plralidad de la ley de
contratacidn,  solicitamos  sea
ampliado ¢l aporte de la experiencia
durante los 3 afios anteriores al
cietre

6. Con el fin de obtener mayor recepcidn
de ofertas, se procede a ampliar la
experiencia a dentro de los tres afios con
alguno de los codigos que pertenezean a
las familias pertenecientes a 42180000,
42190000, 42290000, 42270000anteriores
al cierre.

"El proponente debe acreditar, mediante
Certificado de Inscripcidn en el Registro
Unico de Proponentes expedido por la
Camara de Comercio, contratos ejecutados
ylo liquidados con algunc de los codigos
gue pertenezcan a ias familias
pertenecientes a 42180000, 42150000,
42290000, 42270000, durante los tres (3}
afios antericres al cierre y cuyc valor sea
igual o superior al presupuesto oficial.”

MYDMEDICAL

1.80olicitamos  ampliar ios plazos
para observar detenidamente las
especificaciones  requeridas  y
permitir algin correo elestrénico al
cual puedan ser enviadas las
observaciones para ser analizadas
concienzudamente por parte de la
institucién

2.Teniendo en cuenta el tipc de
tecnologia que desean adquirr,
solicitamos ampliar el cierre de la
convocatoria  minimo  por  una
semana, tiempo prudente para
poder presentar una propuesta que
cumpla con o exigido por la
institucion.

3. Adicionaimente, el hecho de
solicitar una oferta GLOBAL hage
casi imposible que un solo oferente
presente  TODOS los  items
cumpliendo el ciento por ciento de
las especificaciones exigidas.

1. La etapa procesal pertinente para
realizar las observaciones, conforme al
cronhograma del proceso, s el chat.

2. Con el fin de obtener mayor recepcion
de ofertas, se procede a ampliar el cierre
del proceso para el dia 22 de noviembre de
2018 hasta las 03:00 P.M.

3. tal como se respondid en el chat :Los
recursos destinades para la compra de
equipos de quirdfancs, fueron girados por
el Ministerio de Salud para ser ejecutados
en la presente vigencia fiscal 2018, por tal
razon, la entidad requiere de fodos los
equipos sc pena de ser devueltos los
recursos al ministerio.

Ahora bien, con la finalidad de poder
presentar oferta, proponentes tienen la
posibilidad de participar baje las
modafidades de consorcics ¢ uniones
temporales, tal como esid previsto en el

10
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4.Solicitamos ~ considerar  los
indicadores de RENTABILIDAD DE
ACTIVO y RENTABILIDAD DEL
PATRIMONIO, ambos establecidos
en un 4% para el procesc actual,
con el fin de permitir la participacion
plural de oferentes que contamos
con la fecnologia que busca adguirir
la institucidn, Sugerimos permitir
indicadores maycres ¢ iguales a
CERDC.

Anuncio Pidblico.

4., no es posible acceder a su solicitud en
cuante a los indicadores financieros, ya
que los mismos son utilizados para
conocer la situacidn econdmica y financiera
de cada proponente teniendo en cuenta la
cuantia del procesc y son estandarizados
para todos los procesos elecirénicos que
efectde la entidad, en consecuencia no es
viable modificarlos para un caso espetifico.

G.BARCO S.A

GABINETES, FREBO CENTRAL,
RIEL PARA SOPORTE DE
MONITCR: de manera respetuosa
aclarames a la institucion que la
maquina de anestesia Carestation
620 plus full Cuenta con freno en
cada una de las 2 Nantas delanteras,
lo cual brinda mayor seguridad al no
depender de un sole freno central
que accidentalmente puede ser
desbloqueado de manera facil;
adicionalmente el sistema de freno
no fiene nada que ver con el
desempefio clinico de la maquina, lo
cual es lo relevante en este tipo de
equipo.

MONITOR DE
ANESTESICOS

AGENTES

1. 8e solicita amablemente a la
entidad permitir la participacién de
accesorios en saturacién de oxigeno
con interfase, ya que esto permite
pluralidad en la oferta y permite en
procedimientc tener un  mejor
manejo y autonomia al tener mayor
lengitud con la interfase.

2. Se solicita amablemente a la
entidad permitir fa participacién de
médules de agentes anestésicos
con idenfificacién de  gases
anestésicos mas no con mezcla.
Esto  direcciona la  oferta
Imposibifitande a otras marcas
participar en el proceso.

3. 3e solicita retirar la descripeién de
menitorizacion ~ metabdlica  con
calculo de captacion de oxigenc en
la anestesia cuantitativa y calculo
del consumo de todos los agentes
anestésicos y gases, esic no
permite pluralidad en la oferta y es

MAQUINA DE ANESTESIA MAQUINA DE ANESTESIA
ESTRUCTURA  BANDEJA  DE | Se acepta la observacion referente al
TRABAJO  RETRACTIL,  3|freno,

MONITOR DE AGENTES ANESTESICOS

1. Se acepta la observacién,
2. Se acepta la observacion,
3. La espacificacion fue eliminada,

11
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un  gdleule que en  anestesia
sobredimensiona el médulo y la
solucién en el quiréfano.

MEDTRONIC COLOMBIA
SA

1.Solicitamos se sirva revisar, la
siguiente cbservacion: El
proponente debe acreditar, mediante
Certificade de Inscripcién en el
Registre Unico de Proponentes
expedido por la Cémara de
Comercio, contratos ejecutades vio
liquidgados con codigos que
pertenezcan a las  famitias
pertenecientes a 42180000,
42180000, 42290000, 42270000,
durante los dos (2) afios anferiores
al cierre y cuye valor sea igual o
superior ai presupuesto oficial.

1. Con el fin de obtener mayor recepcion
de ofertas, se procede a ampliar la
experiencia a dentro de los tres afios
antericres al cierre.

“El proponente debe acreditar, mediante
Certificado de Inscripeién en el Registro
Unico de Proponentes expedido por la
Cémara de Comercio, contratos ejecutados
y/o liquidados con alguno de los cédigos
que pertenezcan a las familias
pertenecientes a 42180000, 42190000,
42290000, 42270000, durante los tres (3)
afios anteriores al cierre y cuyo valor sea
igual o superior al presupuesto oficial.”

1. Con el fin de permitir la pluralidad
de oferentes, solicitamos sea
ampliado et aporte de la experiencia
durante los 3 o 4 afios anteriores al
ciere.

2. Para ios Cddigos 42180000,
42190000, 42290000, 42270000, se
deben certificar todos los cédigos? o
puede ser alguno de ellos?

3. —__MODIFICACIONES

En tal sentido, es de aclarar que deben
acreditar alguno/s de los cédigos.

Teniendo en cuenta las observaciones planteadas se realizan las siguientes medificaciones:

1.ESPECIFICACIONES TECNICAS

=] o
el gl 5 ESPECIFICACIONES MINIMAS CANT
[& ] [LE ]
Luminosidad 160.000 Luxes
Profundidad de iluminacién Mayor a 900 mm
8 | Satélites 2
S| & [vida ot 50.000 h o mas
1 % ‘2 | Temperatura del color Mayor a 4.500 K 9
§ g lndllce de representacion de color 96 +- 3
~| g {roje}RI
S |Indice general de representacion fge . o
de color
Intensidad ajustable Minimo desde 48.000 hasta 160.000 Lx
B, B.B, M, BM, 4B, THI, B/M, B/COLOR,
w | E |Modos deimagen DUALB+COLOR, B+DPI, DUAL B+DPI, B+M,
8| & DUAL B+M, Doppler de flujo
2 |81 o [Pantalla Minimo 15" LCD 2
= % Capacidad de conexion 3 Transductores
[ot] ~ "
L5 Conexidn Video
Cable de red
12 !
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Transferencia de datos inalambrica

UsSB

Paquete general
especialidades:

para

Ginecologia, Urologia, Abdomen, Pediatria,
Pequefias partes, Medicina de emergencia,
Nervios, Vascular y Cardiologia

Disco duro: Mayor a 320 GB

Bateria Litio, recargable
Convexo

Transductores Lineal
Endo-cavitario

Unidad Electro quirirgica

Digitai de alta potencia (corte - coagulacion)

Corte mono polar

Tres modos para corte delicado, claro y con
hemostasis

Apoya cabeza (arriba - abajo)

% § Tres modos de coagulacidén (laparoscopia,
g o | Coagulacion cirugia general, coagulacion de grandes areas | 4
S| B con minima profundidad)
1 W IBipolar Tres
Control en pedales
Incluir; Carro de traslado
Modos ventilatorios VCV, VPC, SIMV-PC, PCV-VG, PSV.
Ventilador Adulto, pediatrico, neonatal
. Electromecanicos 0 mecanicos, indicadores
Flujo metros de presién en la parte frontal
Pantalla Tactil de minimo 8.4"
Bateria lon-litio de minimo 3¢ min de respaldo
Sisterna respiratorio calefactado
Cambio de ventilacion manual a controlada mediante activacion del modo
3 ventilatorio sin deshabilitar la valvula APL
— | 2 |Conexibn para minimo 2 vaporizadores
S| & [PEEP Controlado electronicamente
g 2 Bandeja de tfrabajo, 2 o 3 gabinetes, freno| 1
S| & |Estructura central o en minimo 2 ruedas, riel para
™ % soporte de monitor.
=
Blogueo automatico de éxido nitroso en
ausencia de oxigeno y guarda hipoxia minimo
de 25% +- 2 en mezclas de N20
Incluir lnterru'p_tor gue active 0 qegactive los sistemas
neumaticos y electrénicos del equipo
Sistema de evacuacion de gases residuales
Flush de 02
< |Alimentacion 120 V - 60 Hz y bateria interna recargable
€ [ Mesa de cirugia electro hidraulica | Controlada por control remoto
% Dimensiones minimas 50200 +/-5cm
§ £ | Ajuste de altura 66~ 103 +- 5cm
S| = |Inclinacion lateral hasta 20° o mayor ’
2| 2 [Desplazamiento longitudinal min. | 25 cm o mayor
N g Trendelemburg/ ~ trendelemburg | 50 ; 5o
5 |inverso
8 |Placa posterior (amba - abajo) | 80°/40° +/-5°

60° /90° +- §°

Av. 11E No. 5AN-71 Guaimaral - PBX: (57) 574-6888
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Panel de piernas (abajo) 80°
Capacidad méxima min 240 Kg
2 Piemeras
Accesorios para ginecologia 1 cubeta para drenaje
1 set recolector de liquidos y fluidos
Incluir Soporte para brazos
~ | g [Alura Regulable
g | E |Didmetrode ruedas 304 +-1"
6 g S | Atura Minima 90 cm 11
w ﬁ Dimensiones minimas (bandeja) |45x35 cm
“1 = [Estuctura En acero inoxidable
Alimentacién 120 V - 60 Hz y bateria interna recargable
Mesa de cirugia electro-hidréulica | Controlada por control remoto
Dimensiones minimas 90200 +/- 5 cm
Aluste de altura 66— 103 +- 5cm
© Inclinacion lateral 20° o mayor
~ ga Desplazamiento longitudinal min. | hasta 34 cm
§ ‘6 | Trendelemburg/  frendelemburg 30° / 30°
= w i
7 =z 3 inverso 3
S| w |Flex/reflex 220°-100°
o éw’ Placa posterior (armiba - abajo) | 80°/40°

Apovya cabeza (arriba - abajo) 60° /90°

Panel de piemas (arriba - abajo) | 15°/90°

Capacidad méxima min 270 Kg

Incluir Soporte para brazos

Alimentacion 120 V - 60 Hz y bateria interna recargable
Mesa de cirugia electro-hidraulica | Controlada por control remoto
Dimensiones minimas 50"200 +-5cm

Ajuste de altura 66— 103 +-5cm

Inclinacion lateral 20° o mas

Desplazamiento longitudinal min. | 25 cm o mayor
Trendelemburg/  trendelemburg 30° / 30°

Mesa de cirugia con accesorios para urologia

:% inverso
8 § Placa posterior {arriba - abajo) | 80°/40° +/-5° 1
c% Apoya cabeza (arriba - abajo) 60° / 90° +/- 5°
Panel de piernas (abajo) 90°
Capacidad maxima min 240 Kg
Incluir Soporte para brazos
2 Piemeras
Accesorios para urologia 1 cubeta para drenaje
1 set recolector de liquidos y fluidos
Dimensiones minimas 1x1x0.4 m
o o |Refuerzos en la parte inferior
§ g 5 Ruedas Min 2"
9 § = Tapa superior En acero inoxidable, en forma de luna con| 19
@ = bordes curvados
N| 2
Estructura Acero inoxidable, tubo redondo de min. 1
14
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Pantalla Minimo 10" LCD
Minimo:
Visualizacion 6 curvas simultaneas
4 ventanas para valores numéricos
5 derivaciones, indicador de frecuencia
EKG cardilaf:a con programacion de  arritmia.
Andlisis de segmento ST y programa de
arritmias
IBP Minimo 2 canales.
» | Gasto cardiaco Incluir fodos los accescrios
g |SP02 Cable completo o interfase
2 | Temperatura Minimo 2 canales.
- 2 Concentracidn inspiratoria y espiratoria de
) © . . . .
S| @ éxido nitroso, agentes anestésicos: halotano,
08| € enfluoranc,  isofluorano, sevofluorano y| 1
8 % - desiluorano con identificacion automatica de
N3 Modulo de Agentes anestesicos agentes anestésicos, concentracion
8 inspiratoria y espiratoria de la concentracion
é de C02.
. Recargable de ion litio funcionamiento de més
Bateria de unag hora
Opcién de conexion a modulo BIS
Alarmas de baja y alta para todos los
Incluir parametros
Incluir sistema de sustraccion de imagen digital DIS (sustraccion de imagen
| digital)
Diametro mayor a 11"
o~ Potencia de salida: Entre 2.5 y 5 KW
| < [Almacenamiento mayora 150.000 imagenes
1,38 E Movimiento orbital: Entre 130° y 145° +/- §° 1
S| £ |Especio libre: mayora 75 cm
o Capacidad de almacenamiento calérico: mayor a 270KHU
Dos monitores (minimo 19"}
Incluir Impresora
Teclado en espaiiol
© Céamara de video externa
2 | Sistema de retina Con filtro de proteccidn.
%) Tuvo inversor Inclinable de G a 110°
£ | Co-observador foco y zoom
2 E Acople de coordenadas XY, micro motorizados
= | o |Zoomy enfoque
12 g % Margen de enfoque min 50 mm 1
S| £ |Aumento 3.4x — 20.6x como minimo
12 | Eios: 408 nm con UV integrado.
g WS. Supresor de azul intercalable
Rango minimo de
é des;?lazamiento XY 61x 61 mm
Qculares granangulares 12,5 x graduables con anteojeras o 10x con
15
w il &
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acoplamiento magnético.
haces de luz independientes para cada ojo,

lluminacion: diafragmable y programable para cirugia de
retina
Pedal Para mangjar las funciones del equipo

Sin requerir re-enfoque

Sistema de visualizacién de|Cambic de lentes asféricas (60 y 128
fondo de ojo dioptrias} sin interrupcion durante cirugia
Incluir: soporte para lente objetivo

TOTAL 39

2).Eliminar del folio 14 la siguiente descripcion:

1. SUBASTA ELECTRONICA.: Dentro del proceso de contratacion electrénica sera facultativo
de la E.S.E HUEM desarrollar el mecanismo de “Subasta Inversa” en forma electronica o
presencial.

PARAGRAFO 1: Cuando la subasta se realice en forma electronica, en la fecha prevista en
gl respectivo cronograma, el oferente deberé realizar el proceso de presentacion de oferta
inicial, a través de la respectiva plataforma elecironica, previa habilitacion por parte de la
E.S.E. HUEM. Dentro del proceso de subasta inversa electronica, podra la E.S.E HUEM
negociar con €l oferente que haya presentado la mejor propuesta econdmica.

Cuando los precios ofertados no correspondan al rango de precios contemplado por fa
entidad en los respectivos estudios previos, sera facultativo de la E.S.E HUEM su
aceptacion o rechazo, en el dltimo evento sera declarado “Desierto”, por incumplimiento de
los requisitos econbmicos.

PARAGRAFO 2:En el evento de surgir fallas técnicas durante la subasta inversa
electronica se procedera conferme lo consagrado en el articulo 56 del manual de
contratacion, el cual estipula; "Si en el curso de una subasta inversa electrénica se
presentan fallas técnicas que impidan a los oferentes presentar sus lances, la subasta debe
ser suspendida y cuando la falla técnica haya sido superada la Empresa estatal debe
reiniciar la subasta.

Si por causas imputables al oferente 0 a su proveedor de soluciones de tecnologia de la
informacién y telecomunicaciones, durante la subasta inversa electronica la conexién con el
sistema se pierde, la subasta continuara y la Empresa entiende que el proveedor que pierde
su conexién ha desistido de participar en la misma.”

PARAGRAFO 3: La subasta inversa podra suspenderse cuande se presenten
circunstancias que a juicio del comité de contratacion, requieran un tiempo prudencial y
razonable para adoptar la decision pertinente, conforme las observaciones que dentro de su
desarrollo presenten los oferentes o, aquellas otras que se susciten.

PARAGRAFO 4: Los oferentes deben mantener las especificaciones y condiciones
propuestas en el momento del cierre en la respectiva plataforma (bionexo), sin que sea
posible modificarlas en |a subasta inversa cuando se utilice otra plataforma (publinexo}.
PARAGRAFQO 5. El incumplimiento pleno de requisitos habilitantes o, la omisién de
complementacion requerida por fa entidad, conlleva fa exclusion del proceso. Por tanto, no
es viable continuar con la etapa de subasta inversa ni ser adjudicatario.

PARAGRAFO 6: Los oferentes deben cumplir con todas las etapas del proceso en los
terminos y condiciones fijados en el anuncio piblico, so pena de ser excluido del mimo. Por
tanto, los oferentes deben registrar sus propuestas y/o habilitarse en la plataforma de
bionexo, asi como en la de publinexo, cuando se aplique el mecanismo de subasta inversa.
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3). Modificar el Inciso primero del acapite de experiencia , visto a folio 15 del Anuncio Publico ast:

7.1 EXPERIENCIA

“El proponente debe acreditar, mediante Certificado de Inscripcién en el Registro Unico de
Proponentes expedido por la Camara de Comercio, contratos ejecutados y/o liquidados con alguno
de los codigos que pertenezcan a las familias pertenecientes a 42180000, 42130000, 42290000,
42270000, durante los tres (3) afios anteriores al cierre y cuyo valor sea igual o superior al
presupuesto oficial.”

4).Modificar el Inciso segundo de los Estados Financieros Acapite 7.3 CAPACIDAD FINANCIERA Y
ORGANIZACIONAL, visto a folio 20 del Anuncio Publico asi:

“Tanto los estados financieros solicitados como sus notas deben ser elaborados y presentados
conforme la Ley 1314 de 2009 “por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e
informacion financiera y de aseguramiento de informacion aceptados en Colombia, se sefialan las
autoridades competentes, el procedimiento para su expedicion y se determinan las entidades
responsables de vigilar su cumplimiento®, para el caso de entidades de naturaleza privada, y
conforme a la Resolucién No. 222 del 5 de julic de 2006 “Por la cual se adopta el Régimen de
Contabilidad Publica y se define su &mbito de aplicacion” para los casos de entidades de naturaleza
pablica.;

5).Modificar el cronograma del proceso, ampliando el plazo del cierre de la siguiente manera:

CRONCGRAMA
No. | ACTIVIDAD FECHA LUGAR
PLAZC PRESENTACION OFERTA -
INCLUYENDO ENVIO DE FICHA .
R . . N
Tedch cseoTacou mbincmonny aode
VERIFICACION DE REQUISITOS
3 HABILITANTES: EXPERIENCIA 2211172018 {documentos firmados — escaneados) ¥
CAPACIDAﬁ) JURIDICA ' 03:00 PM. envio otiginales a la E.S.E HUEM - oficina
CAPACIDAD FINANCIERP'\ y GERENCIA Avenida 11E N° 5AN-71
ORGANIZACIONAL Guaimarat — Cicuta — Colombia.
CIERRE,
INFORME REQUISITOS 26/11/2018
HABILITANTES
4 Wiww herasmomeoz.gov.co
27111/2018
PLAZO DE SUBSANABILIDAD 09:00 AM
5 INFORME SUBSANABILIDAD 28/11/2018 www. herasmomeoz.gov.co

www.herasmomeoz,gov.co de Norte de
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EVALUACION TECNICA Y 2911172018
ECONOMICA
4 www.herasmomeoz.gov.co
TRASLADO DEL INFORME DE 30/11/2048
EVALUACION HASTA LAS 09:00 AM
DENTRO DE LOS 2
CONFIRMACION DEL D'TLTS%;&ESSEES
9 PROVEEDOR O ACEPTACION DE EVALUACION Correo electrdnico del oferente
LA OFERTA (VENCIDO EL
TRASLADO)
OTORGAMIENTO Y APROBACION |  DENTRO DE LOS (docu oo dlecinico
1o | DELAS GARANTIAS, SIAELLO POS (2) DIAS ocumentos fimados gsga}:‘gzw‘;s)
HUBIERE LUGAR Y REGISTRO | HABILES SGTES A og ol :'G ABglga::eii:a 1E N° AN
PRESUPUESTAL LA CONFIRMACION Cuamaral- Cleute = Colombia

6.) Adendar ef acapite 12, folio 27 “"clausulado’ numeral 1:

1) FORMA DE PAGO: El pago se efectuara dentro de los treinta (30) dias calendario con el
recibo a satisfaccion de los bienes en el almacén de la ESE HUEM, y radicacion de factura
en el CEGDOC incluyendo Pago de Seguridad Social y certificado de Ingreso de Almacén.
PARAGRAFQ: El contratista debe cancelar y acreditar los respectivos impuestos y demas
costos fiscales, dentro de ellos la estampilla Pro- Empresa Social del Estado Hospital
Universitario Erasmo Meoz; en su defecto, autoriza al HOSPITAL para efectuar las
deducciones de ley

4. ACLARACIONES

Se modifica el Anuncio Publico teniendo en cuenta las observaciones planteadas, con el objeto de
salvaguardar los principios que rigen la contratacion estatal y los fines de la E.S.E. HUEM. La presente
adenda forma parte integrante del contrato y deben tenerse en cuenta en las respectivas ofertas.

Se expide en San José de Clcuta, a los 20 dias del mes de Noviembre de 2018

AND, OYLALVIF JAIMES
Su hte defServicids de salud

Revish y : Mauricio Pingon Barajas-Coordinar de contratacion bienes y servicios ACTISALUD
P thMNycky Correa fgonzalez - Abogado ACTISALUD GABYS
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