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ADENDA No: 01 AL PLIEGO DE CONDICIONES

PROCESO No: SA20-281

B OBJETO CONTRACTUAL

COMPRA DE EQUIPO BIOMEDICOS PARA LAS AREAS DE CONTINGENCIA COVID-19 PISO 9 Y 10 DE
LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.

2. OBSERVACIONES

De acuerdo con las observaciones planteadas dentro del proceso y en su etapa respectiva, nos permitimos
realizar a través de la presente adenda las modificaciones pertinentes al pliego de condiciones, asi:

1. Modificar el Acapite 9- Especificaciones técnicas, del Pliego de Condiciones
. Modificar el numeral 10 Obligaciones del contratista, del Pliego de Condiciones,
3. Modificar el inciso primero e incorpérese un paragrafo aclaratorio en el Acéapite 11.1 experiencia del
Pliego de Condiciones
4. Modificar el numeral 12. CRITERIO DE SELECCION

El comité de contratacion de la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz, teniendo en cuanta las
observaciones planteadas dentro del proceso y las sugerencias propuestas por el area financiera modificara
dentro de la presente adenda los siguientes clausulas:

1 Modificar capacidad financiera
2 Modificar el Acépite 14- Forma de Pago, del Pliego de Condiciones

3. MODIFICACIONES

En cuanto al numeral 9. ESPECIFICACIONES TECNICAS se realizaran las siguientes modificaciones:

BOMBAS DE INFUSION

El rango de flujo se modifica y quedara de 01-2000ml/h (incrementos de 01ml)

ELECTROCARDIOGRAFO

Las condiciones ambientales de temperatura quedaran como lo estipula en el pliego de condiciones, solo se
modificara la humedad relativa con un minimo de 10% y un maximo de 70% o mas.

VENTILADOR MECANICO

En cuanto a las caracteristicas del ventilador mecanico se modifican las siguientes:

El modo PAV de ventilacion asistida proporcional sera OPCIONAL

Se permitiran nombres generales como PRVC en lugar de VC PLUS o de AUTOFLOW.

Se aclara que la presion inspiratoria es hasta 60cm H20 o mas

Los tiempos inspiratorios seran de al menos 2seg a 8 seg respectivamente

Los modos VC+ Y VV+ seran considerados con el nombre de PRVC, Volumen Objetivo, Volumen

garantizado, siempre y cuando manejen el mismo principio de los parametros solicitados.

6. El modo volumen soporte sera considerado como opcional siempre y cuando manejen el mismo

principio de los parametros solicitados.

La presion de soporte sera opcional

8. Lamedicion de NIF sera opcional Se acepta y aclara, para dar pluralidad a los oferentes se modificara
y se colocara como “opcional”.

9. Se aclara que El volumen pulmonar corriente también es conocido con el nombre de volumen de

vaivén, con el nombre de volumen tidal y con el nombre de volumen de marea.
10. Se hace claridad que la referencia de vélvula exhalatoria inteligente puede ser abierta, cerrada o semi
abierta, permite leer de mejor manera APRV.
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11. Se hace claridad que debido a que no se sabe la marca del equipo a comprar, no se cuenta con
Backup ni accesorios de ventiladores o en caso de que utilicen circuitos no universales, se pide €l
10% de accesorios adicionales para que entre en servicio mientras se realiza la solicitud de cotizacion
de la compra de accesorios.

RAYOS X PORTATIL

1. Se modifican los rangos de la distancia focal, la cual quedara asi: al piso de 200C cm o superior desde
el porta cabezote del tubo.

2. Se modifica la Potencia del RX la cual quedara de 30KW o superior

Se aclara que los valores solicitados corresponden a un equipo de RX fijo, el rango se reajustara a

superior a 450MA

Se aclara que el voltaje de alimentacion del equipo es: 115+ Vac10% 50/60 HZ

La capacidad de aimacenamiento calorico se modifica a 200KHU o superior

Se modifica la capacidad de almacenamiento de imagenes quedando igual o superior a 3500 imagenes

Se modifica el tamafio de la pantalla y se aclara que la especificacion quedara de la siguiente forma:

Tamario de pantalla superior a 17"
8. Se aclara que la especificacion quedara de la siguiente forma: Rejilla valida tanto fisica o por software
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2. En cuanto al numeral 10. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA se realizaran las siguientes
modificaciones:

2.1 El contratista debera allegar la hoja de vida del personal que realizara la capacitacion y
mantenimiento de los equipos médicos y/o bienes, debe anexar certificados y su inscripcion ante
el INVIMA. Para los equipos de imagenologia se requiere que el personal debe estar debidamente
capacitado y certificado, Anexando en la propuesta las hojas de vida, certificaciones de estudio,
certificaciones de experiencia y certificacion de entrenamiento, registro INVIMA y tarjeta
profesional.

3. En cuanto al numeral 11.1. EXPERIENCIA se realizaran las siguientes modificaciones:

3.1 Con el proposito de garantizar la pluralidad de oferentes se aceptara la presentacion de
certificaciones y/o actas de liquidacion de contratos siempre y cuando el comité evaluador pueda
constatar que en el alcance del contrato se encontraba el suministro o venta de equipos médicos.

4. En cuanto al numeral 12. CRITERIS DE SELECCION se realizaran las siguientes
modificaciones:

4.1 TIEMPO DE GARANTIA 10 PUNTOS Se calificara con 10 puntos la oferta con mayor garantia ofrecida,
y se otorgara el puntaje proporcional a las siguientes ofertas. Este tiempo de garantia es diferente a la
pdliza de calidad y se tendra en cuenta con la extension de garantia del fabricante. Se calificara con cero
(0) a las propuestas que no detallen ninguna claridad respecto a este punto o cuya garantia sea igual a la
minima exigida, es decir un (1) afio. FORMULA: Puntaje = 10* (afios de garantia ofrecida/ garantia méaxima
ofertada), la garantia adicional a la que se hace referencia debe encontrarse entre 12 y 36 meses donde el
proponente con mayor rango de garantia obtendréa el puntaje maximo.

El comité de contratacion de la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz, teniendo en cuanta las
observaciones planteadas dentro del proceso y las sugerencias propuestas por el area financiera
modificara dentro de la presente adenda los siguientes clausulas:

1. En cuanto al numeral 11.3. CAPACIDAD FINANCIERA se realizaran las siguientes
modificaciones:

1.1 En cuanto a la capacidad financiera (admisible/no admisible), con el fin que haya pluralidad de
oferentes se tomo la determinacion por parte del area financiera de modificar el indicador del capital
de trabajo el cual quedara asi:
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CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO La oferta no puede exceder el presupuesto

CORRIENTE oficial 2020.
Si el proponente no cumple con el requisito anterior sera Podran presentar propuestas totales, teniendo en
declarado NO ADMISIBLE. cuenta la cuantia de la oferta expresada en

salarios minimos legales vigentes asi:

Si el proponente es un consorcio o una unién temporal, el

capital de trabajo se calculara asi: Mas de 5.000 millones
CT= ¥ Ci > 4,500 SMMLV

CT= Capital de trabajo del Consorcio o Union Temporal.
589.5 a 1.000 millones

Cti= Capital de trabajo de cada uno de los integrantes del 2750 SMMLV

consorcio o la union temporal.

En cuanto al numeral 14. FORMA DE PAGO se realizaran las siguientes modificaciones:

2.1 Se realizara una modificacion parcial en la forma de pago, la cual no tendra ni anticipo ni pago anticipado,
pero su pago se realizara a traves de pagos por actas parciales de entrega de los bienes a contratar

Lo anterior en concordancia con el articulo 3 de la ley 1437 de 2011: “las autoridades buscaran que
los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removeran de oficio los obstaculos puramente
formales, evitaran decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearan, de acuerdo con este
Cadigo las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho
material objeto de la actuacion administrativa”y en el numeral 7 del articulo segundo del Manual de
Contratacion, el cual preve: “EFICACIA: Se adoptaran las medidas necesarias para que los procesos
de contratacion logren su finalidad, previendo todos los factores que puedan entrabar el proceso de
contratacion”.

Las demas clausulas del Pliego de Condiciones permaneceran vigentes y sin sufrir variacion alguna.

4. ACLARACIONES

Se modifica Pliego de condiciones teniendo en cuenta las observaciones planteadas, con el objeto de
salvaguardar los principios que rigen la contratacion estatal y los fines de la E.S.E. HUEM. La presente adenda
forma parte integrante del contrato y deben tenerse en cuenta en las respectivas ofertas.

Se expide en Sdn Jgsé gé Clicuta, a los dieciséis (16) dias del mes de Julio de 2020.
i

JAIME(RICAR THEY TELLO
Subgerente Adngini 0

Reviso y aprobo: Jorge Davila Luna, Asesor Juridico Contratacion - Actisalud
Proyecto: Argemira Mora Alvarez, Técnico Administrativo-ESE HUEM




