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ADENDA No: 03 AL ANUNCIO DE CONTRATACION ELECTRONICO

PROCESO No: SA20-160

1. OBJETO CONTRACTUAL

COMPRA DE ELEMENTOS PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE LOS
SERVICIOS DE INTERNACION DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO
MEOZ S

2. ACLARACIONES Y MODIFICACIONES

Teniendo en cuenta que la ESE HUEM con ocasion de la Donacion de camas que tendra, disminuyo el nimero de
camas a adquirir en la Adenda No. 2, se procede a corregir la cantidad en el item nimero 1, el cual por un error de
digitacion se marcd como 39 siendo la cantidad correcta 38, asi mismo como consecuencia de la disminucion de
cantidades & comprar, se ajustara el presupuesto del proceso :

Cadigo Equipo ESPECIFICACIONES MINIMAS Cant.
Soporte de peso minimo de: 150 +/-10 Kg.

Controles electronicos interconstruidos en barandales, con seguro de
bloqueo para paciente (en las dos barandas interno y extermnos).
MOVIMIENTOS:

- Seccion de espalda; minimo de 0 - 60°.

- Seccion de rodilla: minimo de 0 — 20°.

- Altura y descenso ajustable que cubra el rango minimo de 45 a 75.
-Posicion de reanimacion cardiopulmonar (RCP), desde un botén en
el control.

Sistema de bloqueo de los movimientos eléctricos y botdn de posicion
horizontal.

Indicador de angulo del respaldo.

Dimensiones de la superficie del paciente 190 cm de largo x de 85
¢m de ancho come minimo.

Dimensiones de la cama maximas; Longitud total de 240 cm. Ancho
total de 105 cm. Con cabecera, piesera y barandales arriba.

11 2180300641 gzrc;zca Cabecera y piesera, desmontables de material de alta resistencia a| 38

golpes y solventes.
Barandales laterales abatibles o plegables en un solo movimiento,
que permitan la transferencia segura del paciente, resistentes al alto
impacto, dos barandales en seccion de cabeza y dos en seccion de
pies.
Con protectores o parachoques en la cabecera
Colchén de antiescaras de 16 cm (+/-2cm) de espesor con
dimensiones de paciente 190cm +/- 10 cm de largo y 85 cm +/- 5 cm,
forro completamente sellado por los 4 costados a la entrada de
liquidos. Con sistema de contencion del colchon para evitar
deslizamiento.
Ruedas de 12,5 cm de diametro minimo, con freno en cada rueda o
central.
Ganchos para bolsas de soluciones en ambos lados de la cama.
Que cuenta con bateria de seguridad en caso de falla eléctrica.
Cumplir con el requisito NTC-IEC-60601-2-52
Soporte de pesc minimo de: 300 +/-10 Kg.

Cama Controles electronicos interconstruidos en ba_randales, con seguro de

2 | 2180300642 Rariatrica bloqueo para paciente (en las dos barandas interno y externos). 2

MOVIMIENTOS:

- Seccion de espalda: minimo de 0 — 60°.
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- Seccion de rodilla: minimo de 0 - 20°.

- Altura y descenso ajustable que cubra el rango minimo de 60 a 75.
-Posicion de reanimacion cardiopulmonar (RCP), desde un botdn en
el control.

Sistema de blogueo de los movimientos eléctricos y botén de posicién
horizontal.

Indicador de angulo del respaldo.

Dimensiones de la superficie del paciente 230 ¢cm +- 10 de largo x
de 100 cm +/- 10 de ancho como minimo.

Barandales laterales abatibles o plegables en un sole movimiento,
que permitan la transferencia segura del paciente, resistentes al alto
impacto, dos barandales en seccion de cabeza y dos en seccion de
pies.

Con protectores o parachoques en |as cuatro esquinas.

Colchén antiescaras de 16 ¢cm {+/-2cm) de espesor con dimensiones
de paciente 200cm +/- 10 cm de largo y 100 de ancho cm +/- 5 ¢cm,
forro completamente sellado por los 4 costados a la entrada de
liquidos. Con sistema de contencién del colchén para evitar
deslizamiento.

Colchon de poliuretano de 16 ¢cm +/-3cm de espesor con dimensiones
de paciente 200cm +/- 3cm de largo y 100 ¢cm de ancho como méximo.
Ruedas de 12,5 cm de diametro minimo, con freno en cada rueda o
central.

Ganchos para bolsas de soluciones en ambos lados de la cama.
Que cuenta con bateria de seguridad en caso de falla eléctrica.
Cumplir con el requisito NTC-IEC-60601-2-52

Cuna para recuperacion de pacientes neonatales.

Estructura en acero de alta resistencia.

3 | 2180301502 Cuna Dimensiones Utiles 60 +/- 3 cm de largo y 30 +/- 5 ¢m de ancho.
neonatal | Ruedas de 3" de diametro minimo, con freno en cada rueda o central.

Canasta para almacenamiento de pertenencia del paciente.

Angulo de inclinacidn variable.

Por lo anterior se procede a ajustar el ACAPITE- 6-PRESUPUESTO DEL PROCESO- de la siguiente manera

VALOR DEL CONTRATO: CUATROCIENTOS
VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS
SESENTAY DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE
PESOS $ 425.962.920

El valor del contrato incluye costos directos, indirectos, impuestos y aquellos de cualquier
naturaleza que se deriven de la gjecucién contractual.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No:429

Rubro Presupuestal: 2122010201

Concepto: COMPRA DE EQUIPOS, INSTRUMENTACION
MEDICO, ODONT Y LABORATORIO.

Fecha: 18-02-2020
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Finalmente se aclara tal y como se encuentra establecido en el Paragrafo Sexto- del Acapite Quinto- Oferta del

Anuncio Publico SA20-160-Para el presente poseso no aplica el sistema de subasta inversa.

Se expide en San José de Clcuta, alos Seis (6) dias del mes de Marzo de 2020

/fégﬁ

SORAYA FATANA-CACERES SANTOS

Subgerente Administrativo

i54 y Aprobéd: Maricio Pinzén Barajas, Coordinador Actisalud GABYS
16: Paola Corgejo Carrascal- Abogada GABYS




