
 
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 

CODIGO:BS-FO-057 

VERSION: 2 

ADENDA 
FECHA: NOV 2018 

PAGINA1 de 6 

 

 
 

 
ADENDA No: 01 AL  ANUNCIO PUBLICO 

 
PROCESO No:  SS20-457 
 

1. OBJETO CONTRACTUAL 

 
SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA E.S.E 
HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ 
 

2. OBSERVACIONES 

 

No: NOMBRE OBSERVACION RESPUESTA 

1 
AURA CECILIA 

BELTRAN 
en cuanto a la linea de glucometria cuantos 

glucometros requieren? 

Previa consulta realizada, y 
en atención a la alta 
demanda de pacientes y 
servicios que requieren la 
realización de glucometrias, 
se requieren 45 glucómetros 

2 
C.T.P MEDICA  

S. A 

En el pliego de condiciones en el cuadro de 
especificaciones Técnicas  se indica que en la 

propuesta Técnica debe aportarse en el numeral 2 
los siguientes documentos: 

2.El oferente deberá entregar las fichas técnicas 
solicitadas, rotuladas, relacionadas y 

especificando el ítem o código a que corresponda 
en el estudio? 

3. No enviar fichas técnicas de los ítem que no se 
soliciten? 

En este caso como debemos proceder, ya que en 
el cuadro de productos en la columna unidad de 

medida,  el pliego no las solicita. De todos modos 
ya las adjuntamos a la carpeta de 

DOCUMENTOS TÉCNICOS. 

Deben aportarse fichas 
técnicas de todos los 
dispositivos del cuadro de 
especificaciones técnicas, en 
tal sentido se adendará para 
aclarar esta inquietud 

3 
HOSPICLINIC DE 
COLOMBIA SAS 

en el Numeral 3 de las Especificaciones Tecnicas  
se especifica: "No Enviar Fichas tecnicas de los 

items que no lo soliciten" sin embargo en el 
cuadro no se especifica cual se solicita y cual no - 

solicitamos aclaracion sobre el envio de Fichas 
tecnicas 

4 INTRAMEDICA Que prodictos necesitan ficha tecnica 
 

3. MODIFICACIONES 

Teniendo en cuenta las observaciones planteadas  se realizan las siguientes modificaciones: 
 

Modifíquese el Acápite 2 Especificaciones Técnicas del Anuncio Público, indicando la necesidad de 

presentar fichas técnicas de todos los ítems, para ser sometidas a evaluación: 

 

ITE
M 

CODIGO NOMBRE 
ESPECIFICAC

IONES 
TECNICAS 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDA
D 

1 20012 AGUJA DESECHABLE  25 X 5/8 
FICHA 

TECNICA 
UNIDAD 500 

2 20013 AGUJA DESECHABLE 26 X 1 1/2 
FICHA 

TECNICA 
UNIDAD 500 

3 20014 AGUJA DESECHABLE 27 X 1 1/2 
FICHA 

TECNICA 
UNIDAD 1000 
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4 20011 AGUJA DESECHABLE N 23 X 1 1/2 
FICHA 

TECNICA 
UNIDAD 1000 

5 20324 APOSITO TRANSPARENTE 5 X 7 CM 
FICHA 

TECNICA 
UNIDAD 60 

6 20914 
APOSITO TRANSPARENTE CON PACK DE GASA  
10 X 25 CM 

FICHA 
TECNICA UNIDAD 150 

7 20060 BAJALENGUA DE MADERA 
FICHA 

TECNICA 
UNIDAD 3000 

8 20922 BARRERA COLOSTOMÌA 38MM 
FICHA 

TECNICA 
UNIDAD 44 

9 20912 BOLSA COLOSTOMIA  38MM 
FICHA 

TECNICA 
UNIDAD 5 

10 21083 
CATETER DX PERIFERICO OPTITORQUE 
VERTEBRAL - 4Fr X 100 cm  (RH BH14110M) 

FICHA 
TECNICA UNIDAD 2 

11 20130 
CATETER EPICUTANEO CAVA  2Fr 24G X 30 cm 
EN SILICONA 

FICHA 
TECNICA UNIDAD 50 

12 20131 
CATETER FOGARTY CORTO 3F 
(EMBOLECTOMIA) 

FICHA 
TECNICA 

UNIDAD 6 

13 20122 CATETER CENTRAL 2 VIAS 720 
FICHA 

TECNICA 
UNIDAD 500 

14 20133 
CATETER FOGARTY CORTO 5F 
(EMBOLECTOMIA) 

FICHA 
TECNICA 

UNIDAD 6 

15 20138 
CATETER FOGARTY LARGO 6F 
(EMBOLECTOMIA) 

FICHA 
TECNICA 

UNIDAD 2 

16 20874 CATETER URETRAL DOBLE J 3.7 
FICHA 

TECNICA 
UNIDAD 10 

17 21101 CIRCUITO DESECHABLE PARA NEOPUFF 
FICHA 

TECNICA 
UNIDAD 40 

18 21112 
COMPRESA DE GASA NO ESTERIL 
(LAPAROTOMIA) 

FICHA 
TECNICA 

UNIDAD 5000 

19 20220 
CUCHILLA DERMATOMO MANUAL HG-025-10J. 
Ref. BA-714R 

FICHA 
TECNICA UNIDAD 50 

20 20221 
CUCHILLA DERMATOMO MANUAL HUMBY 3 
ORIF. 15.8X1 O Ref. BA-708R - BA-714R 

FICHA 
TECNICA UNIDAD 30 

21 21274 CUCHILLETES PARA PARECENTESIS 15 - OFT - 
FICHA 

TECNICA 
UNIDAD 5 

22 20256 EQUIPO MACROGOTEO CON AGUJA 
FICHA 

TECNICA 
UNIDAD 35000 

23 20260 
EQUIPO NUTRICION ENTERAL (BOLSA 1LT) 
PARA BOMBA 

FICHA 
TECNICA UNIDAD 30 

24 20261 
EQUIPO NUTRICION ENTERAL TAPA ROSCA 
PARA BOMBA 

FICHA 
TECNICA UNIDAD 40 

25 21212 
EQUIPO MACROGOTEO S/A EN Y 
FOTOPROTECTOR 

FICHA 
TECNICA 

UNIDAD 1750 

26 20719 GRAPA PARA TABLA OSEA 12 MM 
FICHA 

TECNICA 
UNIDAD 16 

27 20720 GRAPA PARA TABLA OSEA 16 MM 
FICHA 

TECNICA 
UNIDAD 15 

28 20721 GRAPA PARA TABLA OSEA 20 MM 
FICHA 

TECNICA 
UNIDAD 10 

29 21080 
GUIA HIDROFILICA RADIFOCUS M - 0.035 X 180 
cm - ANGULADA STANDARD (RF GA35183M) 

FICHA 
TECNICA UNIDAD 4 
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30 21081 
GUIA HIDROFILICA RADIFOCUS M - 0.035 X 260 
cm - ANGULADA STANDARD (RF GA35263M) 

FICHA 
TECNICA UNIDAD 4 

31 21037 
HEMOSTATICO DE CELULOSA OXIDADA 
REGENERADA ABSORBIBLE PRESENTACION  
ESPONJA TEJIDA   5.1 x 10.2 cm 

FICHA 
TECNICA 

UNIDAD 30 

32 20326 IMPLANTE DE DURAMADRE 
FICHA 

TECNICA 
UNIDAD 10 

33 20343 JERINGA DESECHABLE 10 ML 
FICHA 

TECNICA 
UNIDAD 200.000 

34 21371 
SISTEMA INFANTIL CPAP BURBUJA BC161-10 
PACIENTE PREMATURO NEONATO INFANTE-
FISHER & PAYKEL 

FICHA 
TECNICA 

UNIDAD 6 

35 21374 

Kit cpap talla m incluye un gorro cpap bc306-05 para 
pacientes  con perimetro cefalico de 25-29 cm , 
interfase conexión bc191-05 de 70 mm paciente 
prematur neo - infante, pring nasal 4540 ta 

FICHA 
TECNICA 

UNIDAD 2 

36 21373 

kit cpap talla s incluye un gorro cpap BC303-05 para 
pacientes con perimetro cefalico de 22-25 
CM,interfase conexión cpap bc191-05 de 70mm, 
prong nasal 4540 tamaño 4,5mm *4,0 mm, mascara 
infantil para cpap bc800-10 uso con gorro  talla s 
libre de latex 

FICHA 
TECNICA 

UNIDAD 2 

37 20352CI KIT DE GASTROSTOMIA Nº 20 
FICHA 

TECNICA 
UNIDAD 17 

38 21379 

kit de reanimación con pieza en T puerto rd1300 de 
succion mascara 35mm neopuff, mascara de 
resuction rd803-10 para usi co neopuff de 35 mm 
desechable , linea de oxígeno para neopuff 
900rd009 de 2,1 mts con acoples para neopuff y 
niple o racord 

FICHA 
TECNICA 

UNIDAD 3 

39 21378 

kit de reanimación con pieza en T puerto rd1300 de 
succion mascara 60mm neopuff, mascara de 
resuction rd806-10 para usi co neopuff de 60 mm 
desechable , linea de oxigeno para neopuff 
900rd009 de 2,1 mts con acoples para neopuff y 
niple o racord 

FICHA 
TECNICA 

UNIDAD 1 

40 20362 
KIT TRANSPACK IV (Kit de Monitoreo de presion 
sanguinea) 

FICHA 
TECNICA UNIDAD 40 

41 21126 MECHA NASAL (0,8 cm X 60 cm) 
FICHA 

TECNICA 
UNIDAD 100 

42 21127 MECHA VAGINAL  (5 cm X 80 cm) 
FICHA 

TECNICA 
UNIDAD 100 

43 21064 MEDIAS ANTIEMBOLICAS TALLAS   XL - MUSLO - 
FICHA 

TECNICA 
UNIDAD 20 

44 21106 
METILCELULOSA HIDROXIPROPIL 2%  (OQ-
COAT)  SOLUCION  OFT 

FICHA 
TECNICA UNIDAD 5 

45 21038 

MONOFILAMENTO DE ACERO QUIRURGICO 
CALIBRE 5 AGUJA CORTE CONVENCIONAL 1/2 
CIRCULO 4 X 45 CMS (SUTURA PARA 
ESTERNON) 

FICHA 
TECNICA 

SOBRE 10 

46 20268 
POLIESTER TRENZADO  RECUBIERTO CON 
POLIBUTILATO  2/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 
CIRCULO 25-27mm HEBRA 75 cms O MAS 

FICHA 
TECNICA 

SOBRE 30 
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47 20269 
POLIESTER TRENZADO RECUBIERTO  3/0 75CM 
DOBLE AGUJA REDONDA 

FICHA 
TECNICA SOBRE 24 

48 21307 
POLIGLACTINA 6/0 45CM DOBLE AGUJA DIAM 
0.2 ESPATULADA 6.5 1/4 - OFTALMOLOGIA- 

FICHA 
TECNICA 

SOBRE 36 

49 20681 
POLIGLACTINA 910 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 
CIRCULO 25-27 MM HEBRA DE 70 CMS MAS  -
ANTIBACTERIAL - 

FICHA 
TECNICA 

SOBRE 240 

50 20679 
POLIGLACTINA  910 1  AGUJA REDONDA 1.2 
CIRCULO 35-38mm HEBRA DE 90cms O MAS  - 
ANTIBACTERIAL - 

FICHA 
TECNICA SOBRE 750 

51 21306 
POLIPROPILENO 10/0  30 CM DOBLE AGUJA 
(AGUJA RECTA 18MM/CURVA 4.5MM 7/16  0.14 
DIAM) - OFT- 

FICHA 
TECNICA SOBRE 36 

52 20493 
POLIPROPILENO MONOFILAMENTO  2/0 AGUJA 
CORTANTE 3/8 CIRCULO 16-26mm HEBRA 75cms 
O MAS 

FICHA 
TECNICA SOBRE 200 

53 21093 PUNTAS PARA MANIPULADOR UTERINO 
FICHA 

TECNICA 
UNIDAD 4 

54 21113 
REGULADOR DE FLUJO DESECHABLE PARA 
LIQUIDOS ENDOVENOSOS 

FICHA 
TECNICA UNIDAD 600 

55 20538 SIERRA DE GIGLI DE 6 HILOS X 400 MM 
FICHA 

TECNICA 
UNIDAD 20 

56 20140 SONDA  GASTROSTOMIA  20 
FICHA 

TECNICA 
UNIDAD 30 

57 20141 SONDA  GASTROSTOMIA 22 
FICHA 

TECNICA 
UNIDAD 25 

58 21222 SONDA GASTROSTOMIA N 14 
FICHA 

TECNICA 
UNIDAD 10 

59 20567 
SONDA NASOGASTRICA   6  FR PUNTA DE 
TUGSTENO 

FICHA 
TECNICA 

UNIDAD 4 

60 20569 
SONDA NASOGASTRICA  08 PUNTA DE 
TUGSTENO 

FICHA 
TECNICA 

UNIDAD 5 

61 20577 SONDA NASOGASTRICA 20 
FICHA 

TECNICA 
UNIDAD 500 

62 20879 
STENT DUODENAL  AUTOEXPANDIBLE 
TOTALMENTE RECUBIERTO 

FICHA 
TECNICA UNIDAD 1 

63 20878 
STENT ESOFAGICO AUTOEXPANDIBLE 
RECUBRIMIENTO TOTAL 

FICHA 
TECNICA UNIDAD 3 

64 21110 TIRAS DE FLUORSEINA CAJA 
FICHA 

TECNICA 
CAJA 4 

65 21128 
TORUNDA DE GASA (GRANDE - MEDIANA - 
PEQUEÑA) 

FICHA 
TECNICA UNIDAD 600 

66 21013 
TRAMPA DE AGUA(P/N 60-13100-00) MINDRAY 
ICE 12 

FICHA 
TECNICA 

UNIDAD 40 

67 20620 
TUBO ENDOBRONQUIAL DERECHO 35 FR SIN 
CPAP 

FICHA 
TECNICA 

UNIDAD 1 

68 20621 
TUBO ENDOBRONQUIAL DERECHO 37 FR SIN 
CPAP 

FICHA 
TECNICA 

UNIDAD 1 

69 20624 
TUBO ENDOBRONQUIAL IZQUIERDO  37 FR SIN 
CPAP 

FICHA 
TECNICA 

UNIDAD 1 

70 20622 TUBO ENDOBRONQUIAL IZQUIERDO 32 FR 
FICHA 

TECNICA 
UNIDAD 4 
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71 20865 VALVULA PROGRAMABLE PED 
FICHA 

TECNICA 
UNIDAD 2 

72 21278 
VISCOELASTICO (LIVIANO) HIDROXIPROPIL - 
METILCELULOSA 2ML - OFT - 

FICHA 
TECNICA UNIDAD 4 

73 20348 JERINGA DESECHABLE 50 ml 
FICHA 

TECNICA 
UNIDAD 2000 

74 20549 SONDA DE SUCCION N  14 
FICHA 

TECNICA 
UNIDAD 6000 

75 20956 FILTRO ESTERIL PARA INSUFLADOR DE GAS 
FICHA 

TECNICA 
UNIDAD 25 

76 21397 SISTEMA DE HIDROCIRUGIA (VERSAJET) 
FICHA 

TECNICA 
UNIDAD 4 

77 20339 
INYECTOR DESECHABLE AD (PARA 
ESCLEROSIS) 

FICHA 
TECNICA 

UNIDAD 10 

78 30675 
TIRAS RECTIVAS P/GLUCOMETRO X 50 
UNIDADES 

FICHA 
TECNICA UNIDAD 600 

79 20293 GASA HOSPITALARIA X 100 YARDAS 
FICHA 

TECNICA 
UNIDAD 200 

80 20219 CUCHILLA BISTURI 24 
FICHA 

TECNICA 
UNIDAD 600 

81 20919 
POLIDIOXANONA MONOFILAMENTO VIOLETA 0 
AGUJA  REDONDA 1/2 CIRCULO 35-38 MM - 
HEBRA DE 90 cms O MÁS 

FICHA 
TECNICA 

SOBRE 60 

82 20889 
POLIGLACTINA  910 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 
CIRCULO 25-27mm HEBRA DE 70cms O MÁS 

FICHA 
TECNICA SOBRE 160 

83 20040SI ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70% X 700 ML 
FICHA 

TECNICA 
UNIDAD 6000 

84 21115 
CANISTER 1000 CC  PARA SISTEMA DE 
PRESION NEGATIVA 

FICHA 
TECNICA UNIDAD 80 

85 21210 
CANISTER 500 CC  PARA SISTEMA DE PRESION 
NEGATIVA 

FICHA 
TECNICA UNIDAD 20 

86 21377 

kit de reanimación con pieza en T puerto rd1300 de 
succion mascara 50mm neopuff, mascara de 
resuction rd805-10 para usi co neopuff de 50 mm 
desechable , linea de oxigeno para neopuff 
900rd009 de 2,1 mts con acoples para neopuff y 
niple o racord 

FICHA 
TECNICA 

UNIDAD 3 

87 21092 SISTEMA KOH PARA ARCO DE ADVINCULA 
FICHA 

TECNICA 
UNIDAD 3 

88 21087 
SONDA DE CALIBRACION O FOUCHET  38 Fr o 
40 Fr. 

FICHA 
TECNICA 

UNIDAD 1 

89 21426 ASA DE CORTE BIPOLAR ANGULADA 24/26 CH 
FICHA 

TECNICA 
CAJA X 10 
UNIDADES 

1 

90 21427 Electrodo de Coagulación 
FICHA 

TECNICA 
CAJA X 10 
UNIDADES 

1 

91 21428 
Electrodo de vaporización half moon bipolar, forma 
esférica, 24/26 Charr. 

FICHA 
TECNICA CAJA X 6 

UNIDADES 
1 

92 21120 SONDA DE SUCCION CERRADA N.º 14Fr 
FICHA 

TECNICA UNIDAD 2000 

93 20888 
POLIGLACTINA 910 1 AGUJA REDONDA 1/2 
CIRCULO 35-38mm HEBRA DE 90cms O MAS. 

FICHA 
TECNICA UNIDAD 4000 

94 20071 
BOLSA PARA ALIMENTACION PARENTERAL X 3 
L (EVA)   

FICHA 
TECNICA UNIDAD 700 
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2. Aclarar que se requieren entregar en calidad de Comodato 45 glucómetros 

 

3. Amplíese el cierre del proceso hasta el día viernes 4 de diciembre hasta las 8:00 a.m. para cuyos 

fines modifíquese el cronograma de la siguiente manera: 

No. ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

3 

PLAZO PRESENTACION OFERTA -  
INCLUYENDO ENVIO DE  FICHA 
TÉCNICA (ITEMS SOLICITOS 
ACREDITACION Y VERIFICACION 
DE REQUISITOS HABILITANTES: 
EXPERIENCIA, CAPACIDAD 
JURIDICA,  CAPACIDAD 
FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
–Y PÓLIZA DE SERIEDAD DE 
OFERTA CIERRE. 

04/12/2020 
HASTA LAS 08:00 A.M. 

Oferta económica: www.bionexo.com.co y  
envío de propuesta (incluye ficha técnica 

de los ítems solicitado, requisitos 
habilitantes y Póliza de Seriedad de la 

Oferta envío originales a la E.S.E HUEM – 
oficina    GERENCIA  Avenida 11E  Nº 5AN-

71 Guaimaral – Cúcuta – Colombia. 

5 EVALUACION TÉCNICA 
07/12/2020 

 
www.herasmomeoz.gov.co 

6 
INFORME REQUISITOS 
HABILITANTES 

 
07/12/2020 

 
www.herasmomeoz.gov.co 

7 
PLAZO PARA SUBSANABILIDAD 
(SI HA ELLO HUBIERE LUGAR) 

 
09/12/2020 

HASTA LAS 10:00 A.M. 
 

Correo electrónico 
(documentos firmados – escaneados) 
y envío originales a la E.S.E HUEM – 

Oficina GABYS. Avenida 11E  Nº 5AN-71 
Guaimaral – Cúcuta – Colombia. 

8 
INFORME SUBSANABILIDAD 

(SI HA ELLO HUBIERE LUGAR) 
09/12/2020 www.publinexo.com.co 

9 
CONFIRMACIÓN DEL 
PROVEEDOR O ACEPTACIÓN DE 
LA OFERTA 

DENTRO DE LOS 2 DÍAS 
HÁBILES SGTES AL 

INFORME DE 
REQUISITOS 

HABILITANTES Y/O 
SUBSANABILIDAD 

SEGÚN SEA EL CASO 

Correo electrónico del oferente 

10 

OTORGAMIENTO Y APROBACIÓN 
DE LAS GARANTÍAS, SI A ELLO 
HUBIERE LUGAR Y REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

DENTRO DEL DÍA 
HÁBIL SGTE A LA 
CONFIRMACIÓN 

Correo electrónico 
(documentos firmados – escaneados) 
y envío originales a la E.S.E HUEM – 

Oficina GABYS.  
Avenida 11E  Nº 5AN-71 Guaimaral – Cúcuta 

– Colombia. 

 

Las demás etapas del proceso permanecerán vigentes y sin sufrir modificación alguna. 

4. ACLARACIONES 

 
Se modifica el Anuncio Público teniendo en cuenta las observaciones planteadas, con el objeto  de 
salvaguardar los principios que rigen la contratación estatal y los fines de la E.S.E. HUEM. La presente 
adenda forma parte integrante del contrato y deben tenerse en cuenta en las respectivas ofertas. 

 

Se expide en San José de Cúcuta, a los dos (2) días del mes de diciembre de 2020. 

 
Original firmado 
 

 
MARIBEL TRUJILLO BOTELLO 
Subgerente de Servicios de Salud 
 
Revisó y Aprobó: Jorge Dávila Luna, Coordinador Actisalud  GABYS 
Proyectó: Angélica María Chaparro Quintero, Abogado Actisalud GABYS 

http://www.herasmomeoz.gov.co/
http://www.herasmomeoz.gov.co/
http://www.publinexo.com.co/

