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RESPUESTA A OBSERVACIONES REALIZADAS: AL ANUNCIO PUBLICO

PROCESO No: SS20-111

1. OBJETO CONTRACTUAL

SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LAS AREA DE INMUNOSEROLOGIA,
PROCESAMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD
INMUNOSEROLOGIAS, CONTROL

DE CALIDAD

HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

INTERNO DEBIL POSITIVO DE
INTERNO DE CRIOPRECIPITADOS,
INMUNOHEMATOLOGIA-SERVICIO TRANSFUSIONAL, FRACCIONAMIENTO Y SELECCION DE
DONANTES CON APOYO TECNOLOGICO PARA EL BANCO DE SANGRE DE LA ESE.

2. OBSERVACIONES

Publicado el Anuncio Ptblico, dentro del plazo fijado en el cronograma para €l chat, se presentaron

|las siguientes observaciones:

No:

NOMBRE

OBSERVACION

RESPUESTA

ABBOT
LABORATORIES

Con relacién a la capacidad financiera se
solicita evaluar el indicador Rentabilidad del
activo solicitado de 3% para el rango 589.5 a
1.000 millones, pues Abbott esta en el 2.57%, o
agradecemos confirmar si por aproximacion
seria aceptado. En el RUP, el mismo sislema lo
aproxima y aparece 3%, sin embargo en
operacion matematica arroja 2.57%. Favor
confirmar si es necesario pasar ofra solicitud
adicional a esta, para que esta observacién sea
tenida en cuenta.

No es posible acceder a su solicitud,
loda wvez que los indicadores
financieros estipulados en el Anuncio
son estandares que aplican para todos
los procesos de seleccién y salvo que
exista una justa causa no es dable
variarlos.

ANNAR HEALTH
TECNOLOGIES

En las especificaciones técnicas del Grupo #1
para reactivos de inmunoserologia se solicita se
amplie las opciones a quimicluminiscencia y/o
electroquimioluminiscencia en aras de ampliar
las opciones a mas de un oferente. En las
especificaciones técnicas de los equipos si se
incluye ambas tecnologias.

En el grupo #1 se solicita que la pelicion se
sostener lofe sea entre 6 y 12 meses, ya que
por la naturaleza de algunos reactivos y/o
consumibles llegan al pais con fecha de
vencimiento a 12 meses.

En el grupo #1 especificaciones técnicas de los
equipos dados en apoyo tecnolégico, se solicita
que para el equipo de inmunoserologia se
incluya ia opcion "carga continua y/o aleatoria®

De acuerdo a la tecnologia que oferten
Quimioluminiscencia 0
Electroquimicluminiscencia serén los
Reactivos, controles y calibradores.

El Banco de Sangre requiere que los
reactivos e insumos deben tener como
minimo 12 meses de vencimiento. No
obstante la vigencia prevista con
antelacién, con previa autorizacion,
podran  aceptarse reactivos  con
vigencia  inferior, cuando  sean
considerados de alta rotacion, previo
concepto favorable del Director de
Banco de Sangre; sin perjuicio de la
obligacién del contratista de reponerio
en el evento de vencerse antes del
consumo. No causando pérdidas para
la ESE HUEM. El sostenimiento del
Lote del reactivo asegura Ila
trazabilidad de las pruebas.

Mo se acepta la observacion,
requerimos equipo con capacidad de
carga continua sin pausar el equipo.

M(Qz
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En el grupo #1 especificaciones técnicas de
reactivos, controles y calibradores se solicita se
modifique la opcién listos para su uso a ‘listos
para su uso y/o liofilizados", ya que estos no
interfieren en el desempefio de la prueba y por
sus caracteristicas de manufactura permiten
una mayor especificidad.

Se solicita amablemente sea compartido el
soporte cientifico de interferencia de Biotina en
pruebas de tamizaje serologico en donantes de
sangre, para que este sea motivo de exclusion
de algln oferente.

°En las especificaciones técnicas del grupo 4,
se pide 3 equipos HemoCue® en modalidad de
apoyo tecnoldgico. al ser una licitacion publica
abierta a las tecnologias del mercado se esta
sesgando nuevamente a un solo oferente.

No se acepla la observacion, Los
Reactives, Controles y Calibradores
para todas las pruebas deben venir
listos para su uso, ya que tener que
preparar por parte del operaric puede
afectar &l buen desempefic de la
prugba.

Esta observacion fue extemporanea,
por cuanto se manifesté un minuto
después de haber cerrado el chal de
observaciones, en consecuencia no se
dara alcance a la misma.

Como se indico en el chat seran
admisible para evaluacién que el
equipo hemoglobinometro de apoyo
tecnolégico posea 2 longitudes de
onda para mayor exactitud Y
precision, que el control de calidad
hematoldgico su composicion sea
similar a la muestra de sangre
humana, que la muestra sea meno
o igual a 10 microlitros, que los
niveles de hemoglobina pueda ser
en sangre capilar o sangre venosa,
que se pueda almacenar a
temperaturas menores o iguales a
50° y que sea de lectura rapida

BIOCIENTIFICA
LTDA

1. En “OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA’
Numeral 1 se menciona ‘Los reactivos e
insumos deben tener como minimo 12 meses
de vencimiento”. Nos permitimos informar que
las células para el area de inmunohematologia
del Banco de Sangre y Servicio Transfusional,
debido a su indole biolégica, cuentan con 4 a 6
semanas de fecha de vencimiento. Por lo
anterior solicitamos incluir esta especificacion
de vencimiento en los términos de referencia del
presente proceso.

En este caso debe tenerse en cuenta
la salvedad realizada en dicha
obligacién, segin la cual “con previa
autorizacion, podran aceptarse
reactivos con vigencia inferior, cuando
sean considerados de alta rotacion,
previo concepto favorable del Director
de Banco de Sangre”, en tal sentido,
se verificaran las condicicnes técnicas
de vida de cada insumo en particular y
se aceptaran cuando hubiere lugar
vigencias inferiores, mas tratandose de
un producto biologico, que debe
mantenerse disponible.

QUINBERLAB S.A.

1. OBSERVACION No. 1-2.
INMUNOHEMATOLOGIA Y SERVICIO
TRANSFUSIONAL:

La tecnologia de aglutinacion en columna se
puede realizar sobre dos superficies, gel o
esferas de cristal, el Sistema gue se encuentra
instalado en la institucion desde hace un afo,
corresponde a micro columna sobre esfera de
cristal, cumpliendo con las exigencias técnicas
descritas en el pliego de condiciones,
solicitamos ~ atentamente  no  restringir
exclusivamente a la tecnologia gel, en aras de
pluralidad de oferentes.

2. OBSERVACION No. 2 - 2
INMUNCHEMATOLOGIA Y SERVICIO
TRANSFUSIONAL:

Pagina 5, item 6

No se acepta la observacion, El Banco
de Sangre nunca ha manejado, ni ha
tenido demostracién exclusiva de esta
tecnologia de esferas de cristal y
ademas hay pluralidad de oferentes en
el mercado que ofertan la tecnologia
de Gel.

El Banco de Sangre requiere que el
oferente, oferte equipos que cumplan
con las especificaciones técnicas
descritas en el pliego de condiciones.
Por Yo tanto, no es dable acceder a su
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La insfitucion estd solicitando  equipos
modulares de backup, solicitamos atentamente
considerar que el equipo de backup pueda
incluir todos los médulos en uno sola plataforma
(incubader-centrifuga), v considerando que es
un equipo de backup este pueda tener 20
posiciones de tarjetas, en términos de espacio y
productivided serd un beneficio para la
institucion pues se reguce el espacio dentro del
laboratorio con la misma funcionabilidad.

3. OBSERVACICN No. 3

Solicitamos amablemente a la entidad se
permita ofertar la enfrega de los insumos con
una fecha de vencimiente no inferior a seis (06)
meses contados a parlir de la entrega de los
suministros en el Lahoraforio clinico debido a
que por las caracteristicas de algunos insumos
no es posible cumplir con esta condicién de
DOCE (12) meses ya que salen de fabrica con
ocho meses de vencimientos pero a Colombia
son recepcionades entre 6 y 7 meses por el
iempo de la importacion de producto.
Sugerimos la fecha de vencimiento en ningln
caso podra ser inferior al 75% de la vida 0til del
insumo entregado; en este caso en el momento
de la entrega se deberd adjuntar carla de
compromiso; cuando los insumos no se
alcancen a consumir se solicitara el cambio al
contratista con un (1) mes de anticipacién a la
fecha de expiracion del producte y el proveedor
esta obligado a cambiarlo a mas tardar dentro
de lo (10) dias calendario siguientes a la fecha
del requerimiento.

solicitud.

No es posible acceder a peticion,
teniendo en cuenta que el Banco de
Sangre requiere que los reactives e
insumos deben tener como minimo 12
meses de vencimiento. No obstante la
vigencia prevista con antelacion, con
previa autorizacién, podran aceptarse
reactivos con vigencia inferior, cuando
sean considerados de alta rolacion,
previo concepto favorable del Director
de Banco de Sangre; sin perjuicio de la
obligacién del contratista de reponerlo
en el evenlo de vencerse antes del
consumo. No causando pérdidas para
la ESE HUEM.,

3. ACLARACIONES

Se aclaran las observaciones planteadas, con el objeto de salvaguardar los principios que rigen la
contratacion estatal y los fines de la E.S.E. HUEM.

Se expide en San José de Clicuta, a los seis (6) dias del mes de febrero de 2020.

GAL1S JAIMES

Subgerente de Servicios de Salud
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