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: ﬁeferencia: Segunda solicitud de aclaraciones al proceso de convocatoria publica SAC12-
.. 415,

: Nqs permitimos solicitar aclaracion en los términos de la ley 80 de 1.993 y demds normas
- relacionadas con el Estatuto de Contratacién sobre lo siguiente: El pliego establece en el
numeral

| 3.2.1. PROPUESTA PARCIAL:

- Para este proceso se aceptardn propuestas parciales, por lo cual los interesados deberdn
formular su oferta para la totalidad de los items de los grupos del uno al quinto y se

- aceptaran propuestas parciales por item para el grupo seis que se sefialan en el ANEXO
- NO. 5 “ESPECIFICACIONES TECNICAS, CANTIDADES Y PRECIOS” de estos pliegos. ‘

Ef

~/ Y el ANEXO 5 “ESPECIFICACIONES TECNICAS, CANTIDADES Y PRECIOS “, condiciona que:

El oferente lue gane la licitacion de las dreas de ngggj_o_lggia—lnmuno/ogia ( Hormonas,

marcadores e infecciosas) deberd implementar software de administracidn del laboratorio

- que incluya todas las dreas de trabajo y administrativas para entrega y andlisis de los

resultados del control reportados por el Laboratorio Clinico y que haga interface con el

sistema de Informacion del Hospital (Dinémica Gerencial Hospitalaria), garantizando la

informacidn que se necesite en comun acuerdo con los Ingenieros de sistemas de la ESE

HUEM, este debe presentar certificacion de tres (3) entidades de Il nivel que acredite su
sistematizacion.
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FSPECIFICACIONES TECNICAS, CANTIDADES Y PRECIOS, unifica
inmunologia al exigir lo siguiente:

¥
“vm gan'e la IlCltacié? Fie las dreas de Hematologia — Inmunologia ( Hormonas,
| e infecciosas) deberd implementar software de administracion del laboratorio
gge incluya todas las dreas de trabajo y administrativas para entrega y andlisis de los
.. resultados del control reportados por el Laboratorio Clinico y que haga interface con el
sistema de Informacién del Hospital (Dindmica Gerencial Hospitalaria), garantizando la
. informacién que se necesite en comin acuerdo con los Ingenieros de sistemas de la ESE
: . HUEM, este debe presentar certificacién de tres (3) entidades de /1l nivel que acredite su
i L:%%ematizacio’n.”

~ En los términos de la redaccion de las especificaciones técnicas se dan por hecho que una

; :mlsmya, propuesta ganara los dos grupos, Hematologia e inmunologia. ¢Como saben que
lés;dps dreas se van a adjudicar al mismo proponente si los Grupos se pueden ofertar uno
a uno, uno solo, varios o todos a la vez? ¢Hay una justificacion traida de la interpretacion

%

_ normativa para tal fin? No. Es solo la confirmacién de que las observaciones presentadas
por nosotros siguen teniendo justificacién de que hay acuerdos previos a la adjudicacion.

Los dos equipos solicitados por el pliego en estas dreas, tanto el de inmunologia como el
hematologia retinen caracteristicas de un proveedor especifico y ya lo advertimos con
;(Elx%mbre propio y en la exigencia que resaltamos a continuacién, los dos equipos seran
asignados a un solo proveedor, porque al texto dice:

El bferente que gane la licitacidn de las dreas de Hematologia — Inmunologia ( Hormonas,
marcadores e infecciosas) deberd implementar software de administracién del laboratorio
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que incluya todas las dreas de trabajo y administrativas para entrega y andlisis de los
resultados del control reportados por el Laboratorio Clinico y que haga interface con el
sistema de Informacion del Hospital (Dindmica Gerencial Hospitalaria), garantizando la
informacién que se necesite en comun acuerdo con los Ingenieros de sistemas de la ESE
HUEM, este debe presentar certificacién de tres (3) entidades de Ill nivel que acredite su
sistematizacion.”

Que sucede si no fuera asi, si la adjudicacion de las aéreas de Hematologia e inmunologia
se hiciera a diferentes propuestas? Porque ese requisito no se asignd a otras areas?
Mientras el marco general establece propuestas parciales, las especificaciones técnicas
van en contravia del ordenamiento juridico al limitar las oportunidades de oferta y
dispone entregar dos dreas a un solo proveedor, en clara contradiccion con los
pardmetros generales de la convocatoria. Tal y como se disefiaron las Especificaciones
Técnicas, delimita la participacién y sesga el proceso de convocatoria publica.

En aras de la transparencia y condiciones de igualdad, la institucion deberé aceptar las
aclaraciones solicitadas e introducir las modificaciones a los términos de la convocatoria,
que garanticen la participacion amplia sin la exigencia de caracteristicas especiales que
inclinen la favorabilidad hacia proveedor determinado. A continuacién describimos lo que

se debe retirar de las especificaciones técnicas estipuladas para las distintas areas del
Laboratorio Clinico:

INMUNOLOGIA:

“Indicador intuitivo de luces que permite controlar las muestras en proceso,
muestras completas o que requieran atencién”. Porque esta informacién la
puede brindar el analizador al operador de distintas manera en pantalla, de
forma sonora o visual, no Gnicamente con luces.

“Que los reactivos, muestras y consumibles puedan ser cargado o descargados
en tiempo real”. Debe ser reemplazado por el término: “sin la necesidad de
interrumpir las acciones del sistema”

“Descargar al acabar la operacidn parando al tiempo a bordo del reactivo” Se
solicita aclaracién de este item dado que un reactivo después de abierto en
cualquiera de las areas de laboratorio clinico, comienza a disminuir su vida
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media independientemente que se encuentra a bordo del instrumento o fuera
del mismo.

ELECTROLITOS:

- “Equipo de electrolitos para realizar Na++, K+ Ca CI” en el mercado no existe un
proveedor que pueda ofrecer una tecnologia en la cual se pueda realizar al
mismo tiempo los cuatro (4) electrolitos mencionados, solo existe en el
mercado una opcion con nombre propio que puede hacerlo en el equipo de
electrolitos con electrodo intercambiable marca Roche, haciendo de esto un
proceso manual por el operador atentando de esta forma con la bioseguridad
del analista. En este punto se debe establecer prioridad ya sea Na+, K+, Cl- o
Na+, K+, Ca++, debido a que el Ca++ o el Cl- se pueden realizar también por
método colorimétrico en el equipo de Quimica Clinica o por potenciometria
directa en el equipo de gases arteriales.

g
1

EQUIPO AUTOMATIZADO DE GASES ARTERIALES

“Que tenga la capacidad de analizar en solo 120 segundos” Solicitamos retirar
este debe colocar hasta 120 seg, porque en el mercado existen equipos que
pueden arrojar resultado en un tiempo menor.

- “Analisis con solo una muestra de 150 ul” Este punto debe modificarse porque
los equipo disponibles en el mercado trabajan en promedio con 200 ul de
muestra.

- “Almacenamiento de 6000 datos de pacientes”: Los equipos disponibles en el
mercado almacenan hasta 5000 datos por pacientes

- "“Solo se debe cambiar el cartucho cada vez que se acabe”: Esto se ‘debe
modificar porque el cartucho puede ser reemplazado una vez se termine o
cuando cumpla con el tiempo requerido para estar abordo.

HEMATOLOGIA

- “Capacidad para procesar més de 120 hemogramas por hora”: Los equipos
disponibles en el mercado manejan un promedio de 120 cuadros hematicos por
hora.
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- “Capacidad de carga continua de minimo 50 tubos”: Esto debe ser retirado
porque una vez establecida la velocidad del analizador en su fabricacidn, este
proporcionara la forma para garantizar esta velocidad de procesamiento. No
debe cerrarse a 50 tubos

- “Tecnologia de citometria de flujo fluorescente”: Esto debe retirarse y colocarse
solo citometria de flujo solamente como lo maneja el promedio de equipos de
en el mercado, porque las caracteristicas fluorescente es propia de los
analizadores marca Roche, asi mismo retirar las caracteristicas que describen
posteriormente que son cefiidas a este tipo de tecnologia.

- “Que utilice volumen de muestra en modo abierto de 150ul y en modo cerrado
200 ul”: Se debe retirar las cantidades exactas y colocar promedios mdas amplios
ya que estos valores son inherentes a cada analizador, en donde tienen como
objetivos trabajar con micromuestras

En el Anexo 5 se especifica para cada uno de los grupos una presentacion exacta por
‘reactivos ofertados, esto no se debe hacer porque cada casa fabricante tiene su
presentacion la cual va asociada a la tecnologia a instalar por el oferente seleccionado, lo
que se debe resaltar es Numero de pruebas reales por kit y el precio prueba.
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