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PROCESO No: _SS14-278

INFORME REVISION EVALUACION FICHA TECNICA

OBJETO CONTRACTUAL.

COMPRA DE EQUIPO BIOMEDICO RAYOS X ARCOEN C.

EVALUACION

Teniendo en cuenta las observaciones recibidas dentro del traslado del informe de evaluacion, se procede a revisar la evaluacion:
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requerimientos  inicialmente planteados en su anuncio publico de
contratacion electronica, ya que su adenda modificatoria, fue posterior en la
plataforma Bionexo.
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EVALUACION ITEM OBSERVACIONES RESPUESTA
IMPULSORES 1 El generador del Siremobil Compact L cuenta con una potencia de 1.43 Kw, | No Cumple con la potencia requerida en el anuncio
INTERNACIONALES 102 kv/1,6 mas (14 ma, 0.12 s), dicha potencia es compatible con el tipo de
S.AS. estudios que desea realizar la institucion (servicio de endoscopia).
2 El equipo Siremobil compac L si realiza movimiento orbital del 130° desde - | No cumple como esta establecido en las especificaciones técnicas del anuncio.
40°a +90°
3 La oferta suministrada por impulsores si incluye la UPS solicitada En la propuesta inicial no se evidencio la inclusion de UPS
4 Solicita rectificar el precio informado en el informe técnico, ya que | Es inadmisible una correccion en el valor ofertado
impulsores internacionales S.A.S., cotizo el dia 22 de septiembre de 2014
por plataforma Bionexo el equipo siremobil Compact L en $185.900.000
IVA incluido.
5 El equipo ofertado con (1) afio de garantia, de acuerdo con los No se evidencio garantias en la propuesta inicial.
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ET SERVICES La propuesta entregada incluye una UPS con la potencia para suministrar
energia a equipo Arco en C en su totalidad, incluyendo el Arcoen C y su

estacion de monitoreo.

La garantia ofrecida por ET SERVICES S.A.S. es de 38 meses contados a
partir de la fecha de recibido a satisfaccion.

No se evidencio la inclusion de la UPS en la propuesta inicial

No se evidencio la garantia en la propuesta inicial

N

m%\o&ao::m las condiciones especificas y requisitos contemplados en el anuncio publico y las adendas al mismo.

Wl

Recursos Fisicos

30 dias del mes de septiembre de 2014.

JUAN
Subgerente de Salu

"

|
CCi

ISA|
Ingeniera Biomédica
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RAY
Asesora de Planeacion

OTA: El traslado del informe no es la oportunidad para corregir o complementar las propuestas de forma extemporanea. En consecuencia, se rechazan las modificaciones a las propuestas y se mantiene la evaluacion

ES SANTOS RAFAEL ANTONIO SEPULVEDA
rofesional Universitario




