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EL SUBGERENTE  DE SALUD  

 

CERTIFICA 

Que en la fecha, lugar y hora indicados en el cronograma del proceso No: SS15-313 , se realizó el chat de 
grupo GABYS ESE HUEM,  Cuenta Skype: ESE HUEM, con el objeto de recepcionar y absolver 

observaciones.   

Que en constancia se adjunta pantallazo junto con las respectivas comunicaciones: 

  

BUEN DIA SIENDO LAS 10: 00 MAÑANA LA ESE HUEM DA INICIO AL CHAT PROGRAMADO 

PARA EL PROCESO SS15-313 CUYO OBJETO CORRESPONDE A LA ADQUISICION E 

INSTALACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS , INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO PARA  EL 

FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABILITACION DE LA ESE HUEM 

Buenos Dias Soy Adriana Santana coordinadora comercial y de licitaciones de Draeger 

Colombia S.A. 
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SE ACLARA QUE EL DIA DE AYER SE EXPIDIO ADENDA PUBLICADA EN LAPAGINA WEB DE LA 

ESE HUEM, CORRIGIENDO EL NUMERO DEL PROCESO CORRECTO SS15-313 

POR LO ANTERIOR HACER REFERENCIA A DICHO NUMERO 

muchas gracias 

me puede informar cual es el no?. gracias 

Pharmeuropea de Colombia: Buenos Dias, de acuerdo al cronograma me permito relacionar 

las siguientes observaciones:  

 

Con el ánimo de poder presentarnos en la licitación en asunto PHARMEUROPEA DE 

COLOMBIA, se permite adjuntar las siguientes observaciones para que sean tenidas en 

cuenta:  

TECNICO 

• Congelador Horizontal: Se  solicita  especificar  el  promedio o  rango de litraje  que  se  

debe  tener  en  cuenta  para  este  equipo, ya  que   de  esta  información depende   la  

propuesta que  el proponente  presente. 

• Refrigerador Vertical: Se  solicita  especificar  el  promedio o  rango de litraje  que  se  debe  

tener  en  cuenta  para  este  equipo, ya  que   de  esta  información depende   la  propuesta 

que  el proponente  presente. 

• Refrigerador de farmacia de alto rendimiento Conexión de 110V/60HZ,: Se  solicita  

especificar  el  promedio o  rango de litraje  que  se  debe  tener  en  cuenta  para  este  

equipo, ya  que   de  esta  información depende   la  propuesta que  el proponente  

presente. 

• Microscopio digital Magnificación: Se  solicita  amablemente  a la  institución que  se  

rectifique   la   especificación técnica (poder de 4x, 40x , 100x, 1000x), teniendo en para 

microscopio no  existe  1000x; por  lo general es  de 10x-4x-40x-100x 

• Estufa secado-cultivo para laboratorio Horno de convección:  Se  solicita  especificar la  

capacidad  en litros  que requiere la  institución  para  este  equipo. Se  solicita  clarificar  el  

rango de  temperatura ya que  estas estufas  por  lo  general  manejan  temperaturas  hasta  

80ºC,   cuando  manejan  temperaturas  más  altas  cambia  el  equipo. 

• Horno de incubación Cámara interna resistente a la corrosión:  se  solicita  especificar la  

capacidad  en litros  que requiere la   institución  para  este  equipo. 

• CAPNÓGRAFO: Se solicita respetusoamente a la entidad cambiar el nombre del equipo 

por: MONITOR DE SIGNOS VITALES CON AGENTES ANESTESICOS, puesto que el nombre de la 
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propuesta es sólo para capnografía y según especificaciones requiere EtCO2 (Agentes 

aneséticos), adicional en el mercado este tipo de equipos viene incorporado dentro de un 

monitor de signos vitales, lo cuál permite una visualización general de los parámetros vitales 

del paciente, los costos serían menores ya que se tendrían dos equipos en uno y se 

permitiría mayor participación de oferentes. 

• EQUIPO ELECTROBISTURÍ: Solicitamos amablemente que los rangos del equipo queden 

dispuestos de la siguiente manera:  

Bipolar:   70 Watts 

Monopolar Corte:  300 Watts 

Monopolar Blend:  200 Watts 

Coagulación:   120 Watts 

• UNIDAD ODONTOLÓGICA: Solicitamos respetuosamente a la Entidad que la escupidera sea 

en material de cristal, puesto que por experiencia, la de porcelana puede llegar a cuartearse 

y tiende a mancharse con mayor facilidad debido al uso continuo de la misma. También 

sugerimos que el brazo de la escupidera sea rotativo de largo alcance, con el fin de generar 

para mayor comodidad del paciente. 

• AUTOCLAVE ELECTRICA A VAPOR: Solicitamos aclaración en cuanto a la capacidad (litraje) 

de la autoclave, ya que no se especifica 

• Solicitamos a la entidad favor poder presentar certificaciones de experiencia de los 

últimos 10 años, esto con el ánimo de que haya pluralidad de la participación de oferentes. 

Buen dia, soy Yuri Gutierrez de Suministros Radiograficos  y estamos interesados en 

participar en el equipo de rayos x y ecocardiografo 

tenemos las siguientes observaciones:1- Solicitamos modificar el párrafo 4-Capacitar y 

entrenar al personal que presta servicios de mantenimiento de la institución en el uso y 

mantenimiento de equipos; ya que el mantenimiento solo lo  puede realizar personal 

capacitado por la casa matriz. 

2- Solicitamos aclarar el párrafo 9-Reembolsar el pago de los impuestos que se generen del 

contrato, conforme a la liquidación efectuada por el contratante, dentro de los tres (3) días 

hábiles siguientes al pago.- es reembolsar las retenciones? Ya que el único impuesto que 

hay es el IVA y este no se puede reembolsar. 

3- Solicitamos aclarar el párrafo 18-Presentar la cuenta de pago y los respectivos soportes 

contables, junto con los requisitos legales exigidos, dentro de los dos (2) días hábiles 

siguientes al plazo de ejecución del contrato. Favor confirmar, la cuenta de pago es la 

factura? Y cuales serían los soportes contables y requisitos legales. 
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4- Hay algún otro descuento a parte de las estampillas pro-hospital del 2%? 

5- Favor indicar los precios techos por ítem del Grupo 1: Equipos e Instrumental por Item 

6- Solicitamos ampliar el plazo de ejecución ya que  los equipos ofertados son de 

importación y el tiempo estimado de entrega es de maximo 60 días 

7- Solicitamos aclarar en el pliego de condiciones que las adecuaciones y condiciones de 

preinstalación están a cargo del contratante 

Buenos dias, Katerin Bejarano de SURGICON & CIA S.A.S., 

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ ha agregado a Maribeth  Camacho 

A continuacion me pertmito relacionar las siguientes observaciones: 1. En las obligaciones 

especiales del contratista en el numeral 7. Solicitan brindar soporte presencial en la 

institucion durante un (1) año posterior a la entrega de los equipos. Esta condicion es 

imposible de cumplir toda vez que para las empresas no es rentable dejar 

permanentemente un Ingeniero en la institucion para solucion de problemas, por tal razon 

se cuenta con un tiempo para dar respuesta a un reporte de fallo que la misma institucion 

solicita dentro del pliego de condiciones. Por lo anterior solicitamos sea retirado este 

condicionamiento de las obligaciones del contratista 

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA. NUMERAL 9. dentro de este numeral ustedes 

mencionan que se debe realizar el reembolso del pago de los impuestos que se generen del 

contrato, conforme a la liquidacion efectuada por el contratante. Solicitamos se nos aclaren 

a que se refieren con esto, por favor ser mas especificos a que impuestos hacen referencia 

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA. NUMERAL 13. En este requerimiento hacen 

referencia al certificado entregado por fabrica en donde validan los datos generados por los 

equipos al momento del envio, los controles de calidad? 

PARA PHARMEUROPEA . REFIGERADOR DE FARMACIA . LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 

DEL ANUNCIO PUBLICO LO ESTABLECE COMO DE 600 LITROS 

Buenos dias, nos permitimnos realizar las siguientes observaciones al proceso SS15-313  en 

el tiempo de duracion: 12 dias, teniendo en cuenta que la mayoria de los equipos solicitados 

pueden ser de importacion solicitamos realizar la ampliacion de dicho tiempo de entrega de 

45 a 60 dias. 

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA. NUMERAL 14. Solicitamos se permita la 

entrega de la garantia emitida por el distribuidor exclusivo de los equipos en Colombia, 

teniendo en cuenta que es el que respondera ante el Hospital por esta garantia 

estamos interesados en participar con el AUTOCLAVE ELÉCTRICO A VAPOR, solicitamos 

aclarar lo siguiente: 1. Definir si el autoclave debe ser con Calderín o con resistencias 



 

6. CERTIFICACION CHAT 

CONTRATACION ELECTRÓNICA 

CODIGO DEL 
FORMATO 

ABS-FO-BS-  

ELABORO VERIFICÓ APROBÓ 
VERSIÓN DEL 
FORMATO: 01 

FECHA ULTIMA 
ACTUALIZACION:  

 

Coordinador 
Adquisición  Bienes y 

Servicios-JMC 

Coordinadora 
 GABYS 

Gerencia Página 5 de 16 

 

 

internas, 2. Aclarar la capacidad - litros ya que no lo dice. 3. Es para uso exclusivo de 

laboratorio o debe tener otras funciones?. 4. Lo requieren horizontal o vertical?. 5. de igual 

forma solicitamos aclarar los requisitos de pre-instalacion ya que éstos deben correr por 

cuenta de la institucion y no del proveedor 

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. NUMERAL 4. Ustedes solicitan entregar 

mensualmente el pago de los aportes de seguridad social del contratista. Este 

requerimiento no aplica para este tipo de contratos, toda vez que esta certificacion se 

presenta como unica vez junto con la factura una vez sean recibidos, instalados y puestos en 

funcionamiento los equipos requeridos 

8-Solicitamos modificar el plazo de entrega de las pólizas de garantía ya que solicitan que 

sea 2 días a la confirmación de la oferta, y estas se expiden con la presentación del contrato 

debidamente firmado, por lo que sebe de ser 3 días hábiles siguientes a la firma del contrato 

En el punto 6.1 EXPERIENCIA El proponente debe acreditar, mediante certificación o 

contrato y acta de liquidación, la ejecución de contratos relacionados con el objeto a 

contratar, durante los dos (2) años anteriores al cierre de la invitación, cuyo valor sume, por 

lo menos, el valor de su oferta. 

 

Solicitamos precisar sobre la cantidad o el numero de contratos, actas de liquidación o 

certificaciones que deben cumplir este requisito. 

7. CRITERIOS DE SELECCION. BONIFICACIONES. Solicitamos se nos aclare a que se refieren 

con este requerimiento y como sera calificado por el Hospital toda vez que las tecnologias 

son totalmente distintas unas entre otras y es muy sujetivo la asignacion de puntaje a 

caracteristicas o beneficios que ofrezcan, a criterio del hospital. Por lo tanto solicitamos sea 

replanteado este criterio de puntuacion 

CON RELACION AL CAPNOGRAFO SE TIENE QUE LAS RESOLUCION 2003 DE 2014 

ESTANDARES DE HABILITACION ESTABLECE EL EQUIPO TAL Y COMO SE SOLICITO EN EL 

ANUNCIO PUBLICO DE CONTRATACION ELECTRONICA SS15-313 EN ESE SENTIDO NO SE 

MODIFICARA DICHA ESPECIFICACION 

7. CRITERIOS DE SELECCION. CARACTERISTICAS TECNICAS. La entidad solicita caracteristicas 

puntuales en los equipos requeridos, tal es el caso del CAPNOGRAFO que se encuentra en el 

GRUPO 1 EQUIPOS E INSTRUMENTAL (POR ITEM), como asignaran puntaje a caracteristicas 

que mejoren estas solicitadas si corresponden a una marca especifica 

12.CRONOGRAMA. Solicitamos se amplie el plazo para la presentacion de las propuestas, 

toda vez que muchas de las empresas que deseamos participar nos encontramos en 

ciudades distantes como por ejemplo Bogota, y el tiempo de envio de estos documentos es 

de aproximadamente 2 dias 
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13. CLAUSULADO. NUMERAL 2. PLAZO DE EJECUCION. solicitamos se amplie el plazo de 

ejecucion del presente contrato en por lo menos 90 dias, toda vez que no todas las 

empresas cuentan con la disponibilidad inmediata para realizar la entrega de los mismos y 

cumplir con este plazo de ejecucion 

EN RELACION CON EL CONGELADOR HORIZONTAL CODIGO D6433 SE REQUIERE CON UNA 

CAPACIDAD ENTRE 250 A 300 LITROS , ASI MISMO DICHO ITEMS DEBE SUMINISTRARSE CON 

BANDEJAS RESPECTIVAS 

Al momento de la presentacion de laws fichas tecnicas es necesario presentar de manera 

fisica el registro sanitario de los equipos que lo requieren, o se puede incluir en la 

plataforma bionexo en la propuesta economica.} 

9-En aras garantizar la pluralidad de oferentes solicitamos para el equipo de rayos x:  

* Definir posicion de Suministros respecto a si es un sistema de Techo o Piso.  

* Definir posición respecto a si el Soporte de Pared será mecánico o motorizado 

En las especificaciones tecnicas de los equipos centrifuga de 24 y 28 puestos solicitamos 

aclarar si al equipo debe incluirse el rotor. 

OBSERVACIONES DE CARACTER TECNICO. GRUPO 1 EQUIPOS E INSTRUMENTAL POR ITEM. 

D6403 CAPNOGRAFO.    1. Solicitamos se nos aclare si aceptan equipos que cuenten con 

rangos de medicion de CO2 que se encuentren dentro del rango solicitado. 2. Solicitamos se 

incluya la palabra ENTRE en el rango de medicion de SpO2, ya que la gran mayoria de 

equipos inician su medicion desde 1% y no desde 0%, ya que se estaria hablando de un valor 

nulo el cual generaria una alarma en el equipo. 3. Solicitamos se acepten equipos con 

pantallas monocromaticas ampliando la pluralidad de oferentes. Solicitamos se amplie el 

tiempo de duracion de la bateria requiriendo que sea de minimo 1 hora, teniendo en cuenta 

que el equipo que ofrezca un tiempo mayor sera una caracteristica que mejore las 

solicitadas. 4. Solicitamos que se incluya la palabra ENTRE en el rango de frecuencia 

respiratoria solicitada con el fin de ampliar la pluralidad de oferentes. 

OBSERVACIONES DE CARACTER TECNICO. GRUPO 1 EQUIPOS E INSTRUMENTAL POR ITEM. 

D1426 MONITOR DE SIGNOS VITALES. Solicitamos se nos aclare a que se refieren con 

"Preferiblemente con tecnologia analoga y de toque". 

EN CUANTO AL REFIGERADOR VERTICAL CODIGO D6432 : LA INSTITUCION ACLARA QUE SU 

CAPACIDAD DEBE SER  MINIMO DE 400  LITROS CON SUS RESPECTIVAS BANDEJAS EN ACERO 

INOXIDABLE, TAMBIEN DEBE CONTAR CON ALARMAS DE TEMPERATURAS MAXIMAS Y 

MINIMAS Y CON SU RESPECTIVA CERRADURA DE SEGURIDAD, 

10-Solicitamos permitir propuestas con el rango de tiempo de 0.001 a 6,3 segundos 

Item; D6420 Rayos x fijo 
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SE ACLARA QUE TODOS LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION Y CONGELACION DEBEN INCLUIR 

SISTEMA  AHORRADOR DE ENERGIA 

GRUPO 1. D5603 MAQUINA DE ANESTESIA ADULTO, PEDIATRICA-NEONATOS. Solicitamos 

dejar como minimo 23% en la guarda hipoxica toda vez que es el rango minimo que cuenta 

cualquier maquina de anestesia y que asegura de esta manera la proteccion ante la mezcla 

de gases, ampliando de igual manera la pluralidad de oferentes 

GRUPO 1. D5603 MAQUINA DE ANESTESIA. Solicitamos se nos aclare si en la especificacion 

"Cambio de ventilacion manual a controlada mediante activacion del modo ventilatorio sin 

deshabilitar la valvula APL", hacen referencia al sistema de exclusion automatico de la 

valvula APL o a la palanca que en algunas marcas permite cambiar a modo controlado 

MICROSCOPIO DIGITAL MAGNIFICACION CODIGO D6416 : SE ACEPTA SU OBSERVACION Y SE 

ACLARA QUE EL PODER ES DE 4X ,10X ,40X , Y 100X 

Solicitamos se nos aclare cuales son las estampillas a cancelar y el porcentaje de las mismas 

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ ha agregado a Freddy López Fajardo 

Equipos e Intrumental por Item-D6430 - Obligaciones especiales del contratista Punto 7 

"Brindar soporte presencial en la institución durante un (1) año posterior  la entrega de 

eauipos". Solicitamos aclarar si esto se refiere a la necesidad de tener una persona las 24 

horas en la institucion o si debe ser acorde a la programacion de soporte por parte del 

contratista. 

 en .D6420 Rayos x fijo pag.9 a que se refiere con Cronorruptor de luz electrónico 

ESTUFA SECADO-CULTIVO PARA LABORATORIO HORNO DE CONVECCION CODIGO D6415 : 

SE ACLARA QUE EL RANGO DE TEMPERATURA DEBE SER DE 0 A 80 GRADOS CENTIGRADOS Y 

LA CAPACIDAD PUEDE OSCILAR ENTRE 400 Y 450 LITROS CONSIDERANDO EL AREA 

DISPONIBLE PARA SU UBICACION EN EL SERVICIO 

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA: Punto 17 "El contratista debe responder por 

los daños causados a los bienes de la entidad no destinados al contrato" a qué hace 

referencia exactamente? 

11-Obligaciones específicas: párrafo 7-Brindar soporte presencial en la Institución durante 

un (1) año posterior a la entrega de equipos, solicitamos modificar la solicitud y poner un 

tiempo estimado de respuesta para el soporte remoto de 2 horas y en sitio de 24 horas para 

los servicio correctivos y preventivos que se realice, ya que mantener a una persona en sitio 

durante un año incrementa el costo de la solución ofertada. 

HORNO DE INCUBACCION CODIGO D6414 : SE ACLARA QUE LA CAMARA INTERNA DEBE 

TENER CAPACIDAD QUE OSCILE ENTRE 50 Y 100 LITROS 
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ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ ha agregado a Nicolás Montes G. 

EQUIPO ELECTROBISTURI CODIGO D6360 : SE ACEPTA SU OBSERVACION PARA BIPOLAR CON 

UNA COAGULACION ESTANDAR DE 70 WATTS, COAGULACION 120 WATTS, LAS DEMAS 

ESPECIFICACIONES NO SE MODIFCAN 

Con relación a los precios, existe un listado con los presupuestos individuales en cada ítem 

SE ACLARA A LOS PROPONENTES QUE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS SON FACTOR DE 

EVALUACION, POR LO TANTO EL MATERIAL Y CALIDAD DE LA ESCUPIDERA INCIDE EN DICHA 

CALIFICACION 

PARA EL BRAZO ROTATIVO, SE CONTESTA IGUAL QUE LA ANTERIOR FACTOR DE CALIDAD 

OBJETO DE EVALUACION. 

En relación al ítem Endoscopio Pediatrico D6413 hacen referencia a un endoscopio 

flexible?? 

AUTOCLAVE ELECTRICA A VAPOR CODIGO D6430 : SE ACLARA QUE LA CAPACIDAD MINIMA 

ES DE 80 LITROS 

con respecto al equipo de rayos x (item D6420) y su colimador(Colimador de rayos x con 

indicador digital de formato de imagen) se hace inecesario este item, teniendo en cuenta 

que el equipo trabajara directo, con detector, y esta informacion la arrojara él mismo, mas 

no necesitara el colimador para brindarla, se sugiere quitar este item. 

Autoclave Eléctricoa a vapor:  de una o dos puertas? 

EN CUANTO AL REQUISITO HABILITANTE DE EXPERIENCIA LA ENTIDAD NO LO MODIFACARA 

POR CUANTO SE REQUIERE QUE LOS PROPONENTES CUENTE CON EXPERIENCIA EN 

TEGNOLOGIA DE PUNTA ESTO GARANTIZA A LA ENTIDAD LA ESCOGENCIA DE LA MEJOR 

PROPUESTA Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE HABILITACION. ASI MISMO SE 

ACLARA QUE LA EXPERIENCIA INCLUYE CONTRATOS POR EL VALOR DE LA OFERTA DE CADA 

PROPONENTE Y NO DEL PRESUPUESTO DEL PROCESO, TENIENDO EN CUENTA QUE LA 

ADJUDICACION ES PARCIAL . 

en relacion a la experiencia solicitamos se nos aclare cual es la cantidad minima de 

certificaciones se deben aportar para avalar el cumplimiento de este criterio de evaluacion 

EMPRESA: HOSPIMEDICS S.A. 

nos permitimos realizar las siguientes observaciónes:  

 

1. Solicitamos respetuosamente a la entidad ampliar la fecha de cierre por lo menos en 

cinco (5) días habiles. 
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la anterior solicitud, teniendo en cuenta la magnitud del proceso,  

empresas con gran trayectoria en el sector que pueden oferta mas de un grupo, requieren 

de un tiempo prudente para elaborar, persupuestar, alistar y enviar sus ofertas a la entidad. 

EMPRESA: JOMEDICAL S.A.S. 

En cuanto al plazo de contratacion solicitamos se consieere un tiempo minimo de 60 a 90 

días toda vez que tratan de equipos para importación 

Agradecemos nos informen cual es el presupuesto para el item  D6420,equipo de Rx fijo 

PARA YURI GUTIERREZ : LA ADQUISICION DE LOS EQUIPOS REQUIEREN CAPACITACION 

MINIMA  SI SE TIENE EN CUENTA QUE SE PUEDE PRESENTARE ALGUN IMPREVISTO POR QUE 

LA ENTIDAD DEBE CONTAR CON PERSONAL PARA SUPLIR LA CONTINGENCIA. SIN PERJUICIO 

DEL ACOMPAÑAMIENTO DEL CONTRATISTA QUE PUEDE SER PRESENCIAL O REMOTO  . 

2. solicitamos respetuosamente a la entidad publicar las cuantias a contratar por item y/o 

grupos para lel presente proceso de contratación 

EMPRESA: JOMEDICAL S.A.S.:  En cuanto al plazo de entrega de la propuesta, solicitamos se 

considere ampliar el cierre de la misma en por lo menos dos días más, teniendo en cuenta 

que algunas empresas interesadas en la participación estamos ubicadas en la ciudad de 

Bogotá y se requiere de coordinar una logística para entregar la misma en el Hospital 

seria bueno que se aclarara en el pliego 

EMPRESA: JOMEDICAL S.A.S.: En cuanto al ítem D6403 CAPNOGRAFO, se solicita la medición 

el CO2 y SpO2, se puede ofertar un monitor multiparametro que incluyan estas dos 

mediciones?. 

PARA ACLARAR LA OBLIGACION ESPECIAL DEL CONTRATISTA NUMERAL  9 : LOS IMPUESTOS 

QUE SE CAUSEN SEAN MUNICIPALES O NACIONALES SE DEBEN REINTEGRAR, YA QUE AL 

MOMENTO QUE LA FIDUCIA EFECTUE EL PAGO NO SE LE DESCONTARA DICHOS IMPUESTOS , 

POR LO QUE EL HUEM SERA RESPONSABLE DE LA LIQUIDACION Y PAGO DE LOS IMPUESTOS 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS REQUISITOS  DISTRIBUCION GIRO  PARA LA 

EJECUCCION DE LA  RESOLUCION No. 4874 de 2013, SI SE TIENE EN CUENTA QUE LOS 

RECURSOS SON DEL ORDEN NACIONAL. 

Señores de acuerdo a su aclaracion en relacion al numeral 9 el contratista debe crear una 

fiducia no es consecuente si ustedes mencionan que se realizara un unico pago. Por favor 

aclarar 

EMPRESA: JOMEDICAL S.A.S.: Equipo de Rayos RX Fijo D6420 en cuanto al tiempo de 

exposción se solicita un rango de 0.002 a 5 segundos, este es considerado como mínimo??, 

es decir, se puede ofertar equipos con un mayor rango de tiempo??. 
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OBLIGACION No. 9 EL REEMBOLSO DE PAGO DE LOS IMPUESTOS NO APLICA SI LA EMPRESA 

ES AUTORETENEDORA.  PARA LA OBLIGACION No. 18 : EFECTIVAMENTE LA CUENTA DE 

PAGO ES LA FACTURA Y LOS SOPORTES COMO REQUISITOS SE PUBLICARAN EN LA ADENDA 

No. 2 QUE SE EXPEDIRA CON LAS MODIFICACIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTE 

REALIZAR. 

EN RELACION A DESCUENTOS ADICIONALES CORREPONDE A RETEICA CUANDO ES 

PROVEEDOR DE LA CIUDAD  DE CUCUTA 

Es decir que si el proveedor no es de cucuta no descuentan el reteica 

LA ENTIDAD PUBLICARA PRESUPUESTO ESTIMADO DE LOS GRUPOS . LA ENTIDAD NO 

AMPLIARA PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO POR CUANTO ESTAMOS SUJETOS A LO 

TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL RESOLUCION No. 4874 DE 2013    DEL MINISTERIO DE 

SALUD Y PROTECCION SOCIAL 

EMPRESA: JOMEDICAL S.A.S: Consideramos que 12 días en el plazo de ejecución es un 

término demasiado corto, lo cual implica la existencia obligatoria de equipos en el stock de 

las empresas interesadas y si tenemos en cuenta que existen equipos con una logistica 

especial como lo son los equipos de Rx que requieren preinstalaciones e instalaciones 

especificas, no se puede cumplir en este tiempo, es imoprtante que re-consideren un 

tiempo adicional. 

EMPRESA: JOMEDICAL S.A.S: Con respeto observamos que no se estan respondiendo las 

preguntas técnicas que son importantes para dar aclaración a lo solicitado por el Hospital 

7. LA ENTIDAD ESTUDIARA SU OBSERVACION Y SI ES DEL CASO AJUSTARA ESTE CRITERIO. 

PARA KATERIN BEJARANO DE SURGICOM : SE ACLARA QUE EL SOPORTE PRESENCIAL DEBE 

ACUDIR DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES TAL Y COMO ESTA ESTABLECIDO EN EL 

NUMERAL 16, NO ES PERMANENTE EN LA INSTITUCION. DE ALLI LA IMPORTANCIA DE 

CUMPLIR CON LA OBLIGACION No. 4. 

LA OBSERVACION No. 9 YA FUE RESPONDIDA. 

Buenos días, nos gustaría saber si es posible la presentación de ofertas por ITEM ? 

RESPECTO A LA OBLIGACION No. 13 . SE ACEPTA SU OBSERVACION Y SE AJUSTARA EL 

CRITERIO. 

HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S., CON RESPECTO AL TERMINO DE AMPLIACION SE DIO 

RESPUESTA . 

OBLIGACION No. 14 : ENTREGAR COPIA DE GARANTIA DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR. SE 

AJUSTARA CRITERIO. 
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Maribeth Camacho de TECMECA S.A. me sumaria a la solicitud de ampliacion del plazo de 

ejecucion del contrato, 12 dias son insuficientes, pues nosotros no contamos con 

DERMATOMOS ELECTRICOS en stock y el tiempo minimo para realizar la importacion y 

tenerlos disponibles para entrega puede tomar hasta 60 dias. Solicitamos comedidamente 

se tenga en cuenta esta solicitud, que ya varios de los intersados en ofertar la estamos 

planteando. 

EMPRESA JOMEDICAL S.A.S: En cuanto al item D6420 Rayos de Rx Fijo, requiere una 

pendiente anodica que permita cubrir un campo minimo de 40 x 40 cms de a un metro 

(Foco-Detector), los equipos cuentan con tubos de Rx que para el mercado son de 

especificaciones estandar, es por ello que solicitamos se considere un rango entre 35 y 40 

cms de campo y de 85 cms a 1 metro de distancia. 

SURGICOM : AUTOCLAVE ELECTRICO A VAPOR CODIGO : D6430 : TENIENDO EN CUENTA 

QUE SE MODIFICO LA CAPACIDAD A 80 LITROS ESTO IMPLICA QUE DEBE SER CON CALDERIN. 

EL EQUIPO DEBE SER  EXCLUSIVO PARA LABORATORIO CLINICO. 

EMPRESA JOMEDICAL S.A.S.: En relación al ítem Endoscopio Pediatrico D6413 hacen 

referencia a un endoscopio flexible?? 

SE REQUERIRA VERTICAL, RESPECTO A LOS REQUISITOS DE PREINSTALACION SE ESTUDIARA 

Y LA ENTIDAD SE PRONUNCIARA OPORTUNAMENTE 

Señores Hospital ustedes mencionan que no pueden ampliar el cierre del proceso 

mencionando la Resolucion 4874 de 2013, analizando esta resolucion hace mencion a la 

asignacion de cupos de recursos para apoyar los programas de saneamiento fiscal y 

financiero... especificamente en el Articulo 14 Recursos no utilizados se encuentra 

establecido que si para el 30 de Octubre de 2015 esos recursos no se encuentran 

comprometidos o no ejecutados deberan ser devueltos. Por lo que aclaramos que para esta 

fecha el Hospital ya contaria con contratos suscritos con ciertas empresas que deseamos 

participar en este proceso, previo cumplimiento a lo establecido en el pliego de condiciones, 

esto quiere decir que esos recursos se encontrarian comprometidos, por lo tanto no hay 

razon para que el Hospital no amplie el plazo de ejecucion del contrato es preciso que se 

tenga en cuenta que se los elementos a adquirir es tecnologia que se requiere importar 

Aclaro mi anterior observacion hace referencia al plazo de ejecucion 

SE ACLARA QUE EL CONTRATO ES DE EJECUCCION INSTANTANEA UN SOLO PAGO Y SERA EL 

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES EN QUE SE EFECTUE EL PAGO. 

Solicitamos que la entidad emita respuestas a las observaciones de caracter tecnico que 

diferentes empresas hemos presentado teniendo en cuenta que es esencial para la 

definicion en la participacion en el presente proceso y teniendo en cuenta que solo quedan 

15 minutos para que el presente chat se termine 
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TENIENDO EN CUENTA QUE EL PROCESO SE ADELANTA BAJO LA MODALIDAD DE 

CONTRATACION ELECTRONICA , LA CONFIRMACION DE LA OFERTA DE PARTE DEL HUEM ES 

EL CONTRATO 

LO QUE CONLLEVA A QUE NO REALICE UNA MINUTA TRADICIONAL QUE IMPLICA UN 

TERMINO MAS AMPLIO 

EL NUMERO DE CONTRATOS NO RESULTA PERTINENTE, YA QUE LO RELEVANTE ES EL VALOR 

QUE SUMEN LOS MISMOS RESPECTO A LA OFERTA REALIZADA 

es decir si en una sola certificacion se encuentra el valor ofertado sera valida para el 

Hospital? 

EMPRESA: JOMEDICAL S.A.S.: Item Maquina de Anestesia D5603, Desciben como 

especificación: "Vaporizadores minimo dos", esto hace referencia a que deben estar 

incorporados los vaporizadores?? o se requiere que la maquina cuente con barra para 

colocar mínimo dos vaporizadores??, dado el presupuesto consideramos que no deben 

estar inlcuidos. 

En el equipo de RX fijo, Muy repetuosamante buscando pluralidad de oferentes y que la 

caracteristica de ajuste de  la   altura le la mesa no afecta las condiciones para el 

acondicionamiento de pacientes, solictamos esta sea eliminada. 

LAS BONIFICACIONES NO TIENEN RELACION DIRECTA CON LOS EQUIPOS O BIENES A 

SUMINISTRAR TAL Y COMO LO ESTABLECE   LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ANUNCIO 

PAGINA 2 NUMERAL 4 . Y LA CALIFICACION SE ACLARA EN LOS CRITERIOS DE SELECCION 

PAGINA 44 , NO OBSTANTE SE PROCEDERA A CORREGIR EL PUNTAJE QUE NO SERA DE 5 

SINO DE 10, LO QUE SE INCLUIRA EN LA ADENDA. 

CAPNOGRAFO CODIGO D6403 . SE CONSIDERAN CRITERIOS DE SELECCION  RANGOS 

SUPERIORES O MAYORES OPCIONES DE VISUALIZACION O PARAMETROS MEDIDOS, ASI 

COMO LA INCLUSION DE LA IMPRESORA TERMICA ENTRE OTRAS VARIANTES 

EMPRESA JOMEDICAL S.A.S.: Equipo de Rayos X Fijo D6420, con relación al colimador de 

rayos x con indicador digital de formato de imagen, considerando que al tener un detecto 

digital, no se requiere que el colimador identifique digitalmente el formato de imagen, ya 

que ésta se traslada inmediatamente al software de la estación de trabajo y alli se le da 

manejo a la mmisma, en procura de la pluralidad de ofertas solicitamos se elimene esta 

especificación. 

de acuerdo a su aclaracion en el capnografo quiere decir que no aceptan las observaciones 

que nosotros presentamos sobre este item 

SE DEBE TENER PRESENTE QUE EL CIERRE DEL PROCESO IMPLICA EL INGRESO DE LA OFERTA 

ECONOMICA ANTE LA PLATAFORMA DE BIONEXO.COM Y EL ENVIO DE FICHAS TECNICAS EL 

DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 HASTA LAS 9:00 MAÑANA EN FISICO O AL CORREO 
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ELECTRONICA ESTABLECIDO EN EL CRONOGRAMA DEL ANUNCIO. LA ACREDITACION DE 

REQUISITOS HABILITANTES ES EL DIA 2 DE OCTUBRE DE 2015. EN ESTE MISMO SENTIDO SE 

INFORMA A LOS PROPONENTES QUE SE ADICIONARA UNA NUEVA DIRECCION DE CORREO 

ELECTRONICO EN CASO QUE SE PRESENTEN FALLAS EN YA MENCIONADO. SIN PERJUICIO DE 

REMITIRLOS AL INCIAL. 

PLAZO DE EJECUCCION. YA SE RESPONDIO 

EMPRESA JOMEDICAL S.A.S: Observamos que no se estan dando respuestas técnicas que 

consideramos muy importantes para aclarar los términos de esta invitacion pública, lo que 

inifere a que no se consideraran nuestras observaciones???, es importate que haya un 

pronuncionamiento del Hospital al respecto, ya que estamos en una acttividad que esta 

dentro de la programación y consideramos debe ser surtida y cumplida. 

HOSPICLINIC . EL NUMERO DE REGISTRO DEBE SER INCLUIDO EN LA PLATAFORMA DE 

BIONEXO, Y ANEXARLO CON LA PROPUESTA TECNICA. 

en D6420 Rayos x fijo: en lo concerniente a Capacidad termica del anodo no inferior a 

250.000HU, agradecemos nos indiquen la Revoliciones por minuto, ya que en nuestrass 

marcas con 200.000 HU es sufuciente para tener una exelente relacion de enfriamoento del 

tubo, o es su defecto buscando la pluralidad de oferentes se permita que con 200.000 HU, 

se pueda participar 

el envio de los requisitos habilitantes tambien pueden ser enviados por correo electronico? 

EMPRESA JOMEDICAL S.A.S.: Con relación a los documentos habilitantes para el 2 de 

octubre, estos se pueden enviar al crreo electrónico?? o se deben presnetar en fisico.. 

PARA YURI TATIANA GUTIERREZ : EQUIPO RAYOS X CODIGO D6420 : SE ACLARA Q EL 

SISTEMA DE INSTALACION CON QUE CUENTA LA INSTITUCION ES A PISO SE ACEPTA LA 

OBSERVACION DEFINIENDO QUE EL SISTEMA SEA CON FIJACION AL PISO. 

POR LO ANTERIOR NO APLICA SOPORTE A PARED. 

HOSPICLINIC . CENTRIFUGA DE 24 PUESTOS CODIGO : D6404  Y CENTRIFUGA DE 28 TUBOS 

CODIGO D6405 : DEBE INCLUIR ROTOR 

PARA JEIMMY SANTANA. CAPNOGRAFO . SE ACEPTA LA OBSERVACION Y SE AJUSTARA EL 

CRITERIO . SE ACEPTA PANTALLA MONOCROMATICA, SIN EMBARGO ESTO IMPLICA 

CRITERIO DE SELECCION . EN CUANTO A LA DURACION DE LA BATERIA NO SE ACEPTA SU 

OBSERVACION POR CUANTO PARA ALGUNOS PROCEDIMIENTOS MEDICALIZADOS PUEDEN 

DURAR MAS DE DOS HORAS, DEPENDIENDO DE LA COMPLEJIDAD DE LA   PATOLOGIA DEL 

PACIENTE. 

SE INCLUIRA LA PALABRA ENTRE PARA CADA RANGO. 
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MONITOR DE SIGNOS VITALES D1426 : SE ACEPTA ANALOGA O DIGITAL CORRESPONDE A 

CRITERIO DE SELECCION 

PARA YURI GUTIERREZ : CODIGO 6420. SE ACEPTA OBSERVACION con el rango de tiempo de 

0.001 a 6,3 segundos 

EMPRESA JOMEDICAL S.A.S.: Equipo de Rayos X Fijo D6420, a que se refieren con la 

especificacion "Incluirá dispositivo para la realización de teleradiografias de miembros y 

columnas que debera acompañarse del software adecuado de post proceso para estas 

exploraciones (al menos uno de los equipos)", solicitamos se aclare que tipo de dispositivo y 

software es requerido, ya que para un equipo fijo este tipo de tomas estan incluidos dentro 

de los programas anatómicos. 

MAQUINA DE ANESTESIA CODIGO No. D5603 : SE ACEPTA OBSERVACION Y SE AJUSTARA 

CRITERIO EN CUANTO A LA GUARDA HIPOXICA 

MAQUINA DE ANESTESIA CODIGO . 5603. Cambio de ventilacion manual a controlada 

mediante activacion del modo ventilatorio sin deshabilitar la valvula APL",hace  referencia a 

la  palanca que en algunas marcas permite cambiar a modo controlado 

ESTAMPILLA HUEM 2% ANTES DE IVA 

OBLIGACION RELACIONADA CON SOPORTE PRESENCIAL YA SE DIO RESPUESTA. 

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ ha agregado a Calidad Eximedical 

No se puede añadir a Calidad Eximedical hasta que acepte tu solicitud de contacto. 

PARA JULIO DENIS CEPEDA : D6420 Rayos x fijo : CRONORRUPTOR DE LUZ ELECTRONICO 

HACE REFERENCIA AL SISTEMA QUE PERMITER APAGADO AUTOMATICO DE LA LUZ DEL 

COLIMADOR 

OBLIGACION N.17 : EN CASO DE QUE EN LA FASE DE INSTALACION INCLUIDA DENTRO DEL 

OBJETO CONTRACTUAL SE ORIGINE DAÑOS A BIENES DE LA ENTIDAD. 

PARA YURI. YA SE RESPONDIO LA INQUIETUD DEL SOPORTE TECNICO. 

PARA FREDY LOPEZ. YA SE DIO RESPUESTA CON RESPECTO A PRESUPUESTO GRUPOS. 

ENDOSCOPIO PEDIATRICO CODIGO D6413 : SI HACE REFERENCIA A ENDOSCOPIO FLEXIBLE 

PARA NICOLAS MACIAS : EQUIPO RAYOS X . CODIGO D6420 : SE ACEPTARA CON O SIN 

COLIMADOR DEPENDIENDO DE SI LA TECNOLOGIA LO REQUIERE, LO CUAL DEBE SER 

ACLARADO EN LA CASILLA DE OBSERVACIONES EN LA PLATAFORMA ELECTRONICA. EN CASO 

DE INCLUIRLO EL PRECIO DEBE COMTEMPLAR EL COSTO INTEGRAL DEL EQUIPO. 

SURGICOM . AUTOCLAVE ELECTRICO A VAPOR : SE REQUIERE DE UNA PUERTA 
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JEIMMI SANTANA. EXPERIENCIA YA SE DIO RESPUESTA. 

HOSPIMEDIC S.A., CIERRE. YA SE DIO RESPUESTA . SIN EMBARGO IMPLICA INGRESO DE 

PROPUESTA ECONOMICA ANTE PLATAFORMA BIONEXO Y ENVIO FICHAS TECNICAS VIA 

EMAIL. 

JOMEDICAL. YA SE DIO RESPUESTA EN CUANTO AL PLAZO DE EJECUCCION 

JULIO DENIS CEPEDA. SE ADENDARA TEMAS PRESUPUESTO. 

NICOLAS MONTES. LA ENTIDAD ACEPTO OBSERVACION Y AJUSTARA CRITERIOR POR 

PRESUPUESTO ESTIMADO DE GRUPOS 

JOMEDICAL. YA SE DIO RESPUESTA , LA ENTREGA ELECTRONICA TIENE PLENA VALIDEZ 

SIEMPRE QUE ESTE DENTRO DE LA FECHA Y HORA DEL CRONOGRAMA. 

JOMEDICAL. CAPNOGRAFO. YA SE DIO RESPUESTA 

LA FIDUCIA ESTA CONTRATADA POR EL HUEM , Y SON QUIENES REALIZARAN LOS PAGOS . 

JOMEDICAL. EQUIPOS RAYOS X CODIGO 6420 . SE ACEPTA SU OBSERVACION Y SE AJUSTA 

CRITERIO. 

EMPRESA JOMEDICAL S.A.S.: Endoscopio pediátrico D6413, a que plataforma o 

videoprocesador (marca), conectaran este endoscopio, teniendo en cuenta que hay dos 

marcas de equipos en el Hospital?? 

PARA YURI GUTIERREZ. SI EL PROVEEDOR NO ES CUCUTA NO SERA OBJETO DE DESCUENTO 

RETEICA 

JOMEDICAL. YA SE DIO RESPUESTA PLAZO DE CONTRATO. 

LUIS E GARCIA. LOS TIPOS DE OFERTAS ESTAN ESTABLECIDOS EN LA PAGINA No. 34   DEL 

ANUNCIO DE CONTRATACION ELECTRONICA 

TECMECA S.A. YA SE DIO RESPUESTA PLAZO DE CONTRATO, LOS TERMINOS DE LA 

RESOLUCION DEL MINISTERIO SON PERENTORIOS. 

JOMEDICAL RAYOS X  : D6420 : SE ACEPTA SU OBSERVACION Y SE AJUSTA CRITERIO 

JOMEDICAL. ENDOSCOPIO PEDIATRICO. YA SE DIO RESPUESTA 

PARA JEIMMY ADRIANA, EL ANUNCIO ESTABLECE LA CERTIFICACION DE CONTRATOS 

EJECUTADOS EN LOS ULTIMOS DOS AÑOS CON OBJETO SIMILAR AL DEL PROCESO QUE 

EQUIVALGAN AL MONTO IGUAL O SUPERIOR A LA OFERTA. SI EL MONTO SE ENCUENTRA EN 

UN SOLO CONTRATO DENTRO DE LOS DOS ULTIMOS AÑOS ES VALIDO. 
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PARA EL CODIGO D5603 MAQUINA DE ANESTESIA, SE ESTABLECE QUE CUENTE CON BARRA 

PARA COLOCAR MINIMO DOS VAPORIZADORES. 

PARA EQUPO DE RX FIJO, LA MESA SE REQUIERE AJUSTABLE A LA ALTURA. 

D6420 EQUIPOS DE RAYOS X SE AMPLIO LA POSIBILIDAD DE OFERTAR CUALQUIERA DE LAS 

DOS TECNOLOGIAS. 

CAPNOGRAFO YA SE DIO RESPUESTA. 

JOMEDICAL. LAS ACLARACIONES A LAS OBSERVACIONES SON LO SUFICIENTEMENTE 

PRECISAS ESPECIALMENTE EN LA PARTE TECNICA, TAN ES ASI QUE LA ENTIDAD MODIFICARA 

ALGUNAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS. 

JULIO CEPEDA. RAYOS X D6420 : SE ACEPTA LA OBSERVACION Y SE AJUSTA CRITERIO 

JEIMMY SANTANA. LA ENTIDAD ESTABLECIO LAS DOS OPCIONES EN FISICO Y CORREO 

JOMEDICAL. YA SE RESPONDIO ENVIO DE REQUISITOS HABILITANTES. 

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ ha agregado a Calidad Eximedical 

JOMEDICAL. CODIGO D6420. SE ACLARA QUE DEBE TENER SISTEMA PARA CONEXION DE 

INTRANET COMO EL DICOM 

JOMEDICAL S.A.S. ENDOSCOPIO PEDIATRICO CODIGO D6413 : COMPATIBLE CON TORRE 

STORZ 

SIENDO LA 1 :00 DE LA TARDE LA ESE HUEM DA POR TERMINADO EL CHAT DEL PROCESO 

SS15-313 

 

Se expide a los 25 Días del mes de septiembre de 2015.  

 

JUAN ALBERTO BITAR MEJIA  
Subgerente de Salud  

 

 

 

Aprobó. Judith Magaly Carvajal Contreras-Coordinadora GABYS  

Proyectó: Paola Cornejo Carrascal- Abogada GABYS 

 


