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ADENDA No. 1 AL ANUNCIO PUBLICO DE CONTRATACION ELECTRONICA

PROCESO No: §522-156
4. = OBJETOCONTRACTUAL

SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA ESE
HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.

2. CONSIDERACIONES
1 Teniendo en cuenta lo solicitado por Laboratorios Gothaplast mediante observaciones dentro del férmino
establecido en el cual requiere a la entidad ampliar el rango de medida del ITEM 10 del GRUPC 5
“=STERILIZADOR A VAPOR Y A BAJA TEMPERATURA PEROXIDO DE HIDROGENO PAPEL PARA
ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 40 CM X 70 MTS, de 38
cm a 40 cm y esta fue aceptada.

2. Teniendo en cuenta que dentro del Acépite de Especificaciones Técnicas del Anuncio Publico, en el grupo
1. Desinfectante de Alto nivel fem 2. No se tuvo en cuenta que se encuentra gravado con VA.
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[ anterior en concordancia con el articulo 3 de la ley 1437 de 2011 determina: “las autoridades buscaran
que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerén de oficio los obstaculos puramente
formales, evitaran decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearén, de acuerdo con este Codigo las
irequiaridades procedimentales gue se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objefo de
la actuacion administrafiva® y en el numeral 7 del articulo segundo de! Manual de Contratacion, el cual prevé:
“EFICACIA: Se adoptaran las medidas necesarias para que Ios procesos de contratacion logren su finalidad,
previendo todos los factores que puedan entrabar el proceso de contratacion’”.
I A 'MODIFICACIONES |
Modifiquese el Acépite de Especificaciones Técnicas del Anuncio Piblico, de la siguiente manera:

1. Enelgrupo 5 “Esterilizador a vapor y a baja temperatura perdxido de hidrogeno papel para
esterilizacion a baja temperatura con perdxido de hidrogeno de 40 cm x 70 mis, de 38 a 40

cm x 70 metros.

2. En el grupo 1. Desinfectante de Alto nivel item 2. se encuenira gravado con IVA,

Las demas clausulas del Anuncio Pilblico, permaneceran vigentes y sin sufrir variacion alguna.

Se expide en San José de Clicuta, a los treinta (30) dias de marzo de 2022

I}O BOTELLO

MARIBEL TRUJIL
Subgerente de Servicios de Salud

Revis6 y Aprobo: Jorge Déavila Luna, Goordinador Actisalud GABYS
Proyecto: Yudikzza Ordofiez Cruz/abogada GABYS




