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INFORME EVALUACION FICHA TECNICA

PROCESO No: $§522-261

OBJETO CONTRAGTUAL:

SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y MATERIAL MEDICO
QUIRURGICO PARA EL AREA DE CIRUGIA DE LA ESE HOSPITAL
UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.

EVALUACION

Se realiza la revision técnica de los oferentes, con el fin de realizar la evaluacion de las
especificaciones de fichas técnicas, segin lo especificado en el ANUNCIO PUBLICO DE
CONTRATACION ELECTRONICA.

Una vez analizada y evaluada la informacién allegada, la Direccion Técnica determina evaluar la
especificacion de las fichas téenicas.

De acusrdo a lo anterior, se describe lo siguiente por grupo:

GRUPO 1 DISPOSITIVOS MEDICOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
PARA USO ESPECIALIZADO EN CIRUGIA

Se recibe la oferta INTEGRAL del oferente AMAVI S.A.S. y se procede a realizar la
evaluacion técnica de las fichas técnicas, encontrando lo siguiente:

PROPONENTE EVALUACION
GRUPO |suvecrupo | mTEM DESCRIPCION ( p
PROPUESTA | NOMBRE | OBSERVACION mcuwmw
AGENTE DE
ABULTAMIENTO
TISULAR PARA EL
TRATAMIENTQ DEL Revision
REFLUJO AMAV| | Ficha
N.A. 20822 | VESICOURETERAL 3322580 | S.A.S. | Técnica Cumple
1
Revisién
AGUJA Ficha
DESECHABLEN 23 AMAV! [ Técnicay
1|NA 20011 X 1172 111,86 | SAS. |Muestra Cumple
Revision
AGUJA Ficha
DESECHABLE N 25 AMAV| | Técnicay
1INA. 20012 { X 5/8 89,25|S.AS. [Muestra Cumple
AGUJA PARA
BIOPSIA DE Revisitn
MEDULA OSEA AMAVI | Ficha
1{NA 21440 | 11GA X 4IN 192850,21 | S.AS. | Técnica Cumple
AGUJA PARA Revision
PUERTOS CCON AMAVI |Ficha
1|NA. 31362 | MECANISMO DE 750057 |SAS. |Técnica | Cumple
SEGURIDAD 11 20G
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X 15MM
AGUJA PARA
PUERTOS CON
MECANISMO DE Revisién
SEGURIDAD 11 20G AMAV! | Ficha
1INA 31363 | X 20MM 750057 | S.AS. | Técnica Cumple
AGUJA PARA
PUERTOS CON
MECANISMO DE Revisidn
SEGURIDAD Il 20G AMAV| |Ficha
1| NA 31364 | X 25MM 75005,7 | S.A.S. | Técnica Cumple
Revisién
AGUJA PUNCION AMAV| | Ficha
1{NA 31204 | LUMBAR 18 G- 3 1/2 21884,1|S.AS. | Técnica Cumple
Revision
AGUJA PUNCION AMAVI | Ficha
1INA 20033 | LUMBAR G25 21884,1 |S.AS. | Técnica Cumple
APOSITO DE
ALGINATO DE
CALCIO A BASE DE
ALGAS PARDAS Revision
MARINAS 10CM X AMAVI | Ficha
1|INA 20049 | 10CM 15400 | S.A.S. | Técnica Cumple
APQOSITO
ESPONJOSO Revision
AUTOADHESVO AMAVI | Ficha
1iNA 20055 | 20CM X 20CM 72430 | S.AS. | Técnica Cumple
APOSITO
ESPONJOSO
AUTOADHESIVO Revisién
ALTA ABSORCICN AMAVI | Ficha
1| NA 20907 ; 15CM X 15CM 41153 |S.AS. | Tecnica Cumple
APQSITO
PELICULA Revision
TRANSPARENTE AMAVI | Ficha
1|NA 31381 85X 115CM 4031 | S.A.S. | Técnica Cumple
APQSITO Revision
TRANSPARENTE AMAV([ | Ficha
1|NA 337515 X25CM 16830 | S.A.S. | Técnica Cumple
CANULA DE
TRAQUEQSTOMIA Revision
PEDIATRICAS MINI AMAVI | Ficha
1|NA 31358125 8387239 | SAS. | Técnica Cumple
CANULADE
TRAQUEOSTOMIA Revision
PEDIATRICAS MINI AMAVI| | Ficha
1INA 31359 ( 3.0 838723,9 | S.AS. | Técnica Cumple
Ravision
CANULADE AMAVI | Ficha
1{NA. 31360 | TRAQUEOSTOMIA 8387239 |SAS. |Técnica | Cumple
PEDIATRICAS MINI
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KX}
CANULA DE
TRAQUEOSTOMIA Revisién
PEDIATRICAS MINI AMAVI | Ficha
1INA 31361 4.0 8387239 |SAS. |Técnica Cumple
CANULA DE Revisioén
TRAQUEOTOMIA AMAVI | Ficha
1INA. 20101 { 3.5 S/BALON 23794,05 [ S.AS. Técnica Cumple
CANULA DE Revision
TRAQUEOTCMIA AMAV! | Ficha
1|NA 20111]4.5 S/BALON 23794,05|SAS. | Técnica Cumple
CANULA DE Revisién
TRAQUEOTOMIA AMAV| |Ficha
1[NA 20103 | 5.0 C/BALON 255374 | S.AS. | Técnica Cumple
CANULA DE Revision
TRAQUEOTOMIA AMAVI {Ficha
1{NA 20104 | 6.0 C/BALON 255374 |S.A8. | Técnica Cumple
CANULA DE Revision
TRAQUEOTOMIA AMAV] | Ficha
1|NA 20105 | 6.5 C/BALON 255374 1SAS. | Técnica Cumple
CANULADE Revision
TRAQUEOTOMIA AMAV! | Ficha
1(NA 20108 | 8.0 C/BALON 255374 |S.AS. Técnica Cumple
CANULA DE Revision
TRAQUEOTOMIA AMAVI | Ficha
1|NA 20109 | 8.5 C/BALON 255374 | S.AS. | Técnica Cumple
CANULA DE Revisidn
TRAQUEOTOMIA AMAV| | Ficha
1INA 20110 | 9.0 C/BALON 250495 | S.AS. | Técnica Cumple
CATETER
FOGARTY CORTO Revisién
3F AMAVI | Ficha
1INA 20131 | (EMBOLECTOMIA) 300150 | S.AS. | Técnica Cumple
CATETER
FOGARTY CORTO Revision
4F AMAV! | Ficha
1INA 20132 | (EMBOLECTOMIA) 300480 | S.A.S. | Técnica Cumple
CATETER
FOGARTY LARGO Revisién
IF AMAVI | Ficha
1INA 20135 | (EMBOLECTOMIA) 200150 | S.AS. | Técnica Cumple
CATETER
FOGARTY LARGC Revision
4F AMAV| | Ficha
1| N.A 20136 | (EMBOLECTOMIA) 300150 | S.AS. | Técnica Cumple
Revision
CATETER AMAVI |Ficha
1|NA 20137 gSGARTY‘-ARGO 300480 |SAS. |Técnica | Cumple
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{EMBOLECTOMIA)
CATETER Revisién
UMBILICAL 25 AMAVI | Ficha
1| NA, 31383 | FR.X 30CM 49300 | S.A.S. | Técnica Cumple
CATETER Revisién
UMBILICAL 35 FR. AMAV! | Ficha
1INA 31384 | X 37CM 7260 1S.A.S. | Técnica Cumple
CATETER Revision
UMBILICAL 4.0 FR, AMAV| | Ficha
1{N.A 31385 X 37CM 7250 1S.A.8. | Técnica Cumple
CATETER Revision
UMBILICAL 5.0 FR. AMAV!| |Ficha
11NA 31386 | X 37CM 7250 1 S.AS. | Técnica Cumple
CATETER
UMBILICAL Revisién
BILUMEN4.0FR. X AMAV! | Ficha
1|INA 31357 {20 CM 79657 | S.AS. | Técnica Cumple
COMPRESA DE Revisién
GASANC ESTERIL AMAVI | Ficha
1{NA 21112 | (LAPARQTOMIA) 1631 [S.AS. | Técnica Cumple
DREN SILICONADO
CILINDRICO
RADIOPACO- Revisién
ACANALADO 24FR AMAVI | Ficha
1{N.A 21076 | SIN TROCAR 388570,71S.A8. | Técnica Cumple
Revision
EQUIPO AMAV| | Ficha
1INA, 20255 | IRRIGACIONEN Y 3256197 | S.AS. | Técnica Cumple
Revisién
Ficha
EQUIPO AMAVI | Técnicay
1|NA 20256 | MACROGOTEOQ 1190 | SAA.S.  {Muestra Cumple
EQUIPO
MACROGOTEOQ S/A Revision
ENY AMAV| |Ficha
1{NA 21212 | FOTOPROTECTOR 2755 |8.A.S. | Técnica Cumple
EXTENSIONES Revision
PARA ANESTESIA AMAV| | Ficha
1{NA, 20276 | ADULTO 1261} S.AS. | Técnica Cumple
EXTENSIONES Revisién
PARA ANESTESIA AMAVI | Ficha
11NA 20277 | PEDIATRICA 1261 | S.AS. Técnica Cumple
FILTROS ADULTO
PARA INFUSION,
INYECCION Y
ASPIRACION DE
SOLUCIONES Revision
INTRAVENOSAS AMAVI ! Ficha
1| NA. 31356 | 0,2M 408765 | S.AS. | Técnica Cumple
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FILTROS
NEONATAL PARA
INFUSION,
INYECCION Y
ASPIRACION DE
SOLUCIONES Revision
INTRAVENOSAS AMAVI | Ficha
1|NA 31367 [ 0.2M 777189 [SAS. | Técnica Cumple
FILTROS
PEDIATRICO PARA
INFUSION,
INYECCION Y
ASPIRACION DE
SOLUCIONES Revision
INTRAVENOSAS AMAVI | Ficha
1| NA 31366 0,2M 49063,7 | S.AS. | Técnica Cumple
Revision
GASA ESTERIL AMAVI | Ficha
1[NA. 20973 | PAQUETE X 5 826 |S.AS. [ Técnica Cumple
INACTIVADOR DE
DESECHOS
ORGANICOS X Revision
4000 C.C. (MP1735- AMAVI | Ficha
1| NA 20330 | A) 30441397 S.A8. | Técnica Cumple
MANTA TERMICA
NEONATO BAJO Revisin
PACIENTE (91 CM AMAV! | Ficha
1[NA 21194 | X 84CM) 93219,84 [ S.AS. | Técnica Cumple
MANTA TERMICA
ANTI SHOCK Revisién
CUERPO ENTERC AMAV] | Ficha
1{NA 21007 | (213 CM X 91 CM) 542878 |S5.A8. |Técnica Cumple
MASCARA DE Revision
TRAQUEOSTOMIA AMAVI | Ficha
1| NA, 21205 | ADULTO 10094,77 | S.A.S. | Técnica Cumple
MASCARA Revisién
LARINGEA CONV AMAV! | Ficha
1/ NA 2039720 4734772 |SAS. | Técnica Cumple
Revision
MASCARA PARA AMAVI | Ficha
1| NA 20404 | ANESTESIA 2 6177,29| SAS. |Técnica Cumple
Revision
MASCARA PARA AMAVI | Ficha
1INA 20406 | ANESTESIA 4 7156,66 | S.AS. | Técnica Cumple
Revisién
MASCARA PARA AMAV! 1 Ficha
1| NA 20407 | ANESTESIA § 7156,66 | SAS. | Técnica Cumple
Revision
MASCARA PARA AMAV| | Ficha
1|NA 20402 | ANESTESIA D 617729 |S.AS. | Técnica Cumple
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Revision
MASCARA PARA AMAV| |Ficha
NA ANESTESIA 1 SAS. |Técnica Cumple
MASCARA Revision
VENTURI AMAVI |[Ficha
N.A. PEDIATRICA S.AS. |Técnica Cumpile
PLACA
ELECTRODO Revisién
NEUTRO ADULTO - AMAV! | Ficha
N.A CON CABLE S.AS. | Técnica Cumple
PLACA
ELECTRODO
NEUTRO
PEDIATRICA Y Revisidn
NEONATAL - CON AMAV! | Ficha
NA CABLE S.AS. | Técnica Cumple
PROTESIS
ARTERIAL Revisién
BIFURCADA DE AMAV| | Ficha
N.A. 8X16 SAS. |Técnica Cumple
PROTESIS
ARTERIAL Revision
BIFURCADA DE AMAVI | Ficha
N.A. ™4 SAS. |Técnica Cumple
PROTESIS Revision
VASCULAR RECTA AMAV! | Ficha
NA. 16MM X 30 CM S.AS. | Tecnica Cumple
PROTES!S Revisién
VASCULAR RECTA AMAVI | Ficha
N.A. 6MM X 60 CM SAS. |Técnica Cumple
PROTESIS
VASCULAR RECTA Revisidn
8 MM X 80 CM AMAVI | Ficha
NA PTFE ANILLADO S.AS. |Técnica Cumple
Revision
SENSOR BIS AMAV! | Ficha
N.A. PEDIATRICO S.AS. | Técnica Cumple
Revisioén
SIERRA DE GIGLI AMAVI | Ficha
NA DE 2 HILOS X 50CM SAS. |Técnica Cumple
SISTEMA DE
CALENTAMIENTO
PARA SANGRE Y
FLUIDOS
INTRAVENCSO
PARA FLUJO
ESTANDAR CON
VIA DE INYECCION Revisién
Y LINEA DE AMAVI | Ficha
NA. EXTENSION SAS. | Técnica Cumple
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Revisién
Ficha
TORUNDA DE AMAVI ! Técnicay
1{NA 31372 | GASA GRANDE 4570 | S.A.S. | Muestra Cumple
Revisién
Ficha
TORUNDA DE AMAVI | Técnicay
1|NA 31373 | GASA MEDIANA 4570 | S.AS.  |Muestra Cumple
Revision
Ficha
TORUNDA DE AMAVI | Técnicay
1| NA 31374 | GASA PEQUENA 4570 |SAS. | Muestra Cumple
Ravision
AMAVI | Ficha
1|NA 21430 | VADSITE 3451 |SAS. | Técnica Cumple
Revision
VENDA DE AMAVI | Ficha
1|NA. 20666 | ALGODON 3X5 1377 |S.A.S. | Técnica Cumple
Revision
VENDA DE AMAVI | Ficha
1[N.A, 20667 | ALGODON 4X5 1812 | S.AS. | Técnica Cumple
Revision
VENDA DE AMAV| | Ficha
1| NA. 20668 | ALGODON 5X5 2175|S.A8. | Técnica Cumple
Revision
VENDA BE AMAVI [Ficha
1| NA. 20669 | ALGODON 6X5 2537 | S.A8. | Técnica Cumple
Revisién
VENDA ELASTICA AMAVI | Ficha
1|NA, 20674 | 3X5 1587 |S.AS. | Técnica Cumple
Revision
VENDA ELASTICA AMAVI | Ficha
1{NA 20675 | 4X5 2160 | S.A.S. | Técnica Cumple
Revisién
VENDA ELASTICA AMAVI [ Ficha
T{NA 20676 | 5X5 27401S.A8. | Técnica Cumple
Revision
VENDA ELASTICA AMAV| | Ficha
1(NA 20677 | 6X5 3233 | S.AS. | Técnica Cumple
Después de revisada la informacion, se observa que el proveedor AMAVI $.A.S., cumple con
especificaciones técnicas.
GRUPO2 DISPOSITIVOS MEDICOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
PARA USO GENERALIZADO EN CIRUGIA
Se recibe |a oferta Integral del oferente Hospiclinic de Colombia S.A.S. y se procede a
realizar la evaluacion técnica de las fichas técnicas, encontrando lo siguiente
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B PROPONENTE EvALUACIO
SUBGRUP
GRUPO TEM DESCRIPCION ; (CUNPLE ]
° ' PROPUESTA | NOMBRE | OBSERVACK | ™ yo
CUMPLE) |
HOSPICLIN | Revisién
CDE Ficha
BAJALENGUA DE COLOMBIA | Técnicay
N.A. 20060 | MADERA 7497 S.AS. Muestra Cumple
2
HOSPICLIN
BALON PARA CDE Revision
HEMORRAGIA POST COLOMBIA | Ficha
2[NA. 21366 | PARTO 1353230 | SAS. Técnica | Cumple
BOLSA PARA HOSPICLIN
ALIMENTACION CDE Revision
PARENTERAL X 3L COLOMBIA [Ficha
2|NA. 20071 | (EVA) 40793,2 | S.AS. Técnica Cumple
HOSPICLIN
CDE Revisién
BOLSA TRAVAD X COLOMBIA |Ficha
2| NA. 20077 | 1500 ML 39582,97 | SAS. Técnica Cumple
HOSPICLIN
BOMBA CDE Revisién
ELASTOMERICA COLOMBIA | Ficha
2|NA. 31388 | 270ML, 2ML/H, 135H 267840 [ SAS. Técnica Cumple
HOSPICLIN
BOMBA CDE Revisién
ELASTOMERICA COLOMBIA | Ficha
2|NA. 31387 | 27OML, SMLH, 54H 231400 | SA.S. Téenica Cumple
HOSPICLIN
CAMPO EPIDURAL CDE Revision
ESTERIL 60 X 80 COLOMBIA | Ficha
ZINA 20726 | CM 11519,2 | SAS. Técnica Cumple
HOSPICLIN
CDE Revisidn
CATETER CENTRAL COLOMBIA | Ficha
2INA. 20120 1 VIA $220 173630 | S.A.S. Técnica Cumple
HOSPICLIN
CATETER NASAL CDE Revision
PLASTICO- COLOMBIA | Ficha
2|NA. 20150 { NEONATAL 1593411 S.AS. Técnica Cumpla
HOSPICLIN
CDE Revision
CATETER URETRAL COLOMBIA {Ficha
2 [NA 31365 |DOBLE J4.7FR 307600 | S.A.S. Técnica Cumple
HOSPICLIN
CIRCUITO CDE Revisién
PIANESTESIA COLOMBIA | Ficha
2| NA. 31369 | PEDIATRICO 30196,25 ) S.A.S. Técnica Cumple
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HOSPICLIN | Revisién
CDE Ficha
CUCHILLA BISTURI COLOMBIA | Técnicay
2 |NA. 20213 |11 408,17 | SAS, Muestra | Cumple
HOSPICLIN | Revision
CDE Ficha
CUCHILLA BISTURI COLOMBIA | Técnicay
2| NA 20214 |12 408,17 | SAS. Muestra | Cumple
HOSPICLIN | Revision
CDE Ficha
CUCHILLA BISTURI COLOMBIA | Técnicay
2|NA 20216 | 20 408,17 | SAS. Muestra Cumple
HOSPICLIN | Revisién
CDE Ficha
CUCHILLA BISTURI COLOMBIA | Técnicay
2(NA 20217 | 21 408,17 | S.AS. Muestra | Cumple
HOSPICLIN | Revision
CDE Ficha
CUCHILLA BISTURI COLOMBIA | Técnica y
2| NA. 20212110 408,17 |SAS. Muestra | Cumple
HOSPICLIN | Revision
CDE Ficha
CUCHILLA BISTURI COLOMBIA | Técnicay
2{NA 20215 |15 408,17 | S.AS. Muestra Cumple
HOSPICLIN | Revision
CDE Ficha
CUCHILLA BISTURI COLOMBIA | Técnica y
2|NA. 20218123 408,17 | SAS. Muestra | Cumple
ELECTRODO PARA
DESFIBRILACION
PEDIATRICC REF
MR61 HOSPICLIN
{DESFIBRILADOR CDE Revision
MARCA MINDRAY COLCMBIA | Ficha
2| NA 21489 | BENETH D4} 291609,5 | S.A.S. Técnica Cumple
ELEMENTOS DE
COBERTURA CON
BARRERA DE
PROTECCION DE
MATERIAL NO
TEJDO, LIBRE DE
LATEX PARA HOSPICLIN
PROCEDIMIENTOS CDE Revision
QUIRURGICOS. COLOMBIA | Ficha
2|NA. 20746 | (PAQUETE) 2783053 | SAS. Técnica Cumple
ESTIMULADOR DE HOSPICLIN
NERVIO CDE Revision
PERIFERICO G-24 COLOMBIA | Ficha
2|NA 20596 | X 25MM 1252356 | S.A.S. Técnica Cumple
GUANTE HOSPICLIN | Revision
2|NA. 20308 | DESECHABLE 24157 | C DE Ficha Cumple
TALLA L CAJA X 100 COLOMBIA | Técnicay
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UNIDADES SAS. Muestra
GUANTE HOSPICLIN | Revisidn
DESECHABLE CDE Ficha
TALLAM CAJAX 100 COLOMBIA | Técnicay
NA. 20309 { UNIDADES SAS. Muestra | Cumple
GUANTE HOSPICLIN |Revision
DESECHABLE COE Ficha
TALLA S CAJA X 100 COLOMBIA | Técnica y
N.A. 20307 | UNIDADES SAS. Muastra Cumple
HOSPICLIN | Revision
GUANTE CDE Ficha
QUIRURGICO COLOMBIA | Técnicay
NA. 20310 | ESTERIL N.6.5 SAS. Muestra | Cumple
GUANTE HOSPICLIN | Revisién
QUIRURGICO CDE Ficha
ESTERIL NO.7.0 COLOMBIA | Técnicay
N.A. 20311 | (PAR) X UNIDAD S.AS. Muestra | Cumple
GUANTE HOSPICLIN | Revision
QUIRURGICO CDE Ficha
ESTERILNO.75 COLOMBIA | Técnicay
NA. 20312 | (PAR) X UNIDAD SAS. Muestra | Cumple
HOSPICLIN | Revision
GUANTE CDE Ficha
QUIRURGICO COLOMBIA | Técnica y
N.A. 20313 | ESTERIL NO. 8.0 SAS. Muestra Cumple
GUANTES DE HOSPICLIN
NITRILC COLOR CDE Revisién
AZUL TALLA M CAJA COLOMBIA | Ficha
N.A. 31354 | POR 100 UNIDADES SAS. Técnica Cumple
GUANTES DE HOSPICLIN
NITRILO COLOR CDE Revision
AZUL TALLA S CAJA COLCMBIA | Ficha
NA 31377 | POR 100 UNIDADES SAS. Técnica Cumple
GUIA HIDROFILICA HOSPICLIN
0.035IN X 150CM CDE Ravision
PUNTA RECTA COLOMBIA | Ficha
NA 31376 | STANDARD SAS. Técnica Cumple
HOSPICLIN
INCENTIVO CDE Revision
RESPIRATORIO DE COLOMBIA | Ficha
N.A. 203313 BALONES SAS. Técnica | Cumple
HOSPICLIN | Revision
CDE Ficha
INHALOCAMARA COLOMBIA | Técnicay
NA. 21311 | PEDIATRICA SAS. Muestra Cumple
HOSPICLIN | Revisidn
CDE Ficha
INHALOCAMARAS COLOMBIA | Técnicay
NA 20337 | ADULTO SAS Muestra | Cumple
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MANGUERA HOSPICLIN
CORRUGADA PARA CDE Revision
NEBULIZACION COLOMBIA | Ficha
2(NA. 31380 | (UNIDAD) 6811322 | SAS. Técnica | Cumple
HOSPICLIN
CDE Revision
COLOMBIA | Ficha
2| NA 20751 | MARCADOR DE PIEL 8951,18 | SAS. Técnica Cumple
METIL.CELULOSA HOSPICLIN
HIDROXIPROPIL 2% CDE Revision
(OQ-COAT) COLOMBIA | Ficha
Z|NA. 21106 | SOLUCION OFT 338701 SA.S. Técnica Cumple
NEUTRODERM HOSPICLIN
ANTISEPTICO CDE Revision
20423C { REGENERADOR DE COLOMBIA |Ficha
2|NA | TEJIDO X 4000 CC 332050 | S.AS. Técnica Cumple
HOSPICLIN
CDE Revision
PARCHE COLOR COLOMBIA |Ficha
2|NA. 20472 | PIEL OCULAR 1068 | S.AS. Técnica Cumple
RESERVORIO HOSPICLIN
VENOSO CDE Revisién
SUBCUTANEQ8.5F COLOMBIA |Ficha
2|NA 20329 | AD 2710992 | SAS. Téenica | Cumple
HOSPICLIN
RESERVORIO PARA CDE Revision
AMBU ADULTO - COLOMSBIA |Ficha
2|NA 20948 | PEDIATRICO 5891,63 | SAS. Técnica Cumple
RESERVORIO HOSPICLIN
VENQSO CDE Ravisién
SUBCUTANEC 65F COLOMBIA | Ficha
2iNA. 21190 | PEDIATRICO 2721186 | SAS. Técnica Cumple
RESERVORIO HOSPICLIN
VENOQSO CDE Revision
SUBCUTANEQ 4.5F COLOMBIA | Ficha
2|NA 20328 | PEDIATRICO 2968541 | S.AS. Técnica Cumple
SISTEMA DE
INSUFLACION CON
MANOMETRO PARA HOSPICLIN
BALON DE CDE Revisién
DILATACION COLOMBIA | Ficha
2INA. 21353 | URETERAL 2475914 | SAS. Técnica Cumple
SOLUCION
DESINFECTANTE
DE ALTO NIVEL A HOSPICLIN
BASE DE CDE Revisién
ORTOFTALALDEHID COLOMBIA | Ficha
2|NA 201810 338770 | SAS. Técnica Cumple
HOSPICLIN
2[NA. 21201 | SONDA DE 93150 | C DE Revision | cumple
SUCCION CERRADA COLOMBIA | Ficha
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12FR SAS. Técnica
HOSPICLIN
CDE Revision
SONDADE COLOMBIA | Ficha
NA. 20546 | SUCCIONN 08 1200 | S.AS. Técnica | Cumple
HOSPICLIN
CDE Revisién
SONDA DE COLOMBIA |Ficha
NA. 20551 | SUCCIONN 18 1200 | S.AS. Técnica Cumple
HOSPICLIN
CDE Revision
SONDA FOLEY 20 COLOMBIA | Ficha
NA. 21493 | DE 3 VIAS 4625 | SAS. Técnica Cumple
HOSPICLIN
CDE Revision
COLOMBIA | Ficha
N.A. 20557 | SONDAFOLEY N 12 375| SAS. Técnica Cumple
HOSPICLIN
CDE Revision
COLOMBIA |Ficha
N.A. 20559 | SONDA FOLEY N 16 3175 S.AS. Técnica Cumple
HOSPICLIN
CDE Revision
COLOMBIA |Ficha
N.A. 20560 | SONDAFOLEYN 18 3175 SAS. Técnica Cumple
HOSPICLIN
CDE Revisién
COLOMBIA |Ficha
N.A. 20561 | SONDAFOLEY N 20 JM75|SAS. Técnica Cumple
HOSPICLIN
SONDA CDE Revision
GASTROSTOMIA COLOMBIA | Ficha
N.A. 21222 |NO.14 203000 | S.A.S. Técnica Cumple
HOSPICLIN
SONDA CDE Revision
NASOGASTRICAN COLOMBIA | Ficha
NA 205701 10 1203 | S.AS. Técnica | Cumple
HOSPICLIN
SONDA CDE Revisién
NASOGASTRICAN COLOMBIA |Ficha
NA. 20576 118 1950 | S.A.S. Técnica Cumple
HOSPICLIN
SONDA CDE Revisidn
NASQGASTRICAN COLOMBIA | Ficha
NA. 20566 | 06 784 |SAS. Técnica Cumple
HOSPICLIN
SONDA CDE Revision
NASOGASTRICA N COLOMBIA | Ficha
NA. 20568 j08 B13|S.AS. Técnica Cumple
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HOSPICLIN
SONDA CDE Revision
NASOGASTRICAN COLOMBIA | Ficha
2INA 2057112 14201 S.AS. Técnica Cumple
HOSPICLIN
CDE Ravision
SONDA NELATONN COLOMBIA | Ficha
2| NA. 20578 | 06 574 | SAS. Técnica Cumple
HOSPICLIN
CDE Revisidn
SONDA NELATON N COLOMBIA |Ficha
2| NA. 20579 | 08 574| S.AS. Técnica Cumple
HOSPICLIN
CDE Revisién
SONDA NELATON N COLOMBIA |Ficha
2INA 20580 |10 574 {SAS. Técnica | Cumple
HOSPICLIN
CDE Revision
SONDANELATCNN COLOMBIA | Ficha
2{NA 20581112 581 [SAS, Técnica Cumple
HOSPICLIN
CDE Revision
SONDA NELATONN COLOMBIA | Ficha
2 {NA. 20582 114 TJ09{S.AS. Técnica Cumple
HOSPICLIN
CDE Revision
SONDA NELATON N COLOMBIA | Ficha
2 NA, 20583116 574 | SAS. Técnica Cumple
HOSPICLIN
CDE Revisién
SONDA NELATONN COLOMBIA |Ficha
2INA. 20584 118 574 | S.AS. Técnica Cumple
TIRAS
INDICADORAS PARA
MEDICION DE LA
CONCENTRACION
MINIMA DEL
DESINFECTANTE
DE ALTO NIVELA HOSPICLIN
BASE DE COE Revisién
ORTOFTALDEHIDO COLOMBIA | Ficha
2|NA. 20757-1 | FRASCO X 50 TIRAS 375296,25 | S.A.S. Teécnica Cumple
HOSPICLIN
TIRAS REACTIVAS COE Revision
P/GLUCOMETRO X COLOMBIA | Ficha
2| NA, 30675 | 50 UNIDADES 33350 | SAS. Técnica Cumple
HOSPICLIN
CDE Revision
TUBO ENDOT. CCLOMBIA | Ficha
2(NA. 20933 | DESECH.C/BN 2.5 6431,95[S.AS. Técnica Cumple
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HOSPICLIN
CDE Revisién
TUBO ENDOT. COLOMBIA | Ficha
2| NA. 20632 | DESECH.C/BN 6.5 6431,95|S.AS. Técnica Cumple
HOSPICLIN
CDE Revision
TUBO ENDOT. COLOMBIA | Ficha
2{NA. 20637 | DESECH. C/BN 9.0 6431,95| S.AS. Técnica Cumple
HOSPICLIN
CODE Revisién
TUBO ENDOT. COLOMBIA | Ficha
2[NA 20643 | DESECH.S/BN 4.5 3659,25 | SAS. Técnica Cumple
HOSPICLIN
CDE Revision
TUBO ENDOT. COLOMBIA | Ficha
2|NA. 20698 | DESECH. S/BN 2.0 3659,25 | S.A.S. Técnica Cumple
HOSPICLIN
TUBO CDE Revisién
ENDOTRAQUEAL COLOMBIA |Ficha
2|NA 21412 | REFORZADOQ 4,0 C/B 31451,7 | SAS. Técnica Cumple
TUBO HOSPICLIN
ENDOTRAQUEAL CDE Revisidn
REFORZADO N 7.0 COLOMBIA | Ficha
2{NA. 21098 | C/B 31451,7 | SA.S. Técnica Cumple
TUBO HOSPICLIN
ENDOTRAQUEAL CDE Revision
REFCRZADON 7.5 COLOMBIA |Ficha
2INA 21099 | C/B 314517 | S.AS. Técnica Cumple
HOSPICLIN
CDE Revision
COLOMBIA |Ficha
Z|NA. 20648 { TUBC TORAX N 10 3220 S.AS. Técnica | Cumple
HOSPICLIN
CDE Revisién
COLOMBIA | Ficha
2(NA. 20649 { TUBO TORAX N 12 3350 [ SAS. Técnica Cumple
HOSPICLIN
CDE Revision
COLOMBIA | Ficha
2|NA, 20850 | TUBO TORAX N 14 3350 | SAS. Técnica Cumple
HOSPICLIN
CDE Revisién
COLOMBIA | Ficha
2INA 20651 | TUBQ TORAX N 16 3350 | S.AS. Técnica Cumple
HOSPICLIN
CDE Revisién
COLOMBIA | Ficha
2|NA. 20655 | TUBO TORAX N 26 3900 |SAS. Técnica | Cumple
2|NA. 20656 | TUBO TORAX N 28 3900 | HOSPICLIN |Revisién | cymple
CDE Ficha
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COLOMBIA | Técnica
SAS.
HOSPICLIN
CDE Revisidn
COLOMBIA |Ficha
2[NA. 20657 [ TUBC TORAX N 30 3900 S.AS. Téenica Cumple
HOSPICLIN
CDE Revision
COLOMBIA | Ficha
2|NA 20658 | TUBO TORAX N 32 3800 | SAS. Técnica | Cumpie
HOSPICLIN
CDE Revisién
COLOMBIA | Ficha
2|NA 20659 | TUBO TORAX N 34 6380 | SAS, Téenica | Cumple
HOSPICLIN
CDE Revision
COLOMBIA | Ficha
2|NA 20816 | TUBO TORAX N 36 6380 | S.A.S. Técnica Cumple
VISCOELASTICO
{LIMANO Y HOSPICLIN
PESADO) CDE Revision
HIALURONATO 1 ML COLOMBIA | Ficha
2| NA 21279 | OFT. 82260 | SAS. Técnica Cumple
HOSPICLIN
ZUNCHOS CDE Revisién
PLASTICOS CARRO COLOMBIA | Ficha
Z[NA 21089 | DE PARO 621,18| SAS. Técnica | Cumple

Después de revisada la informacidn, se observa que el proveedor Hospiclinic de Colombia
$.A.8,, cumple con especificaciones técnicas.

ORIGINAL FIRMADO

Se expide al, 3 dia def mes de octubre del 2022.

Maribel Trujillo Botello
Subgerente de Servicios de Salud

Rafael Humberto Celis Barriga

Director Técnico Servicio Farmacéutico




